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Declaraciéon de conformidad CE
Declaracao de Conformidade CE
ARAwon motétnTag EK

del fabricante / do fabricante / Tou kaTaoKeUAOTH
Andreas Hettich GmbH & Co. KG e Fohrenstralle 12 o D-78532 Tuttlingen ¢ Germany

Aqui declaramos como responsable Unico que el aparato sefialado, incluidos los accesorios evaluados de
conformidad con el aparato y segun la lista de accesorios de la documentacion técnica, corresponde a la directiva
sobre diagnostico In-vitro 98/79/CE:

Pelo presente declaramos sob responsabilidade exclusiva que o equipamento referido, incluindo os acessorios
declarados estar em conformidade com as disposi¢cdes aplicaveis que constam da lista de acessoérios da
documentacgdo técnica deste equipamento, cumpre os requisitos da Directiva 98/79/CE relativa aos dispositivos
médicos de diagnostico in vitro.

Aia Tou TTAPGVTOG BNAWVOUUE KAl avaAapBAavoupe TNV OTTOKAEIOTIKE €uBUVN YIO TO OTI N avaPEPOUEVN CUOKEUN, Hadi
pE TOV TTPOOBETO, atloAoynBEvTa ava@opikd Pe TNV TOTOTNTA OUVODEUTIKO TNG €EOTTAIONG CUPQWVa pe Tn AioTa
TpOcBeToU/ EEOTTAICUOU N oTToia TTEPIAAUBAVETAlI OTNV TEXVIKA TEKUNPIWON TNG TTOPOUCAS CUOKEUNG, TTANPOI TIG
amraitioeig NG Odnyiag 98/79/EK Trepi 1aTpoTeXVOAOYIKWY BonBnudTwy TTOU Xpnalyotroiolvral T didyvwaon in vitro.

Tipo de aparato / Tipo de equipamento / TUTTOG CUOKEUNG:
Centrifuga para laboratorio / Centrifugadora de laboratério / ®uyokevipog epyacTnpiou

Denominacion de tipo / Designagéo de tipo / TUTTOG:
EBA 200/ EBA 200 S

Das Konformitatsbewertungsverfahren wurde nach Anhang Ill der Richtlinie 98/79/EG durchgefiihrt.

The conformity evaluation process was performed in accordance with appendix Il of Directive 98/79/EC.

La procédure d'évaluation de la conformité a été réalisée conformément a I'annexe |l de la directive 98/79/CE.

La procedura di valutazione di conformita e stata eseguita conformemente all'appendice Ill delle direttive 98/79/CE.

Se aplicaron ademas las siguientes directrices y prescripciones Europeas:

Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/UE

Directiva de baja tensién 2014/35/UE

RoHS Il Directiva 2011/65/CE (sin participacion de un organismo denominado)
Prescripcion (CE) N° 1907/2006 (REACH) (sin participaciéon de un organismo designado)

Normas aplicadas:
Conforme a la lista de normas aplicadas, la cual es parte del acta del producto.

Foram usadas as seguintes diretivas e regulamenta¢ées europeias complementares:

Directiva relativa a maquinas 2006/42/CE

Directiva CEM 2014/30/UE

Directiva relativa a baixa tensdo 2014/35/UE

RoHS Il Directiva 2011/65/EG (sem a intervengao de um organismo notificado)

Regulamento (CE) N.° 1907/2006 (REACH) (sem participagdo de um dos servigos referenciados)

Normas aplicadas:
Veja a lista das normas aplicadas que faz parte da documentagéo do produto.
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E@appoéoTtnkav ol ak6AouBeg Eupwraikég odnyieg kai d1atdgeig:
e O0dnyia mepi pnxavnuatwy 2006/42/EK
Oodnyia tepi nAekTpopayvnTikAg cuparétnrag 2014/30/EE
Odnyia tepi xaunAng tdong 2014/35/EE
Odnyia RoHS 11 2011/65/EK (Xwpig oupueToXA VOGS BIOKOIVWHEVOU OPYAvoU)
Aiagragn (EK) Ap. 1907/2006 (REACH [Kataxwpion, agioAdynon, ad€iod6Tnan Kal TTEPIOPICHOI TWV XNUIKWV
TTPOIOVTWV]) (XWPIG CUPHETOXN VOGS DIOKOIVWHEVOU OPYAVIOHOU

E@appolopeva mTpoTUTTa:
ZUPQWVA PE TN AioTa Twv £QappolOuevwY TTPOTUTTWY, TTOU €ival TUAKA TOU QAKEAOU TTPOIOVTOG.

Tuttlingen, 2016-07-20

(5 657 Hetrich

LAB TECHNOLOGY

Klaus-Giinter Eberle

Director comercial, Director,
AieuBuvTig TNG ETixeipnong
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Normas y prescripciones validas para este aparato

El aparato es un producto con un nivel técnico muy alto. Esta centrifuga esta sujeta a amplios procesos de
certificacion y control conforme a las normas y prescripciones en su version valida correspondiente:

Seguridad eléctrica y mecanica para la construccion y el control final:
Serie de normas: IEC 61010 (corresponde a la serie de normas DIN EN 61010)
e |EC 61010-1 "Determinaciones de seguridad para equipos eléctricos de medicion, control y regulacion, y
equipos de laboratorio - Parte 1: Exigencias generales" (grado de suciedad 2, Categoria de sobretension I1)
e |EC 61010-2-010 "Determinaciones de seguridad para equipos eléctricos de medicion, control y regulacion,
y equipos de laboratorio - Parte 2-010: Exigencias especiales a los aparatos de laboratorio para el
calentamiento de substancias” (valido solamente para centrifugas con calefaccién)
e |EC 61010-2-020 "Determinaciones de seguridad para equipos eléctricos de medicidn, control y regulacion,
y equipos de laboratorio - Parte 2-020: Exigencias especiales a las centrifugas para laboratorio”
e |EC 61010-2-101 "Determinaciones de seguridad para equipos eléctricos de medicién, control y regulacion,
y equipos de laboratorio - Parte 2-101: Exigencias especiales a los aparatos médicos para diagnéstico In-
vitro” (IVD)

Compatibilidad electromagnética:
e EN 61326-1 "Equipos eléctricos de medicion, control y regulacion, y equipos de laboratorio - Exigencias de
compatibilidad electromagnética - Parte 1: Exigencias generales

Gestion de riesgos:
e DINENISO 14971 "Aplicacion de la gestién de riesgos a productos médicos”

Restriccion de substancias peligrosas (RoHS ll):
o EN 50581 "Documentacion técnica para evaluacion de aparatos eléctricos y electrénicos en lo que se
refiere a la restriccion de substancias peligrosas"

Directivas europeas validas para los procedimientos de evaluaciéon de conformidad:
e Directiva 98/79/CE sobre aparatos de diagndstico In-vitro
Procedimientos de evaluacion de conformidad CE conforme al anexo Ill "Declaracion de conformidad CE" —
Autodeclaracion del fabricante
e Directiva 2011/65/UE para la restriccion de la utilizacion de substancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electronicos. El proceso de evaluacion de conformidad CE se realiza aqui en responsabilidad exclusiva del
fabricante sin participacion de un organismo denominado.

Directivas para productos médicos validas fuera de Europa:

e EE.UU.: QSR, 21CFR 820 "CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER | -
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,
SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS"

e Canada: CMDR, SOR/98-282 "Medical Devices Regulations”

Sistema de control de calidad certificado conforme a
e |ISO 9001 "Sistemas de control de calidad - exigencias”
e 1S0O13485 "Sistemas de control de calidad para productos médicos - exigencias para fines reglamentarios”

Sistema de gestion ambiental conforme a
e ISO 14001 "Sistema de gestién ambiental - Especificacion con instrucciones de aplicacion”

5/106



Normas e disposi¢coes aplicaveis a este equipamento

Este equipamento é um produto de nivel técnico muito elevado. E sujeito a um complexo procedimento de testes e
certificagdo que corresponde as seguintes normas e disposi¢cdes na sua versdo em vigor:

Seguranca eléctrica e mecéanica para construgao e inspeccao final:
Série padrao: IEC 61010 (corresponde a norma DIN EN 61010)
e |EC 61010-1 "Regras de seguranga para aparelhos eléctricos de medigéo, de controlo e de laboratério -
Parte 1: Regras gerais" (Nivel de poluigdo 2, Categoria de sobretenséo Il)
e |EC 61010-2-010 "Regras de seguranga para aparelhos eléctricos de medi¢éo, de controlo e de laboratério
- Parte 2-010: Regras particulares para equipamento de laboratério para o aquecimento de materiais”
(apenas validas para centrifugadoras com aquecimento)
e |EC 61010-2-020 "Regras de seguranga para aparelhos eléctricos de medigao, de controlo e de laboratério
- Parte 2-020: Regras particulares para centrifugadoras de laboratério”
e |EC 61010-2-101 "Regras de seguranga para aparelhos eléctricos de medig¢éo, de controlo e de laboratério
- Parte 2-101: Regras particulares para equipamento médico de diagnéstico in vitro” (IVD)

Compatibilidade electromagnética:
e |EC 61326-1 "Equipamento eléctrico de medigdo, de comando e de laboratério - Requisitos de CEM - Parte
1: Requisitos gerais”

Gestéo de risco:
e DINEN ISO 14971 “Aplicacédo da gestao de risco aos dispositivos médicos”

Restricdo de substancias perigosas (RoHS ll):
o EN 50581 "Documentagéo técnica para a avaliagdo de equipamentos eléctricos e electronicos respeitante a
restricdo de substancias perigosas”

Directivas Europeias aplicaveis ao procedimento de avaliagdo da conformidade:
e Directiva 98/79/CE relativa a dispositivos de diagndstico in vitro
Procedimento de avaliagdo da conformidade CE segundo Anexo lll "Declaragdo de Conformidade CE" —
auto-declaracao por parte do produtor
o Directiva 2011/65/EU relativa a limitagéo da utilizacao de certas substéncias perigosas nos equipamentos
eléctricos e electronicos. O respectivo procedimento de avaliagdo da conformidade é realizado sob
responsabilidade exclusiva do fabricante, sem a intervengdo de um organismo notificado.

Directivas relativas a produtos médicos aplicaveis no exterior da UE:

e EUA: QSR, 21CFR 820 “CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER | -
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,
SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS*

e Canada: CMDR, SOR/98-282 “Medical Devices Regulations”

Sistema de gestao de qualidade certificado conforme
e |SO 9001 "Sistemas de gestéo da qualidade - Requisitos"
e [1S0O13485 "Sistemas de gestdo da qualidade para produtos médicos - Requisitos para fins regulamentares”

Sistema de ecogestdo segundo
e ISO 14001 "Sistemas de gestdo ambiental - especificagbes e directivas para a sua utilizagdo"
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loxUovTta TTpoTUTTA KOl TTPOdIaYypaPES YIA TV TTAPOUCH CUCKEUN

H ouokeun atroTeAei TTpoidv TTOAU uwnAoU TexvikoU emITTESOU. YTTOKEITaI O€ TTOAUAPIBUEG Bladikaaieg eAEyCou Kal
TMoTOTT0INONG CUUQWVA WE Ta £ENG, EKAOTOTE I0XUOVTA TTPOTUTTA Kal TTPOdIAYPOPEG:

HAEKTPIKA KAl unXaviki ao@AAEI0 KATOOKEUNG Kol TEAIKOU eAéyyou:
MpodTuTtn oeipd kataokeung: IEC 61010 (avTioToixei otnv mpoTutn oeipd DIN EN 61010)

e |EC 61010-1 “Kavoviopdg ao@aleiag yia NAEKTPIKEG CUOKEUEG HETPNONG, KaBodrynong, puBuiong Kai
OUOKEUEG epyaoTnpiwy - Mépog 1: Mevikég atraitrioelg” (BaBuog akaBapaiag 2, Karnyopia utréptaong )

e |EC 61010-2-010 "Kavoviouog ac@aAeiag yia NAEKTPIKEG CUOKEUEG PETPNONG, kKaBodRynaong, pubuiong Kai
OUOKEeUEG epyaoTnpiwy — Mépog 2-010: EISIKEG aTTAITACEIG avaPOPIKA PE TIG EPYACTNPIOKEG CUOKEUEG YIa T
Béppavan UAWV (a@opd povo TIG QUYOKEVTPOUG UE BEpavon)

e |EC 61010-2-020 "Kavovioudg acpaleiog yia NAEKTPIKEG CUOKEUEG NETPNONG, KaBodrynong, pUBUIoNG Kal
OUOKEUEG epyaoTnpiwv — Mépog 2-020: EISIKEG aTTAITACEIG aVOQOPIKA HE TIG UYOKEVTPOUG EPYACTNPIWY

e |EC 61010-2-101 "Kavoviopog ac@aheiag yia NAEKTPIKEG GUOKEUEG PETPNONG, KaBodAynang, pubuiong Kai
OUOKEUEG epyaoTnpiwv — Mépog 2-101: EISIKEG aTTAITACEIG AvaPOPIKA UE TA in Vitro 10TPOTEXVOAOYIKA
diayvwaoTika BonbAuara (1VD)

HAekTpopayvnTiKR cuuparoTnTa:
e EN 61326-1 "ATTQITACEIG NAEKTPOUAYVNTIKAG CUMBATOTNTAG YIA NAEKTPIKEG CUOKEUEG PETPNONG,
KaBodrynong, pUBUIONG Kal CUCKEUEG epyacTnpiwy - Mépog 1: Mevikég atraitioeig

Alaxeipion KivbOvwyv:
o DIN ENISO 14971 “E@appoyn Tng diaxeipiong KIvOUVwWY O¢€ I0TPIKA TTpoidvTa®

Meplopiopdg emiKiviuvwy ouoiwv (RoHS Il):

e EN 50581 "Texvikn Tekunpiwaon yia TNV agloAdynan NAEKTPIKWY Kal NAEKTPOVIKWYV GUCKEUWY avVAQOPIKA e
TOV TTEPIOPIOUO ETTIKIVOUVWY OUCIWV"

EupwTraikég Odnyieg mepi Tng diadikaciag a§ioAdynong moTéTNTAG:
e Obnyia 98/79/Ek Trepi in vitro 10TPOTEXVOAOYIKWYV SIAYVWOTIKWY CUCKEUWV
Ailadikacia aglohéynong mototnTag Tng EK katd Il "EK-6AAwon moTtoétnTag" — 16ia dnAwon Tou
KOTOOKEUAOTN
e  Odnyia 2011/65/EE yia Tov TrepIopIoud OTN XPAGN OPICUEVWYV ETTIKIVOUVWY OUCIWV G€ NAEKTPIKEG KOl
NAEKTPOVIKEG OUOKEUEG. [Na To Koo auTé n dladikacia agloAdynong cupudpewong EK diggayetal pe
ATTOKAEIOTIKI) €UBUVN TOU KATAOKEUAOTH, XWPIG CUUHETOXN VOGS SIOKOIVWHEVOU OPYAVOU.

0Odnyieg TepPi 1IATPOTEXVOAOYIKWYV TTPOIOVTWY 1I0XU0UCEG EKTOG TG Eupotrng:

e HIA: QSR, 21CFR 820 “CFR TitAog 21 - Tpégiua kai @dppaka: TITAOZ 21- TPODIMA KAI PAPMAKA,
KE®AAAIO | - YITHPEZIA TPO®PIMQON KAl ®PAPMAKQN, YIMOYPTEIO YTEIAZ KAl ANOPQMINQN
YMNHPEZIQN, YNO-NAPAPTHMA H - IATPOTEXNOAOIIKEZ ZYZKEYEZ, Mépog 820 KANONIZMOI
SYZTHMATQN MNOIOTHTAZ"

¢ Kanada: CMDR, SOR/98-282 "KavoviGuoi TTepi I0TPOTEXVOAOYIKWY CUCKEUWV"

MioTomroinuévo cUOoTNHA SlaxEipIoNg TTOIGTNTAG KATA
e |ISO 9001 "XuoTtAuarta dlaxeipiong ToldTNTAG - ATTAITAOEIG"
o 1SO13485 "zuoTtAuaTta diaxeipiang TToIGTNTAG IATPOTEXVOAOYIKWY TTPOIOVTWY - ATTAITATEIG TTOU a@opoUV TO
PUBMIOTIKG TTAQiCI0"

20wV pe To ouoTnua TTEPIBAAAOVTIKAG dlaxeipiong
e ISO 14001 "XuoTtnua TepIBAANOVTIKAG Blaxeipiong - MNpodiaypagég Kal elcaywyn Xpnong”
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€S

1 Utilizacion de estas instrucciones de servicio

o Antes de la utilizacion de la centrifuga deben leerse y observarse las instrucciones de servicio.

e Las instrucciones de servicio son parte del aparato. Estas siempre deben guardarse al alcance de la mano.
e Siel aparato se instala en otro lugar, deben entregarse también las instrucciones de servicio.

2 Significado de los simbolos

Simbolo en el aparato:

Atencidn, puntos de peligro generales.
iLeer incondicionalmente las instrucciones de servicio y observar las indicaciones de importancia para la
seguridad antes de utilizar el aparato!

Simbolo en este documento:

Atencion, puntos de peligro generales.
Este simbolo identifica notas relevantes para la seguridad eindica posibles situaciones peligrosas.

El incumplimiento de estas notas puede dar lugar a dafios materiales y personales.

> B

Simbolos en el aparato y en este documento:
Advertencia de peligro biolégico.

Simbolo en este documento:
Este simbolo indica un comportamiento especializado importante.

Simbolos en el aparato y en este documento:

Simbolo para la recogida separada de aparatos eléctricos y electronicos segun la directiva 2002/96/CE
(WEEE = residuos de equipos eléctricos y electronicos). El aparato pertenece al grupo 8 (aparatos
médicos).

Uso en los paises miembros de la Union Europea asi como en Noruega y Suiza.

|5¢ & B>

3 Uso conforme a lo prescrito
El presente aparato es un producto médico (centrifuga para laboratorio) en el sentido de la directiva IVD 98/79/CE.

La centrifuga sirve para separar substancias o mezclas con una densidad de max. 1,2 kg/dm?, especialmente
pruebas de preparacion con objeto de diagnésticos In-vitro en la medicina humana.

Se incluye especialmente la determinacion de potasio en el suero sanguineo. El comportamiento de marcha
determina una separacién cuidadosa y evita la acumulaciéon de potasio eritrocitico adicional en el suero. De este
modo se previene una adulteracion de los resultados de la prueba.

La centrifuga esta determinada solamente para este uso previsto.

Otra utilizacion se considera como no conforme a lo previsto. Por los dafios resultantes de ello no se responsabiliza
a la empresa Andreas Hettich GmbH & Co. KG.

A la utilizacion conforme a lo prescrito pertenece también tener en cuenta todas las indicaciones de las instrucciones
de servicio, y el cumplimiento de los trabajos de inspeccion y mantenimiento.

Si la centrifuga se monta en otro equipo o se integra en otro sistema, el fabricante del sistema general es
responsable de la seguridad.

4 Riesgos residuales

El aparato esta construido conforme al conocimiento técnico actual y al reglamento técnico de seguridad acreditado.
En caso de una utilizacién y trato incorrectos, pueden generarse peligros para el cuerpo y la vida del usuario o de
terceros, o causarse perjuicios en el aparato u otros valores materiales. El aparato esta determinado solamente para
el uso conforme a lo prescrito y debe utilizarse solamente en perfecto estado de seguridad técnica.

Los fallos que puedan menoscabar la seguridad deben eliminarse de inmediato.
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5 Datos técnicos

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Fabricante D-78532 Tuttlingen

Modelo EBA 200 EBA 200 S

Tipo 1800 1800-01 1802 1802-01
Tension de red (£ 10%) 200-240V 1~ | 100-127V 1~ [ 200-240V 1~ | 100-127 V 1~
Frecuencia de la red 50 - 60 Hz- 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz- 50 - 60 Hz
Potencia conectada 100 VA 100 VA 160 VA 160 VA
Consumo de corriente 0.5A 1.0A 0.75A 1.5A
Capacidad max. 8x15ml

Densidad permitida 1.2 kg/dm®

Velocidad (RPM) 6000 8000
Aceleracién (RCF) 3461 6153

Energia cinética 750 Nm 1750 Nm
Comprobacion obligatoria (BGR 500) no

Condiciones ambientales
(EN/IEC 61010-1)

— Lugar de instalacion
Altura
Temperatura ambiente

Humedad atmosférica

— Categoria de sobretension
(IEC 60364-4-443)

— Grado de suciedad

s6lo en interiores

hasta 2000 m encima del nivel del mar

2°C hasta 40°C

humedad maxima relativa del aire del 80% para temperaturas hasta

31°C, linealmente decreciente hasta una humedad relativa del aire del

50% a 40°C.
1I
2

Clase de proteccion del aparato

I

No apropiada para el uso en entornos que presenten peligro de

explosion.
Compatibilidad electromagnética (EMV)
— Emisién de interferencias EN/IEC FCC Class B EN/IEC FCC Class B
Resistencia a perturbaciones 61326-1, 61326-1,
clase B clase B
Nivel de ruido (en funcién del rotor) < 50 dB(A) < 55 dB(A)
Dimensiones
— Anchura 261 mm
— Profundidad 353 mm
— Altura 228 mm
Peso aprox. 9 kg | aprox. 11 kg
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6

Indicaciones de seguridad

Si no se observan todas las indicaciones en estas instrucciones de servicio, no se puede hacer valida
ninguna exigencia de garantia con el fabricante.

A e La centrifuga debe instalarse en un lugar donde el funcionamiento pueda ser seguro.

o Antes de usar la centrifuga es imprescindible comprobar si el rotor esta bien asentado.

e Durante un funcionamiento de centrifugacion no se debe encontrar ninguna persona, sustancia
peligrosa ni objeto en un area de seguridad de 300 mm alrededor de la centrifuga conforme a la
EN /IEC 61010-2-020.

¢ No se permite seguir utilizando rotores, soportes y accesorios que muestren fuertes huellas de
corrosion o dafios mecanicos o cuya duracién de uso haya finalizado.

o Si se determinan dafnos en la camara de centrifugado que afecten la seguridad, la centrifuga no
debe colocarse mas en servicio.

o En las centrifugas sin regulacion de temperatura puede presentarse calentamiento del la camara
de centrifugado en caso de elevada temperatura y/o uso frecuente del aparato. Por esta razén no
puede excluirse una modificacion del material de prueba condicionado por la temperatura.

Antes de la puesta en marcha de la centrifuga deben leerse las instrucciones de manejo y seguirse
fielmente. Sélo las personas que han leido y entendido las instrucciones de manejo, pueden utilizar el
aparato.

Junto a las instrucciones de manejo y las normas obligatorias de prevencién de accidentes deben seguirse
también las normas técnicas reconocidas para conseguir un trabajo correcto y seguro.

Las instrucciones de manejo deben complementarse con las normas nacionales existentes en el pais del usuario
para prevencion de accidentes y proteccion medioambiental.

La centrifuga esta construida y posee una seguridad de funcionamiento segun la situacion técnica mas
avanzada. Sin embargo, pueden derivarse de ella peligros para el usuario o terceros cuando no la utiliza
personal cualificado 0 no se usa segun lo dispuesto.

La centrifuga no se debe mover o golpear durante el funcionamiento.
En caso de averia o de desbloqueo de emergencia no debe tocarse nunca el rotor mientras gire.

Para evitar los dafios por la condensacién, en caso de cambio de una sala fria a una caliente la centrifuga se
debe dejar calentar al menos 3 horas en la sala caliente antes de poder conectarse a la red o dejar calentarse 30
minutos en la sala fria.

Solo se puede emplear el rotor y el accesorio autorizado por el fabricante para este equipo (ver capitulo
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories"). Antes de utilizar recipientes de centrifuga sin
mencionar en el capitulo "Anexo/Appendix, Rotores y accesorios / Rotors and accessories", el usuario debe
asegurarse con el fabricante si esta permitido utilizarlos.

El rotor de la centrifuga sélo se puede cargar conforme al capitulo "Cargar el rotor".

Para el centrifugado con revoluciones maximas, la densidad de las sustancias o de las mezclas de sustancias no
debe sobrepasar 1,2 kg/dms.

No esta permitido realizar centrifugados con un desequilibrio no autorizado.
La centrifuga no se debera hacer funcionar en areas donde exista peligro de explosion.

Esta prohibido el centrifugado con:
— materiales combustibles o explosivos
— materiales que reaccionen entre si con una energia elevada.
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7.1

Cuando se centrifuguen sustancias o mezclas peligrosas que sean toxicas, radioactivas o contaminadas con
microorganismos patégenos, el usuario debe adoptar las medidas apropiadas.

Se deben usar fundamentalmente recipientes de centrifugacion con tapas roscadas especiales para sustancias
peligrosas. En caso de materiales del grupo de riesgo 3 y 4 se debe emplear un sistema de bioseguridad ademas
de los recipientes de centrifugado con tapa (véase la guia "Laboratory Biosafety Manual" de la Organizacion
Mundial de la Salud).

Sin el empleo de un sistema de bioseguridad una centrifuga no es microbiolégicamente estanca conforme a la
norma EN / IEC 61010-2-020.

Para esta centrifuga no se dispone de los sistemas de bioseguridad.

No esta admitido el funcionamiento de la centrifuga con sustancias altamente corrosivas que puedan afectar
negativamente a la resistencia mecanica de los rotores, suspensiones y accesorios.

Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por una persona autorizada por el fabricante.

Utilizar exclusivamente repuestos originales y accesorios homologados por la empresa Andreas Hettich GmbH &
Co. KG.

Son validas las normas de seguridad siguientes:
EN/IEC 61010-1 e EN / IEC 61010-2-020 asi como sus variaciones nacionales.

La seguridad y la fiabilidad de la centrifuga solamente esta garantizada si:

— Se hace funcionar segun las instrucciones de funcionamiento.

— Lainstalacion eléctrica del lugar de instalacion de la centrifuga cumple con las disposiciones EN / IEC.

— En el correspondiente pais se ejecutan los controles prescritos para la seguridad del aparato por parte de un
experto, p.ej. en Alemania conforme a BGV A1 y BGR 500.

Transporte y almacenamiento

Transporte

A Antes del transporte del aparato debe montarse el dispositivo protector de transporte.

Durante el transporte del aparato deben cumplirse las siguientes condiciones ambientales:

7.2

Temperatura ambiente: —20 °C hasta +60 °C.
Humedad relativa del aire: 20% hasta 80%, sin condensacion.

Almacenamiento

A El aparato y los accesorios deben ser almacenados solamente en lugares cerrados y secos.

Durante el almacenamiento del aparato y de los accesorios deben cumplirse las siguientes condiciones ambientales:

8

Temperatura ambiente: —20 °C hasta +60 °C.
Humedad relativa del aire: 20% hasta 80%, sin condensacion.

Volumen de suministro

Los siguientes accesorios se suministran con la centrifuga:

B N e T SO o I |G N

cable de conexion

fusibles

reducciones 1059 (solamente EBA 200 S)

llave de espigén - hexagonal

instrucciones de servicio

hoja de indicaciones - Dispositivo protector de transporte
hoja de indicaciones - Desbloqueo de emergencia

La centrifuga se suministra completa con rotor de angulo (8x15 ml).
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9 Retirar el dispositivo protector de transporte

i El dispositivo protector de transporte debe retirarse incondicionalmente.

Guardar el dispositivo protector de transporte, ya que antes del transporte del aparato debe montarse de
nuevo.

El aparato puede transportarse solamente con el dispositivo protector de transporte montado.

El motor se fija para proteger el aparato de dafios durante el transporte.
Este dispositivo protector de transporte debe retirarse en la puesta en servicio del aparato.

e Retirar los dos tornillos (a) y los manguitos distanciadores (b).

El montaje del dispositivo protector de transporte se efectia en orden inverso.

10 Puesta en marcha

e Retirar el dispositivo protector de transporte en el fondo de la caja, ver el capitulo "Retirar el seguro protector de

transporte”.
e Colocar la centrifuga en un sitio adecuado y estable y nivelarla. En la instalacion se debe mantener el
area de seguridad exigida conforme a la EN / IEC 61010-2-020, de 300 mm alrededor de la centrifuga.

EN /IEC 61010-2-020.

Durante un funcionamiento de centrifugacion no se debe encontrar ninguna persona, sustancia
peligrosa ni objeto en un area de seguridad de 300 mm alrededor de la centrifuga conforme a la

e Las aberturas de ventilacion no se deben tapar u obstruir con ningin objeto.
Se debe mantener una distancia de ventilacion de 300 mm a las rejillas de ventilacion o a las aberturas de
ventilacién de la centrifuga.
Comprobar que la tensién de la red corresponda a las indicaciones de la placa de caracteristicas.
e Conectar la centrifuga con el cable de red a una caja de enchufe normalizada. Valor de conexion, véase el
capitulo "Datos técnicos".
o Conectar el conmutador de alimentacién (posicion del conmutador "T").
Aparecen las siguientes indicaciones una tras otra:
1. El modelo de centrifuga
2. El nUmero de tipo y la version de programa
3. Los ultimos datos de centrifugado utilizados

Cuando la tapa esta cerrada se visualiza el mensaje "Open the lid".
En este caso, abrir la tapa para visualizar los datos de centrifugado.
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11 Abrir y cerrar la tapa

111 Abrir la tapa

La tapa solamente se deja abrir cuando la centrifuga esta conectada y el rotor se encuentra parado.
Si esto no es posible, ver el capitulo "Desbloqueo de emergencia”.

Cuando esta activo el contador de ciclos, después de un ciclo de centrifugado y durante la apertura de la

tapa, se indica brevemente el nimero de ciclos restante (ciclos de centrifugado).
Ejemplo:

RemCuocles= 16783

e Pulsar la tecla. Ejemplo:
OPEN La tapa se desbloquea por motor. brer< reml [ dmins
- Tapa desbloqueada. a 4588 S:@a

11.2 Cerrar la tapa

No tocar con los dedos la zona entre la tapa y la caja.
No cerrar de golpe la tapa.

e Apoyar la tapa y presionar ligeramente el  Ejemplo:

borde delantero. [>rer< "rem | [ umins
La tapa se bloquea por motor. = 4580 5: 66

@ : Tapa bloqueada.
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12 Montaje y desmontaje del rotor

121 EBA 200

Montaje:

122 EBA200S

Limpiar el arbol del motor (A) y el agujero del rotor, y a continuacion
engrasar ligeramente el arbol del motor. Las particulas de suciedad
entre el arbol del motor y el rotor impiden un asiento correcto del
rotor y causan una marcha inestable y ruidosa.

Colocar el rotor vertical sobre el arbol del motor. Al colocar la barra
de marca (B) sobre el rotor, ésta debe estar en posiciéon paralela
respecto a ambas superficies (C) en el arbol del motor.

Apretar la tuerca de sujecion del rotor con la llave de espigén
hexagonal suministrada, girando en sentido de las agujas del reloj.
Controlar el rotor en cuanto a un asiento firme.

Desmontaje:

Soltar la tuerca de sujecion del rotor con la llave de espigon
hexagonal suministrada, girando en sentido contrario a las agujas del
reloj hasta el punto de presién de elevacion. Después de vencer el
punto de presion de elevacion el rotor se suelta del cono del arbol
del motor. Girar la tuerca de sujecién hasta que el rotor pueda
levantarse del arbol del motor.

Levantar el rotor del arbol del motor.

A El rotor lo puede montar y desmontar solamente el servicio de atencién al cliente.
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13 Cargar el rotor

parte 2).

ii Los containers de vidrio para centrifugas no deberan exceder valores de RCF de mas de 4000 (DIN 58970,

Comprobar el asiento firme del rotor.

e Los rotores solo se deben cargar simétricamente. Los vasos de centrifugado deben distribuirse uniformemente
en todos los puestos del rotor. Para las combinaciones admitidas, ver el capitulo "Anhang/Appendix, Rotoren
und Zubehdr/Rotors and accessories".

Ejemplo:

Rotor cargado uniformemente iNo admisible!
Rotor cargado de forma no
uniforme

Los recipientes de centrifuga pueden llenarse solamente fuera de la misma.
o No se puede exceder la carga maxima del recipiente de la centrifuga indicada por el fabricante.

Los recipientes de centrifugado no se deben Liquido
llenar en exceso para evitar que, durante el
ciclo de centrifugado, el liquido que contienen

salga despedido. >

Fuerza centrifuga

Al cargar el rotor, no debe penetrar liquido en el rotor ni en la camara de centrifugado.
Para mantener al minimo las diferencias de peso dentro de los recipientes de centrifugado se debe observar el
nivel de llenado uniforme de los recipientes.

e En cada rotor, se indica el peso de la cantidad de llenado permitida. No se debe sobrepasar este peso.
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14 Elementos de manejo e indicadores

>RCF< RPM tlmm s

START
PULSE

RPM/RCF

14.1 Simbolos indicados

1 8

Tapa desbloqueada.

Tapa bloqueada.

b

Indicacion de rotacion. La indicacién de rotacion se ilumina girando en sentido contrario a las agujas del reloj
mientras el rotor gira.

14.2 Teclas del panel de manejo

RPM/RCF o Introducir directamente el nimero de revoluciones.
@ @ Manteniendo pulsada la tecla el valor cambia con velocidad creciente.

¢ Introducir directamente el tiempo de ejecucion.
Ajustable hasta 1 minuto en pasos de 1 segundo y a partir de 1 minuto en pasos de 1 minuto.
e Introducir los parametros de centrifugado.

Manteniendo pulsada la tecla el valor cambia con velocidad creciente.

e Tecla para seleccionar los parametros individuales.

Por cada nueva pulsacioén de la tecla se selecciona el parametro siguiente.

Llamar "MACHINE MENU" (mantener la tecla pulsada durante 8 segundos).

Seleccionar en "Machine Menu" los menus "= Info", "= Settings" y "=* Time & Cycles".
e Avanzar en los mendus.

SELECT

e Conmutar entre indicacion RPM (RPM) y indicaciéon RCF (*RCFX).
Los valores RCF se indican entre paréntesis » <.

RPM: Numero de revoluciones
RCF : Aceleracion centrifuga relativa

START e Iniciar el ciclo de centrifugado.
PULSE Centrifugado de corta duracion.
El ciclo de centrifugado se ejecuta mientras se mantenga pulsada la tecla.
e Llamar los menus "= Info", "= Settings" y "—* Time & Cycles".

sTop e Terminar el ciclo de centrifugado.
El rotor marcha por inercia con el nivel de frenado preseleccionado.
El pulsado doble de la tecla activa la parada de emergencia.

e Desbloquear la tapa.
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14.3 Posibilidades de ajuste

t/min

tisec

RPM

*RCF«

RAD/mm

—~_DEC

Tiempo de ejecucion. Ajustable de 1 - 99 min. en pasos de 1 minuto.
Tiempo de ejecucion. Ajustable de 1 - 59 seg. en pasos de 1 segundo.
Ciclo permanente "--:--". Ajustar en cero los parametros t/min y t/sec.

Numero de revoluciones

Ajustable es un valor numérico de 200 RPM hasta el nUmero maximo de revoluciones del rotor.
Ajustable en pasos de 10.

Numero méaximo de revoluciones del rotor - Ver el capitulo "Anexo/Appendix, rotores y accesorios/Rotors
and accessories".

Aceleracién centrifuga relativa

Ajustable es un valor numérico que suministra un nimero de revoluciones entre 200 RPM y el nimero
maximo de revoluciones del rotor.

Ajustable en pasos de 1.

La entrada de la aceleracion centrifuga relativa (RCF) solamente es posible cuando esta
seleccionada la indicacion RCF (*RCFX).

La aceleracion centrifuga relativa (RCF) depende del radio de centrifugado (RAD). Después de la
entrada del RCF controlar que esté ajustado correctamente el radio de centrifugado.

Radio de centrifugado
Ajustable de 10 mm hasta 250 mm, en pasos de 1 milimetro.
Radio de centrifugado, ver el capitulo "Anexo/Appendix, Rotores y accesorios/Rotors and accessories".

La entrada del radio de centrifugado solamente es posible cuando esta seleccionada la indicacion
RCF (*RCF¥).

Nivel de frenado. fast = tiempo de marcha en inercia breve, slow = tiempo de marcha en inercia
prolongado.
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15 Introducir los parametros de centrifugado

15.1 Entrada directa de los parametros de centrifugado
El numero e revoluciones (RPM), la aceleracion centrifuga relativa (RCF), el radio de centrifugado (RAD) y el tiempo

SELECT
de ejecucién puede introducirse directamente con las teclas D , sin tener que pulsar antes la tecla .

Los parametros de centrifugado ajustados se guardan sélo después del inicio del ciclo de centrifugado.

15.1.1 Numero de revoluciones (RPM)

Ejemplo:
RCF e En caso de necesidad pulsar la tecla para [>rcF< “Rrem [ tmins
seleccionar la indicacion RPM (RPM). = 4580 5: 0@
RPM/RCF ¢ Ajustar el valor deseado con las teclas. [reF< rem [ tmins
4888 St EA

15.1.2 Aceleracion centrifuga relativa (RCF) y radio de centrifugado (RAD)

Ejemplo:
RCF e En caso de necesidad pulsar la tecla para [>rcF< “rem [ tmins
seleccionar la indicacion RDF (*RCF¥). 5% 1947¢ 5: 88
RPM/IRCF o Ajustar el valor RCF deseado con las [reF< rem [ tmins
teclas. s> 1538¢ RAD= 86
e En caso de necesidad, ajustar con las [>rcr< “rem [ e

@ @ teclas el radio de centrifugado deseado. =3 1538¢ RAD= &7

5> 1938 S: 88

15.1.3 Tiempo de ejecucion

El tiempo de ejecucion puede ajustarse hasta 1 minuto en pasos de 1 segundo y a partir de 1 minuto en
pasos de 1 minuto.

Colocar en cero los parametros t/min y t/sec para ajustar el ciclo permanente. En la indicacién de tiempo
(t/min:s) aparece "--:--".

Ejemplo:
>RCF< RPM I t/min:s

Ejemplo:
t o Ajustar el valor deseado con las teclas. [>rcr< “Rem [ tmins

(a)(v) 5 4500 5: @0
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15.2 Entrada de los parametros de centrifugado con la tecla "SELECT"

El tiempo de ejecucién puede ajustarse en minutos y segundos (parametros t/min y t/sec).

Colocar en cero los parametros t/min y t/sec para ajustar el ciclo permanente. En la indicacién de tiempo
(t/min:s) aparece "--:--".

Ejemplo:

>RCF< RPM I t/min:s

La aceleracion centrifuga relativa (RCF) depende del radio de centrifugado (RAD). Después de la entrada del
RCF controlar que esté ajustado correctamente el radio de centrifugado.

Si después de la seleccién o durante la entrada de parametros no se pulsa ninguna tecla durante 8 segundos,
se muestran en la indicacién de nuevo los valores anteriores. La entrada de los parametros debe realizarse
de nuevo.

START
PULSE

En la entrada de varios parametros debe pulsarse la tecla s6lo después del ajuste del ultimo

parametro.

STOP
La entrada de los parametros se puede interrumpir en cualquier momento, pulsando la tecla . En este
caso no se guardan los ajustes.

Ejemplo: Ejemplo:
Indicacion RPM (RPM) Indicaciéon RCF (*RCFx)
RCE o Pulsar la tecla en caso de necesidad para rer< Rem 1 [ tminis [>rer< rem | [ min:s
seleccionar la indicacion RPM (RPM)ola [_ : =% 1947¢ 51 @5
indicacion RCF (*RCF¥). = UL Sl =
2
@ e Pulsar la tecla . [>rcr< “rem | I tminis [>rcr< rem | [ tmins
t/min : Tiempo de ejecucion, minutos. 5 t'min = 5:188 5 t/min = 5188
t o Ajustar el valor deseado con las teclas. [>Rer< rem | [ tmins [>Rer< rem | [ tmin:s
@ @ & t¥min = <4:ipa & t¥min = 4:ipa@
2
@ e Pulsar |a_ tecla . . B [>rcr< “rem | I tminis [>rcr< rem | [ tmins
t/sec : Tiempo de ejecucion, segundos. s trsec = d4:88 s trsec = 4188
t o Ajustar el valor deseado con las teclas. [>rcr< rem | [ tmins [>Rcr< rem| [ tmin:s
@ @ & tvsec = <4138 & trsec = 4i38
2
(SELECT) e Pulsar la tecla . [rer< rem | [ tmins [>rer< “rem | [Ttmin
RPM: Numero de revoluciones. = RPM = 4588 5 RCFZ = 1947
*RCF< : Aceleracion centrifuga relativa.
t o Ajustar el valor deseado con las teclas. [>rcr< rem | I Gt [>rcr< rem | [ tmin:s
@ & RPHM = 4888 & *RCF< = 13538

0

Continua en la pagina siguiente
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Ejemplo: Ejemplo:
Indicacion RPM (RPM) Indicacion RCF (*RCF¥)
e Pulsar la tecla . Prore reml [ vmme
RAD/mm : Radio de centrifugado. s RADA/mm = oE
La indicacién y entrada del radio de
centrifugado solamente es posible cuando
esta seleccionada la indicacion RCF
(*RCF¥).
t o Ajustar el valor deseado con las teclas. [>rcr< rem | [ vmin:s
@ @ & RAD<mm = &7
¢ Pulsar la tecla . [>rcF< rem [ e [>rcr< “rem | [ G
~_DEC : Nivel de frenado. 5 —~_DEC = slow 5 ~~_DEC = s=low

fast : tiempo de marcha en inercia breve.
slow : tiempo de marcha en inercia
prolongado.

\

t ¢ Ajustar el valor deseado con las teclas. [>rcr< “rem I tmin= [>rer< "rem | [ umins
@ @ & ~-DEC = Tast & ~-DEC = Tast

\J

e Pulsar la tecla para memorizar el ajuste. [rer< meml [ tmins Brer< mem1l [ umins
& <4888 4: 36 g7 1538< 4:30
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16 Centrifugado

/N

Durante el ciclo de centrifugado no debe encontrarse ninguna persona, substancia peligrosa u objeto en una
zona de seguridad de 300 mm alrededor de la centrifuga conforme a EN / IEC 61010-2-020.

Después de cada ciclo de centrifugado, durante el desbloqueo de la tapa, se indica brevemente el numero de
ciclos de ejecucion restantes (ciclos de centrifugado) (solamente en EBA 200).

Ejemplo:
>RCF< RPM I I t/min:s
RemCacles= 16783

Si se excede la diferencia admisible de peso dentro de la carga del rotor, el ciclo de centrifugado se
interrumpe durante el arranque y aparece la siguiente indicacion:

& IMBALAMCE

STOP
Un ciclo de centrifugado puede interrumpirse en cualquier momento pulsando la tecla .

Durante un ciclo de centrifugado pueden seleccionarse y modificarse parametros de centrifugado. Sin
embargo los valores modificados son validos solamente para el ciclo de centrifugado actual y no se guardan.

Cl

Con la tecla puede cambiarse en cualquier momento entre la indicacion RPM (RPM) vy la indicacién
RCF (*RCFX). Si se trabaja con la indicacion RCF (*RCF<), es necesaria la entrada del radio de centrifugado.
Aparece la siguiente indicacion

& Oren the lid

asi es posible continuar el manejo de la centrifuga solo después de abrir la tapa.
Se visualizan errores de manejo y fallos (ver el capitulo "Fallos").

e  Conectar el conmutador de alimentacion. Posicién del conmutador I.
e Cargar el rotor y cerrar la tapa de la centrifuga.

16.1 Centrifugado con preseleccion de tiempo
Ejemplo: Ejemplo:
Indicaciéon RPM (RPM) Indicaciéon RCF (*RCF<)
RCF o Pulsar la tecla en caso de necesidad para rer< Rem 1 [ tminis [>rer< “Rem [ tmin:s
seleccionar la indicacion RPM (RPM)ola |_ : 5% 1947< 5:08
indicacién RCF (>RCF¥). = UL Sl =
o Introducir los parametros de centrifugado deseados [>Rer< “rRem [ tmin:s [>rer< rem | [ tmin:s
(ver el capitulo "Introducir los parametros de = 4800 4136 z> 1538¢ 4:36
centrifugado").
o Pulsar la tecla para iniciar el ciclo de [rer< “rem [ tmins [rer< rem | I tmins
centrifugado. 2 4660 3:15| [a> 1538 3:15

\

Durante el ciclo de centrifugado se indica
el numero de revoluciones del rotor o el
valor RCF resultante y el tiempo residual.

Continua en la pagina siguiente
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o Después de transcurrir el tiempo o en caso de

interrupcion del ciclo de centrifugado, pulsando la
STOP
tecla \°""Jtiene lugar la marcha en inercia con el
nivel de frenado ajustada.

Se indica el nivel de frenado Ejemplo ~™~_f

16.2 Ciclo permanente

e Pulsar la tecla en caso de necesidad para

seleccionar la indicacion RPM (RPM) o la
indicacion RCF (*RCF¥).

RCF

\J

o Introducir los parametros de centrifugado deseados.
Ajustar en cero los parametros t/min y t/sec (ver el
capitulo "Introducir los parametros de centrifugado”).

\J

START o Pulsar la tecla para iniciar el ciclo de
centrifugado.

Durante el ciclo de centrifugado se indica
el numero de revoluciones del rotor o el
valor RCF resultante y el tiempo

transcurrido.
sTop e Pulsar la tecla para terminar el ciclo de
centrifugado.

La marcha en inercia se realiza con el
nivel de frenado ajustado. Se indica el
nivel de frenado Ejemplo ~~_f

Ejemplo:

Indicacién RPM (RPM)

Ejemplo:
Indicacién RCF (*RCF¥)

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
o 3980 B ar 1523< B,
Ejemplo: Ejemplo:

Indicacion RPM (RPM)

[>rcr< “Rem
& 4588

I t/min:s
o0& 88

Indicacién RCF (*RCF<)

ITCF< RPM I t/min:s
5 1947< S:8a

[>reF< Rem 1

I t/min:s

Grer< meml  [tmins
5> 15384 ==f==

>RCF< RPM
a 4885

I t/min:s
2:45

o> 135384 2:45

>RCF< RPM
a 3988

I t/min:s
_"‘\_f

ar 15234 i
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16.3 Centrifugado de corta duracion

Ejemplo: Ejemplo:
Indicacion RPM (RPM) Indicaciéon RCF (*RCFx)
RCF e Pulsar la tecla en caso de necesidad para [>rcr< “rem | [ umin:s [>rer< rem | [ umins
seleccionar la indicacion RPM (RPM)ola |_ : 5% 1947¢ 5: 68
indicacion RCF (*RCF¥). 5 Al £ G =
e Introducir los parametros de centrifugado deseados [>Rer< “rem [ umins [Rcr< “rem [ tmins

(ver el capitulo "Introducir los pardametros de = 4666 5: @@ s> 1538¢ 5: A6

centrifugado").

@ ¢ Mantener pulsada la tecla. [rer< Rem | [umins Frer< mReml [ umins
Durante el ciclo de centrifugado se indica |a 48804 @i 24 nx 1338¢ B: 24
el nimero de revoluciones del rotor o el
valor RCF resultante y el tiempo
transcurrido.

[ ]

@ « Volver a soltar la tecla para terminar el [rcr< RPM [ tmin:s [rer< rem [ min:s
ciclo de centrifugado a 3986 —~_F a> 1523< —~_F
La marcha en inercia se realiza con el
nivel de frenado ajustado. Se indica el
nivel de frenado Ejemplo ~~_f.

17 Parada de Emergencia
Ejemplo: Ejemplo:
Indicacion RPM (RPM) Indicaciéon RCF (*RCF<)

o Pulsar la tecla dos veces. [Rcr< RPM [ tmincs Frer<  RrPm [ tmin:s
En caso de Parada de Emergencia la a 4270 T ok 1733L B,

marcha en inercia tiene lugar con el nivel
de frenado "fast" (tiempo de marcha en
inercia breve). Se visualiza el nivel de
frenado ~~_f.
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18 Contador de ciclos

18.1 EBA 200

La duracion del rotor esta limitada en 50000 ciclos (ciclos de centrifugado).

La centrifuga esta equipada con un contador que cuenta los ciclos (ciclos de centrifugado).

Después de cada ciclo de centrifugado, durante el desbloqueo de la tapa, se indica brevemente el nimero de ciclos
de ejecucion restantes (ciclos de centrifugado).
Ejemplo:

ITCF< m I t/min:s

RemCacles= 16783

Si se ha excedido el numero maximo admisible de ciclos de ejecucion del rotor, aparece la siguiente indicacion
después de cada inicio de un ciclo de centrifugado y el ciclo de centrifugado debe iniciarse de nuevo.
>RCF< RPM I I t/min:s

Cucles rFrassed

ii Aparece la siguiente indicacion
>RCF< RPM I I t/min:s

Cocles rassed

Por razones de seguridad el rotor debe cambiarse de inmediato por uno nuevo.

Después de cambiar el rotor, el contador de ciclos debe reposicionarse en "0" (ver el capitulo"Reposicionar el
contador de ciclos en "0").

18.2 EBA200S

La duracion del rotor no esta limitada.
Por ésta razén no es necesario el contador de ciclos y por ello esta desconectado.

19 Ajustes y consultas

rer< rem ] [Tomins
¥ MACHIHME MEHWU ¥

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I I t/min:s
=2 InfTo —-* Settinss —* Time % Cucles
Consulta: Ajuste: Consulta:
e Informaciones del e Senfal acustica e Horas de servicio
sistema ” . .
¢ Desbloqueo automatico ¢ Numero de los ciclos de
de la tapa después del centrifugado ejecutados
ciclo de centrifugado
e Desconexién Ajuste:
automatica de la e Contador de ciclos

iluminacion de fondo

e Sefial 6ptica después
de la terminacién del
ciclo de centrifugado
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19.1 Consultar las informaciones del sistema

Pueden consultarse las siguientes informaciones del sistema:
e Modelo de centrifuga,

e version de programa de la centrifuga,

e tipo del convertidor de frecuencia,

e version del programa del convertidor de frecuencia

Con el rotor en reposo la consulta puede realizarse como sigue:

STOP
La operacion puede interrumpirse en cualquier momento pulsando la tecla .

SELECT e Pulsar la tecla 8 segundos. [rer< rem | [ vmins
¥ MACHIME MEHU ¥

- (e [0

SELECT e Pulsar la tecla . [rer< rem | [ tmin:s
= Info
STaRT e Pulsar la tecla . [>rer< rem | [ tmins [>rcr< rem | [ tmin:s
Modelo de centrifuga EBA 200 EEa 2005
@ e Pulsar la tecla . Ejemplo:
Versién de programa de la centrifuga. [>rcr< rem | [ G
CP FlW = U1.8a
@ e Pulsar la tecla . Ejemplo:
Tipo del convertidor de frecuencia. [>Rcr< rem | [ e
FC ture LC 388UA
@ e Pulsar la tecla . Ejemplo:
Versién de programa del convertidor de [>Rer< rem | [ tmin:s
frecuencia. FC FlWl = D 1.86
stop e Pulsar la tecla dos veces para abandonar Ejemplo:

el mend "= Info" o pulsar tres veces para [>Rer< rem | I Gt
abandonar "¥ MACHINE MENU #". ¥ MACHIME MEHU %

brer< Reml [ vmins
a 4508 5: 88
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19.2 Senal acustica

La sefial acustica suena:
o después de presentarse un fallo en un intervalo de 2 seg.
e después de terminar el ciclo de centrifugado y la parada del rotor en un intervalo de 30 seg.

Pulsando una tecla cualquiera termina la sefal acustica.

Con el rotor en reposo la sefial acustica puede ajustarse como sigue:

STOP
La operacion puede interrumpirse en cualquier momento pulsando la tecla . En este caso no se
guardan los ajustes.

e Pulsar la tecla 8 segundos.

\J

SELECT

)
A
{

{
A

SELECT

.e

\

t

(4} (Y]

\

e Pulsar la tecla hasta que aparezca la

siguiente indicacion.

e Pulsar la tecla .

End beep : Sefial acustica después de la
terminacion del ciclo de centrifugado.

off : Sefnal desactiva.

on : Sefal activa.

o Ajustar off (Desc.) u on (Con.) con las

teclas.

e Pulsar la tecla .

Error beep : Sefal acustica después de
presentarse un fallo.

off : Sefal desactiva.

on : Sefial activa.

e Ajustar off (Desc.) u on (Con.) con las
teclas.

e Pulsar la tecla .
Beep volume : Volumen de la sefial
acustica.
min : suave
mid : medio
max : intensa

o Ajustar min, mid, o max con las teclas.

Continua en la pagina siguiente

>RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHINE MEHU #*

[>rcr< rem | [tmins
—* Settinas

>RCF< RPM I t/min:s
End beer =off

>RCF< RPM I t/min:s
End beer =oh

[>rcr< rem | [ tmins
End beer =otff

[>rcr< rem | [ tmins
End beer =oh

>RCF< RPM I t/min:s
Error beer =off

>RCF< RPM I t/min:s
Error beer =on

>RCF< RPM I t/min:s
Error beer =off

>RCF< RPM I t/min:s
Error beer =on

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wvaolume =min

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wolume =max

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wvolume =mid

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wvalume =min

Beer wolume =max

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wvolume =mid
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@ e Pulsar la tecla para memorizar el ajuste. Frer< meml [ vmins
Store setting...
>RCF< RPM I I t/min:s
-» Settinass
e Pulsar la tecla una vez para abandonar el
menu "=* Settings" o pulsar dos veces para [Frer< "rem | [ G
abandonar "¥ MACHINE MENU #". * MACHIME MEMU %*

Ejemplo:

>RCF< RPM I t/min:s

a 45088 S: 88

19.3 Seiial optica después de la terminacién del ciclo de centrifugado

La iluminacién de fondo de la indicacion parpadea después del ciclo de centrifugado, para indicar 6pticamente que

ha terminado el ciclo de centrifugado.

Con el rotor en reposo la sefial 6ptica puede activarse o desactivarse como sigue:

STOP
La operacion puede interrumpirse en cualquier momento pulsando la tecla .

SELECT Pulsar la tecla 8 segundos. [>rer< “rem |

I t/min:s
¥ MACHIHE MEHU ¥

< (U« (B

>RCF< RPM I t/min:s
End beer =oh

[>Rer< rem | [ tmins
End blinkins=on

>RCF< RPM I t/min:s
End blinkins=on

SELECT Pulsar la tecla hasta que aparezca la Brer< mReml [ ominss
siguiente indicacion. - Settinas
STAT e Pulsar la tecla . [>Rer< rem | I tminis
End beer =off
(sem} ¢ Pulsar la tecla hasta que aparezca una de Frer< mReml [ umins
las dos indicaciones. End blinkina=off
End blinking : Parpadeo de la iluminacién
de fondo de la indicacién después del ciclo
de centrifugado.
off : La iluminacién de fondo no parpadea.
on : La iluminacion de fondo parpadea.
t o Ajustar off (Desc.) u on (Con.) con las [>rcr< “rem | I tminis
(a)(v) techs End blinkins=off

@ e Pulsar la tecla para memorizar el ajuste. Frer< reml

I t/min:s

Store settinag...

>RCF< RPM I I t/min:s
- Settinas
J
e Pulsar la tecla una vez para abandonar el
e menu "—» Settings" o pulsar dos veces para [IER AR
abandonar "¥ MACHINE MENU ¥". * MACHIME MEHMU %*

Ejemplo:
m RPM I t/min:s
a <4588 S:@a
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19.4 Desbloqueo automatico de la tapa después del ciclo de centrifugado

Puede ajustarse si después del ciclo de centrifugado la tapa se desbloquea automaticamente o no.

Con el rotor en reposo ésto puede ajustarse como sigue:

STOP
La operacién puede interrumpirse en cualquier momento pulsando la tecla . En este caso no se

guardan los ajustes.

SELECT Pulsar la tecla 8 segundos.

Pulsar la tecla hasta que aparezca la
siguiente indicacion.

SELECT

[ ]

START Pulsar la tecla .

PULSE

SELECT

. e
[ ]

las dos indicaciones.

Lid AutoOpen : Desbloqueo automatico

de la tapa después del ciclo de

centrifugado.

off : La tapa no se desbloquea
automaticamente.

on : La tapa se desbloquea

automaticamente.

t o Ajustar off u on con las teclas.

START e Pulsar la tecla para memorizar el ajuste.

sTOP e Pulsar la tecla una vez para abandonar el
menu "= Settings" o pulsar dos veces
para abandonar "¥ MACHINE MENU %",

Brer< Rem ] [umins
¥ MACHIME MEHU %

Pulsar la tecla hasta que aparezca una de

>RCF< RPM I t/min:s
—> Settinas
[>rer< rem | [tmins [>Rcr< rem | [ tmins
End beer =otff End beer =oh
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s

Lid AutolOrFen=oftf

Lid AutolOFen=on

[>rcr< rem | [ tmins
Lid AutolOrFen=off

[>rcr< rem | [ tmins
Lid AutolOFen=on

[>rcr< rem | [ tmins
Store setting...

>RCF< RPM
—-* Settinas

I t/min:s

[>reF< “Rem |
¥ MACHIME MEHU %

I t/min:s

Ejemplo:
>RCF< RPM
a 4588

I t/min:s
o: 88
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19.5 Illuminacion de fondo de la indicacion

Para ahorrar energia puede ajustarse que después de un ciclo de centrifugado la iluminacion de fondo de la
indicacion se apague después de 2 minutos.

Con el rotor en reposo ésto puede ajustarse como sigue:

STOP
La operacién puede interrumpirse en cualquier momento pulsando la tecla . En este caso no se
guardan los ajustes.

SELECT

SELECT

< U (f

START
PULSE

SELECT

B«

A

START
PULSE

Pulsar la tecla 8 segundos.

Pulsar la tecla hasta que aparezca la
siguiente indicacion.

Pulsar la tecla .

Pulsar la tecla hasta que aparezca una de
las dos indicaciones.

Power save : Desconexion automatica de
la iluminacion de fondo.

off : Desconexidon automatica desactiva.
on : Desconexién automatica activa.

Ajustar off (Desc.) u on (Con.) con las
teclas.

Pulsar la tecla para memorizar el ajuste.

Pulsar la tecla una vez para abandonar el
menu "=* Settings" o pulsar dos veces
para abandonar "¥ MACHINE MENU *".

Brer< Reml  [Tumins
¥ MACHINME MEHU %

>RCF< RPM I t/min:s
—-> Settinss

[>Rcr< rem | [ tmins
End beer =otf

[>Rcr< rem | [tmin=
End beer =oh

>RCF< RPM I t/min:s
Power save =off

>RCF< RPM I t/min:s
Power sawve =on

>RCF< RPM I t/min:s
Power sawve =off

[>rcr< rem | [ tmins
Power sawve =on

[>Rcr< rem | [tmins
Store settinsg...

>RCF< RPM I t/min:s
- Settings

ITCF< RPM I t/min:s
# MACHIHE MEHU *

Ejemplo:
>RCF< RPM tlmin:s
a 4580 S: 88
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19.6 Consultar las horas de servicio y el nimero de ciclos de centrifugado

Las horas de servicio se distribuyen en horas de servicio internas y externas.
Horas de servicio internas: tiempo total que estuvo conectado el aparato.
Horas de servicio externas: Tiempo total de los ciclos de centrifugado ejecutados.

Con el rotor en reposo la consulta puede realizarse como sigue:

STOP
La operacion puede interrumpirse en cualquier momento pulsando la tecla .

e Pulsar la tecla 8 segundos.

\J

SELECT

\J

START
PULSE

\J

SELECT

\

SELECT

\J

STOP
OPEN

e Pulsar la tecla hasta que aparezca la
siguiente indicacion.

e Pulsar la tecla .
TimeExt : Horas de servicio externas.

e Pulsar la tecla .
Timelnt : Horas de servicio internas.

e Pulsar la tecla .
Starts : Numero de todos los ciclos de
centrifugado.

o Pulsar la tecla dos veces para abandonar
el menu "= Time & Cycles" o pulsar tres
veces para abandonar "¥ MACHINE
MENU #".

>RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHINE MEHU #*

[>rcr< rem | [ tmins
—* Time & Cucles

Ejemplo:
>RCF< RPM I t/min:s

TimeExt= 43 h
Ejemplo:
>RCF< RPM I t/min:s
Timelnt= &8 h
Ejemplo:
[>rcr< rem | ==
Starts= 325
>RCF< RPM I t/min:s

¥ MACHIME MEHU %

Ejemplo:
m RPM I t/min:s
a 4589 S8
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19.7 Reposicionar el contador de ciclos en cero

Después de cambiar el rotor, el contador de ciclos debe reposicionarse de nuevo en cero.

A El contador de ciclos puede reposicionarse en cero solamente cuando se cambié el rotor por uno nuevo.

El contador de ciclos puede reposicionarse con el rotor en reposo como sigue:

guardan los ajustes.

STOP
La operacion puede interrumpirse en cualquier momento pulsando la tecla . En este caso no se

SELECT

SELECT

- [0 [

-
c
E
7]
m

@

START
PULSE

Pulsar la tecla 8 segundos.

Pulsar la tecla hasta que aparezca la
siguiente indicacion.

Pulsar la tecla .

Pulsar la tecla hasta que aparezca la
siguiente indicacion:
Cyc sum : Numero de ciclos ejecutados.

Pulsar la tecla .

Pulsar la tecla .
El nimero de ciclos ejecutados se
reposiciona en cero.

Pulsar la tecla para memorizar el ajuste.

Pulsar la tecla dos veces para abandonar
el mend "=* Time & Cycles" o pulsar tres
veces para abandonar "¥ MACHINE
MENU *".

ITCF< RPM I t/min:s
¥ MACHIHE MEHU ¥

[>rcr< rem | [ tmins
—> Time & Cucles

Ejemplo:
>RCF< RPM I I t/min:s
TimeExt= 43 h

[>Rcr< rem | [tmins
Coc =um= 58881

[>rcr< rem | [ tmins
Coc sum=< S8a8al >

>RCF< RPM I t/min:s
Cdc sum=+< (5

[>Rer< rem | [ tmins
Store cucles ...

>RCF< RPM I t/min:s

Coc sum= a8

Ejemplo:
ITCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHIHE MEHU #* a 45688 5:08
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20 Aceleracion centrifuga relativa (RCF)
La aceleracion centrifuga (RCF) relativa se indica como multiple de la aceleracion terrestre (g). Es un valor numérico
no unitario y sirve para la comparacion de los rendimientos de separacion y de sedimentacion.

El célculo se realiza segun la féormula:

2
RPM RCF
RCF =| — | xrx1,118 = RPM = .| — x 1000
1000 rx1,118

RCF = aceleracioén centrifuga relativa
RPM = cantidad de giros, revoluciones por minuto
r = radio centrifugado en mm = espacio desde el centro del eje de rotacién hasta el fondo del recipiente
centrifugado. Radio centrifugado, ver el capitulo "Anhang/Appendix,
Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories".

La aceleracioén centrifuga relativa (RCF) depende de la cantidad de giros y del radio centrifugado.

21 Centrifugado de substancias o mezclas con una densidad mayor a 1,2 kgldm3

Para el centrifugado con revoluciones maximas, la densidad de las sustancias o de las mezclas de sustancias no
debe sobrepasar 1,2 kg/dm3. El nimero de revoluciones se debe reducir en el caso de substancias o mezclas con
una elevada densidad.

Las revoluciones admitidas se calculan segun la férmula siguiente:
1,2
Densidad superior [kg/dm?]

x NUmero maximo de revoluciones [RPM]

Revoluciones reducidas (nred) = J
por ejemplo: Numero maximo de revoluciones RPM 4000, densidad 1,6 kg/dm3

3
nrea=_|1-2KIMAM® 1000 RPM = 3464 RPM
1,6 kg/dm?

Si existen aspectos sin aclarar, debe solicitarse informacion al fabricante.

22 Desbloqueo de emergencia

En caso de un fallo de corriente la tapa no puede desbloquearse por motor. Debe ejecutarse un desbloqueo manual
de emergencia.

Para el desbloqueo de emergencia la centrifuga debe separarse de la red eléctrica.
Abrir la tapa solamente con el rotor en reposo.

iCUIDADO! Daro del cierre durante el desbloqueo de emergencia, a causa del giro de la llave hexagonal de
espigon en sentido de las agujas del reloj (hacia la derecha).
La llave hexagonal de espigén puede girarse solamente en sentido contrario a las agujas del reloj (hacia la
izquierda), ver la figura.

e Desconectar el conmutador de alimentacion (posicion del conmutador "0").
Mirar a través de la ventana en la tapa para asegurarse que el rotor se
encuentra en reposo.

e Introducir la llave hexagonal de espigén de forma horizontal en el agujero (A)
y girar en sentido contrario a las agujas del reloj (hacia la izquierda) hasta
que se abra la tapa.

e Sacar de nuevo del agujero la llave hexagonal de espigon.
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23 Cuidado y mantenimiento

El aparato puede estar contaminado.

Antes de utilizar algun procedimiento de limpieza o descontaminacién diferente al recomendado por el
fabricante, el usuario debe asegurarse consultando al fabricante que este procedimiento no perjudique al
aparato.

f Antes de la limpieza quitar el enchufe de la red.

No esta permitido limpiar las centrifugas, los rotores y los accesorios en lavavaijillas.

Solamente esté permitido realizar una limpieza manual y una desinfeccion liquida.

La temperatura del agua debe tener un valor de 20 — 25 °C.

Solamente se pueden utilizar limpiadores o desinfectantes con un

— valor pH 5 - 8,

— que no contengan &lcalis causticos, peréxidos, compuestos de cloro, acidos y lejias.

e Para evitar la corrosion por productos de limpieza o desinfeccion es imprescindible observar las instrucciones de
uso especificas del fabricante del producto de limpieza o desinfeccion.

23.1 Centrifuga (caja, tapa y camara de centrifugado)

2311 Limpieza y cuidado de superficies

e Limpiar con regularidad la caja de la centrifuga y la camara de centrifugado y en caso de ser necesario limpiar
con jabon o un producto de limpieza suave y un pafio humedo. Esto sirve para la higiene y al mismo tiempo
previene la corrosién por acumulaciones de suciedad.

e substancias contenidas en limpiadores adecuados:

Jabdn, agentes tensioactivos anionicos, agentes tensioactivos no anionicos.

Después de utilizar limpiadores, se deben eliminar los residuos limpiando con un pafio humedo.

Las superficies deben secarse inmediatamente después de la limpieza.

Secar la condensacion en el espacio de centrifugado pasando un pafio absorbente.

Untar ligeramente la obturacion de goma del espacio de centrifugado después de cada limpieza con polvos

talcos o un producto de conservacion de la goma.

e Lacamara de centrifugado debe controlarse cada afio en cuanto a deterioros.

Si se determinan dafios que afecten la seguridad, la centrifuga no se debe colocar mas en servicio. En
este caso, debe informarse a la seccion de servicio al cliente.

23.1.2 Desinfeccion de las superficies

Si penetrase material infeccioso en el espacio de centrifugado, éste debera ser desinfectado inmediatamente.
e Substancias contenidas en desinfectantes adecuados:

Etanol, n-propanol, etil - hexanol, agentes tensioactivos anionicos, agentes tensioactivos no anionicos.

Después de utilizar desinfectantes, deben eliminarse los residuos limpiando con un pafio humedo.

Las superficies deben secarse inmediatamente después de la desinfeccion.

23.1.3 Eliminacién de impurezas radioactivas

o El medio debe estar certificado de forma especial para la eliminacion de impurezas radioactivas.
Substancias contenidas en medios adecuados para la eliminacién de impurezas radioactivas:
Agentes tensioactivos anionicos, agentes tensioactivos no anidnicos, etanol poli-hidratado.

e Después de eliminar las impurezas radioactivas, los residuos del medio de limpieza deben eliminarse con un
pafo humedo.

e Las superficies deben secarse inmediatamente después de eliminar las impurezas radioactivas.
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23.2 Rotory accesorios

é En la EBA 200 S por razones de seguridad el rotor solamente puede montarlo y desmontarlo el servicio de

atencion al cliente.

23.21 Limpiezay cuidado

Con el fin de prevenir corrosion y alteraciones del material, el rotor y los accesorios se tienen que limpiar
regularmente con jabén o un producto de limpieza suave y un pafio himedo. Se recomienda la limpieza minimo
una vez a la semana. Ensuciamientos deben eliminarse de inmediato.

Substancias contenidas en limpiadores adecuados:

Jabdn, agentes tensioactivos anidnicos, agentes tensioactivos no aniénicos.

Después de utilizar limpiadores, deben eliminarse los residuos lavando con agua (solo en el exterior de la
centrifuga) o limpiando con un pafio hiumedo.

El rotor y los accesorios se tienen que secar inmediatamente después de la limpieza.

El rotor y los accesorios deben controlarse semanalmente en cuanto a desgaste y deterioros por corrosion.

A En caso de signos de desgaste o corrosion, no se pueden emplear mas el rotor y el accesorio.

Comprobar cada semana que el rotor esta fijado correctamente.

23.2.2 Desinfeccion

Si el rotor o los accesorios entran en contacto con material infeccioso, se debe llevar a cabo una desinfeccion
adecuada.

Substancias contenidas en desinfectantes adecuados:

Etanol, n-propanol, etil - hexanol, agentes tensioactivos anidnicos, agentes tensioactivos no anionicos.

Después de utilizar desinfectantes, deben eliminarse los residuos lavando con agua (solo en el exterior de la
centrifuga) o limpiando con un pafio himedo.

El rotor y los accesorios se deben secar inmediatamente después de la desinfeccion.

23.2.3 Eliminacién de impurezas radioactivas

El medio debe estar certificado de forma especial para la eliminacién de impurezas radioactivas.
Substancias contenidas en medios adecuados para la eliminacién de impurezas radioactivas:

Agentes tensioactivos aniénicos, agentes tensioactivos no aniénicos, etanol poli-hidratado.

Después de eliminar las impurezas radioactivas, se deben eliminar los residuos lavando con agua (solo en el
exterior de la centrifuga) o limpiando con un pafio himedo.

El rotor y los accesorios se deben secar inmediatamente después de eliminar las impurezas radioactivas.

23.2.4 Rotores y accesorios con duracién limitada de uso

(solamente para EBA 200)

La duracion del rotor esta limitada en 50000 ciclos (ciclos de centrifugado). EI nUmero maximo admisible de ciclos de
ejecucion es visible en el rotor.

i’i Por razones de seguridad el rotor no puede utilizarse mas cuando se alcanza el nimero maximo de ciclos

especificado.

El aparato esta equipado con un contador que cuenta los ciclos de centrifugado. Descripcion - Ver el capitulo
"Contador de ciclos"
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23.3 Tratar en autoclave

A En la EBA 200 S el rotor no puede tratarse en autoclave.

ii En la EBA 200 el rotor puede tratarse en autoclave a 121°C / 250°F (20 min).
El rotor debe cambiarse por razones de seguridad después de 10 tratamientos en autoclave.

Después de tratarse en autoclave, esperar hasta que el rotor se enfrie a temperatura ambiente antes de
volverlo a utilizar.

No se puede dar ninguna informacion sobre el grado de esterilidad.

El tratamiento en autoclave acelera el proceso de envejecimiento de los plasticos. Ademas puede causar
modificaciones de color en los plasticos.

23.4 Recipientes de centrifugado

e En caso de fugas o tras la rotura de recipientes de centrifugado, se deben quitar completamente las piezas del
recipiente rotas, las esquirlas de vidrio y la materia centrifugada que se ha salido.

e Las capas intermedias de caucho, asi como los manguitos de plastico de los rotores se deben sustituir después
de la rotura del vidrio.

A ijLas esquirlas de vidrio que queden provocan otras roturas de vidrio!

e Sise trata de material infeccioso, inmediatamente se efectuara una desinfeccion.
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24 Errores

Si no se puede eliminar el fallo segun la tabla de fallos, se debe informar al servicio al cliente.

Por favor indicar el tipo de centrifuga y el nUmero de serie. Ambos nimeros son visibles en la placa indicadora de

tipo de la centrifuga.

Realizar un RESET-RED:
— Apagar el interruptor de red (posicion de interruptor "0").
— Esperar al menos 10 segundos y a continuacion volver a encender el interruptor de red (posicion de

interruptor "T").

Indicacion / averia Motivo Solucién
Sin pantalla Sin tension Comprobar la tension de suministro.
Fusibles de la entrada de red Comprobar los fusibles de la entrada
defectuosos de la red, véase el capitulo "Cambiar
los fusibles de la entrada de red".
Conmutador de red ENCENDIDO.
IMBALANCE El rotor se ha cargado de manera Abrir la tapa después de que el rotor
irregular. se detenga.
Comprobar la carga del rotor, véase el
capitulo "Cargar el rotor".
Repetir el ciclo de centrifugacion.
MAINS INTER 11 Interrupcion de la red durante el ciclo de Abrir la tapa después de que el rotor
centrifugacion. (El ciclo de centrifugacion se detenga.
no se termingd.) START
PULSE
MAINS INTERRUPT Pulsarlatecla \—.
En caso de necesidad, repetir el ciclo
de centrifugacion.
TACHO ERROR 1,2 Caida del impulso de nimero de Después de la parada del rotor,
revoluciones durante el funcionamiento. ejecutar el RESET RED.
LID ERROR 4.1-4.127 Fallo del bloqueo o del enclavamiento de
la tapa.
OVER SPEED 5 Revoluciones excesivas
VERSION ERROR 12 Se reconocio un modelo incorrecto de Después de la parada del rotor,
centrifuga. ejecutar el RESET RED.
Fallo / defecto sistema electrénico.
UNDER SPEED 13 Revoluciones por debajo de las minimas
CTRL ERROR 22.1,25.2 Fallo / defecto sistema electronico.
CRC ERROR 271
COM ERROR 31-36
FC ERROR 60,
61.1-61.21,
61.64 —61.142
FC ERROR 61.23 Error - Medicion del numero de El aparato no puede desconectarse
revoluciones mientras la indicacion de rotacion @
TACHO ERR 61.22 esté iluminada. Espeiar hasta que se
visualice el simbolo & (Tapa
bloqueada) después de aprox. 120
segundos). A continuacion realizar un
RESET RED.
FC ERROR 61.153 Fallo / defecto sistema electrénico. Ejecutar un RESET RED.

Comprobar la carga del rotor, véase
el capitulo "Cargar el rotor".
Repetir el ciclo de centrifugacion.

38/106




25 Cambiar los fusibles de la entrada de red

A iDesconectar el interruptor de red y separar el aparato de la red!

del interruptor de red.

\ El portafusibles (A) junto con los fusibles de la entrada de red se encuentran al lado
e Sacar el cable de conexion del enchufe del aparato.

e Apretar el cierre de resorte (B) contra el portafusibles (A) y extraer éste.
e Reemplazar los fusibles de alimentacion defectuosos.

Utilizar solamente fusibles con el valor nominal especificado para este
tipo, véase la siguiente tabla.

e Volver a introducir el portafusibles hasta que el cierre de resorte encaje.
e Volver a conectar el aparato a la red.

Modelo Tipo Fusible N°. de pedido
EBA 200 1800 T 1,6 AH/250V E891
EBA 200 1800-01 T 3,15 AH/250V E997
EBA 200 S 1802 T 3,15 AH/250V E997
EBA 200 S 1802-01 T 6,3 AH/250V 2266

26 Devolucion de aparatos

A Antes de la devolucion del aparato se tiene que instalar el la proteccion de transporte.

En caso de devolucién del aparato o sus accesorios a la empresa Andreas Hettich GmbH & Co. KG, éste se debera
descontaminar y limpiar antes de la expedicién para la proteccion de las personas, del medio ambiente y del
material.

Nos reservamos el derecho de denegar la recepcion de aparatos o accesorios contaminados.

Los costos en los que se incurran por concepto de medidas de limpieza y descontaminacion sera facturados al
cliente.

Le agradecemos su comprension.

27 Eliminacion

Antes de ser desechado, el aparato debe descontaminarse y limpiarse para la proteccion de las personas y el medio
ambiente.

Para la eliminacion del aparato se deberan observar las prescripciones legales vigentes en cada caso.

Segun la Directiva 2002/96/CE (WEEE), los aparatos entregados después del 13.08.2005 ya no se deben eliminar
con los residuos domésticos. El aparato pertenece al grupo 8 (aparatos médicos) y esta clasificado en el ambito
Business-to-Business.

Con el simbolo del cubo de basura tachado se indica que el aparato no se debe eliminar con los residuos
domésticos.
|

Las normas de eliminacién en los distintos paises de la UE pueden variar. En caso de necesidad,
consulte a su proveedor.
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1 Utilizagcado destas instrugdes de operagao

e Antes de la utilizacion de la centrifuga deben leerse y observarse las instrucciones de servicio.

e Las instrucciones de servicio son parte del aparato. Estas siempre deben guardarse al alcance de la mano.
e Siel aparato se instala en otro lugar, deben entregarse también las instrucciones de servicio.

2 Significado de los simbolos

Simbolo en el aparato:

Atencidn, puntos de peligro generales.
ijLeer incondicionalmente las instrucciones de servicio y observar las indicaciones de importancia para la
seguridad antes de utilizar el aparato!

Simbolo en este documento:

Atencion, puntos de peligro generales.
Este simbolo identifica notas relevantes para la seguridad eindica posibles situaciones peligrosas.

El incumplimiento de estas notas puede dar lugar a dafios materiales y personales.

> B

Simbolos en el aparato y en este documento:
Advertencia de peligro biolégico.

Simbolo en este documento:
Este simbolo indica un comportamiento especializado importante.

Simbolos en el aparato y en este documento:

Simbolo para la recogida separada de aparatos eléctricos y electronicos segun la directiva 2002/96/CE
(WEEE = residuos de equipos eléctricos y electronicos). El aparato pertenece al grupo 8 (aparatos
médicos).

Uso en los paises miembros de la Union Europea asi como en Noruega y Suiza.

|5¢ & B>

3 Utilizagao prevista
O presente equipamento € um produto médico (centrifugadora de laboratério) no sentido da Directiva 98/79/CE.

A centrifuga serve para separar materiais ou misturas de materiais com uma densidade max. de 1,2 kg/dm?. Isto
implica especialmente amostras para preparagao de diagnésticos in vitro na medicina humana.

O que, por sua vez, implica especialmente a determinacao de potédssio no soro sanguineo. O movimento resulta
numa separagéo cuidadoso e impede, por conseguinte, a acumulagéo de potassio eritrocitario no soro. Desta forma
¢é evitada a obtencgéo de resultados de teste incorrectos.

A centrifugadora pode apenas ser utilizada para esta finalidade.

Uma utilizagao diferente ou mais vasta é considerada nao conforme com as disposi¢des. A empresa Andreas Hettich
GmbH & Co. KG néo se responsabilizara de eventuais danos resultantes de tal utilizagao.

Uma utilizagao prevista também implica a observancia de todas as informagdes contidas nas instrugdes de utilizagao
e a execugdo de todos os trabalhos de inspecgao e manutengéo prescritos.

Se a centrifugadora for integrada com outro equipamento ou sistema, o fabricante do sistema global sera
responsavel pela seguranca deste.

4 Riscos residuais

A construgdo do equipamento corresponde ao actual estado da arte e as regras de seguranga reconhecidas. No
entanto, se for utilizado ou manipulado de forma incorrecta, o seu uso pode estar relacionado com perigos para a
saude e a vida do utilizador ou de terceiros, bem como para o proprio equipamento e para outros objectos. O
equipamento deve apenas ser utilizado para os fins previstos e exclusivamente em condigbes técnicas perfeitas.

Qualquer falha que possa afectar a seguranca deve ser eliminada imediatamente.
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5 Dados técnicos

Andreas Hetticl

h GmbH & Co. KG

Fabricante D-78532 Tuttlingen

Modelo EBA 200 EBA 200 S

Tipo 1800 1800-01 1802 1802-01
Tensé&o de rede (+ 10%) 200-240V 1~ | 100-127V 1~ [ 200-240V 1~ | 100-127 V 1~
Frequéncia de rede 50 - 60 Hz- 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz- 50 - 60 Hz
Carga conectada 100 VA 100 VA 160 VA 160 VA
Consumo de corrente 0.5A 1.0A 0.75A 1.5A
Capacidade max. 8x15ml

Densidade admissivel 1.2 kg/dm3

Velocidade de rotacdo (RPM) 6000 8000

Aceleracao (RCF) 3461 6153

Energia cinética 750 Nm 1750 Nm

Dever de controlo (BGR 500) nao

Condigdes ambientais
(EN/1EC 61010-1)

— Local de instalagao
Altura
Temperatura ambiente

Humidade do ar

Categoria de sobretensao
(IEC 60364-4-443)

Nivel da poluigédo

apenas para utilizagao interna
até 2000 m acima do nivel do mar
2°C a40°C
humidade relativa maxima do ar: 80 % até 31 °C, decrescendo
linearmente até 50 % a 40 °C.
11

2

Grau de protecgao

1

nao apropriada para a utilizacdo num ambiente com perigo de

exploséo.
CEM
— Emisséo de parasitas, EN/IEC FCC Class B EN/IEC FCC Class B
Resisténcia a interferéncias 61326-1, 61326-1,
classe B classe B
Nivel de ruido (depende do rotor) <50 dB(A) <55 dB(A)
Dimensoes
— Largura 261 mm
— Comprimento 353 mm
— Altura 228 mm
Peso aprox. 9 kg | aprox. 11 kg
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6 Indicagbes de seguranga

Em caso de nao-observancia de todas as instrugées contidas neste manual de operagao, nenhuma
reivindicagao por garantia podera ser feita ao fabricante.

A o A centrifuga deve ser instalada de maneira a poder ser operada de maneira firme.

o Antes da utilizagcdo da centrifugadora, verificar sempre se estd segura e correctamente
posicionada.

e Nos termos da norma EN / IEC 61010-2-020, durante o processo de centrifugagdo nao se poderao
encontrar pessoas, materiais perigosos ou objectos numa area de seguranga de 300 mm em volta
da centrifugadora.

e Os rotores, suspensdes e acessorios que apresentem vestigios fortes de corrosdo ou danos
mecanicos, ou cuja data de validade ja tenha passado ndo deverao ser mais utilizados.

e Se a camara de centrifugagao apresentar defeitos que afectem a seguranca, proibe-se utilizar a
centrifuga.

o Nas centrifugadoras sem controlo da temperatura, é possivel que a cdmara de centrifugacao seja
aquecida se houver uma temperatura ambiente elevada e/ou se o equipamento for utilizado
frequentemente. Por este motivo, ndo é possivel excluir uma alteragao da amostra em fungao da
temperatura.

o Antes de operar a centrifuga, é preciso ler atentamente o manual de operagao, observando-o a regra. O
aparelho s6 pode ser operado por pessoas que tenha lido e compreendido as instrugoes de utilizagao.

e Além do manual de operagcdo e dos regulamentos vinculativos de prevengédo de acidentes deve-se também
observar as regras técnicas especificas e comprovadas para um trabalho seguro e eficiente. O manual de
operacdo deve ser completado com as indicacdes necessarias de acordo com os a regulamentos nacionais
existentes no campo da prevencao de acidentes e ecologia.

e A centrifuga é construida segundo a técnica mais moderna e a sua operagdo & segura. Ela pode, porém,
ocasionar riscos para o operador ou terceiros, se ndo for utilizada por pessoal competente ou de maneira ndo
efetiva ou ainda para finalidades outras que o seu destino original.

¢ Durante o funcionamento, a centrifugadora ndo pode ser movimentada ou sujeita a choques.

e Em caso de falha ou desbloqueamento de emergéncia, deve-se cuidar para ndo pér as maos no rotor em
movimento.

e Para evitar danos provocados pela agua de condensagao, e no caso da mudanga de um espaco frio para um
espaco quente, a centrifugadora deve aquecer durante pelo menos 3 horas no espago quente antes de poder
proceder a sua ligacao a rede ou funcionar a quente durante aproximadamente 30 minutos no espago frio.

e Neste aparelho s6 devem ser utilizados o rotor e os acessorios autorizados pelo fabricante (ver o capitulo
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories"). Antes de utilizar recipientes de centrifugagao
que nao sejam referidos no capitulo " Anexo/Appendix, Rotores e acessorios/Rotors and accessories", o
utilizador deve contactar o fabricante para se informar se o respectivo recipiente podera ser utilizado.

e O rotor da centrifugadora sé pode ser carregado em conformidade com o capitulo "Carregar do rotor".

e Durante a centrifugagdo a velocidade maxima, a densidade das matérias ou misturas de matérias ndo pode
ultrapassar o valor de 1,2 kg/dm3.

e Operagdes de centrifugagdo com um desequilibrio inadmissivel ndo s&o permitidas.
e A centrifuga ndo deve ser utilizada em ambientes com perigo de exploséo.

e Uma operagao de centrifugagao com:
— materiais inflamaveis ou explosivos
— materiais que, do ponto de vista quimico, reajam entre si com alta energia esta proibida.

44/106




7

71

Quando se fizer a centrifugagao de materiais perigosos ou misturas de materiais tdxicos, radioativos ou poluidos
com microorganismos patogénicos, o usuario deve tomar as medidas adequadas.

S6 poderdo ser utilizados recipientes de centrifugacdo com fechos de aparafusar especiais destinados a
substancias perigosas. No caso de materiais do grupo de risco 3 e 4 devera utilizar, para além dos recipientes de
centrifugagdo que se podem fechar, um sistema de seguranga biolégica (veja o manual "Laboratory Biosafety
Manual" da OMS).

Sem a utilizagdo de um sistema de seguranga bioldgica, a centrifugadora ndo sera considerada como
microbiologicamente estanque nos termos da norma EN / IEC 61010-2-020.

Para esta centrifugadora ndo estao disponiveis sistemas de segurancga bioldgico.

O emprego da centrifuga com materiais extremamente corrosivos, que possam ter influéncia na resisténcia
mecanica dos rotores, pendurais e acessoérios, nao é permitido.

Consertos s6 devem ser efetuados por uma pessoa autorizada pelo fabricante.

Poderéo ser utilizadas exclusivamente pecas de reposi¢do genuinas e originais e acessorio original autorizado
pela firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG.

Aplicam-se as seguintes normas de seguranca:
EN/IEC 61010-1 e EN / IEC 61010-2-020 bem como as respectivas disposi¢es legais nacionais.

A seguranga e confiabilidade da centrifuga s6 pode ser garantida se:

— a centrifuga for utilizada de acordo com o manual de operagao.

— ainstalagdo elétrica no lugar de montagem da centrifuga corresponder as exigéncias do EN / IEC.

— os testes prescritos para a seguranga do equipamento que forem executados nos respectivos paises por um
perito, por exemplo, na Alemanha de acordo com BGV A1 e BGR 500.

Transporte e armazenamento

Transporte

A Antes de transportar o equipamento, € necessario montar o bloqueio de transporte.

Para o transporte do equipamento e dos acessérios, devem existir as seguintes condicbes ambientais.

7.2

Temperatura ambiente: -20°C a +60°C
Humidade relativa de ar: 20% a 80%, nao condensa

Armazenamento

A O equipamento e os acessorios devem apenas ser armazenados em locais fechados e secos.

Para o armazenamento do equipamento e dos acessorios, devem existir as seguintes condigdes ambientais.

8

Temperatura ambiente: -20°C a +60°C
Humidade relativa de ar: 20% a 80%, ndo condensa

Pachetul de livrare

Urmatoarele accesorii se livreaza cu centrifuga:

B N e T @ o I N

Cablu de racord

Sigurante

Reductii 1059 (numai EBA 200 S)

Cheie hexagonala cu stift

Manual de utilizare

Fisa de indicatii pentru siguranta de transport
Fisa de indicatii pentru deblocarea de urgenta

Centrifuga se livreaza complet cu rotorul unghiular (8x15 ml).
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9 Remover o elemento de protecc¢ao de transporte

i E imprescindivel que o elemento de protecgéo de transporte seja desmontado.

Guarde o elemento de protecgéo de transporte, dado que tem de ser remontado para qualquer transporte
do equipamento no futuro.

O equipamento deve apenas ser transportado com elemento de proteccdo de transporte montado.

Para proteger o equipamento de danos de transporte, o motor é fixado.
Remova os elementos de proteccéo de transporte antes do comissionamento do equipamento.

e Desmonte os dois parafusos (a) e as buchas distanciadoras (b).

A montagem do elemento de proteccdo de transporte é realizada em ordem inversa.

10 Entrada em operacgao

¢ Relativamente a desmontagem do elemento de protecgao de transporte no fundo do alojamento, veja o capitulo

"Remover o elemento de protecgéo de transporte”.

e Colocar e nivelar a centrifuga em lugar adequado por forma a ndo poder tombar ou deslocar-se. Durante

a montagem devera assegurar a existéncia da area de segurancga requerida em conformidade com a
norma EN / IEC 61010-2-020, de 300 mm em volta da centrifuga.

Nos termos da norma EN / IEC 61010-2-020, durante o processo de centrifugagao nao se
poderao encontrar pessoas, materiais perigosos ou objectos numa area de seguranca de 300
mm em volta da centrifugadora.

e As aberturas de ventilagdo ndo podem ser obstruidas.
Mantenha uma distancia de 300 mm as aberturas de ventilagdo da centrifuga.
o Verificar que a tenséo eléctrica da rede de alimentagéo corresponde aos dados da placa de caracteristicas da
centrifuga.
e Ligar centrifugadora com o cabo de alimentagédo a uma tomada de rede normalizada. Tensao da ligagéo, ver o
capitulo "Dados técnicos".
e Ligar o interruptor principal (posicéo de interruptor "T").
Sao apresentadas sucessivamente as seguintes informacgdes:
1. 0 modelo da centrifuga
2. o numero de tipo e a versao do programa
3. os Ultimos dados de centrifugagéo utilizados

Quando a tampa esta fechada, é visualizada a mensagem "Open the lid".
Neste caso, abrir a tampa para visualizar os dados de centrifugacéao.
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11  Abrir e fechar a tampa

11.1  Abrir a tampa

A tampa s6 pode ser aberta quando a centrifuga estiver ligada e o rotor estiver parado.
Se isto nao for possivel, veja o capitulo "Destrancamento de emergéncia”.

Se o contador de ciclos estiver activado, é indicado por pouco tempo o numero de ciclos a serem
realizados (ciclos de centrifugacdo) quando abrir a tampa apds um ciclo de centrifugagao.

Exemplo:
>RCF< RPM I t/min:s

RemCuocles= 16783

o Pressione a tecla. Exemplo:
OPEN A tampa é desbloqueada pelo motor. brer< reml [ tmins
ETampa desbloqueada. a 4588 S:@a
11.2 Fechar a tampa
N&o por os dedos entre a tampa e a caixa.
Nunca fechar a tampa com violéncia.
e Colocar a tampa e baixar a alavanca Exemplo:
disposta na tampa. Frer< Reml  [Tomins
A tampa é bloqueada pelo motor. = 4508 5: B@

BiTampa bloqueada.
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12 Montagem e desmontagem do rotor

121 EBA 200

Montagem:

122 EBA200S

Limpar o eixo do motor (A) e o furo do rotor e, por ultimo, lubrificar
ligeiramente o eixo do motor. As particulas de sujidade entre o eixo
do motor e o rotor impedem um posicionamento correcto do rotor e
provocam um funcionamento ruidoso.

Colocar o rotor verticalmente no eixo do motor. Quando colocar o
rotor no eixo do motor, a barra de marcagao (B) no rotor deve ser
paralela as duas superficies (C) no eixo do motor.

Apertar a porca de fixagdo do rotor por meio da chave sextavada
entregue rodando-a no sentido dos ponteiros do relégio.

Verificar o bom aperto do rotor.

Desmontagem:

Apertar a porca de fixacdo do rotor por meio da chave sextavada
entregue rodando a porca de fixagdo no sentido dos ponteiros do
reloégio até ser atingido o ponto de pressédo de elevagéo. Depois de
ultrapassar o ponto de pressao de elevagao, o rotor desprende-se do
cone do eixo do motor. Continuar a rodar a porca até que o rotor
possa ser tirado do veio.

Remova o rotor do eixo do motor, levantando-o.

A O rotor deve apenas ser montado e desmontado pelo servigo de assisténcia técnica.
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13 Carregar o rotor

A Contentor de vidro para centrifuga / normal standard, para valores RCF até 4000 (DIN 58970, parte 2).

Controlar que o rotor se apresenta bem fixo.

e  Os rotores s6 podem ser carregados de forma simétrica. Os recipientes de centrifugagdo devem ser distribuidos
uniformemente em todas as posi¢des do rotor. Veja as possiveis combinag¢des no item "Anhang/Appendix,
Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories".

Exemplo:

O rotor esta carregado Néao permitido!
uniformemente O rotor ndo esta carregado
uniformemente

Os recipientes centrifugadores devem apenas ser cheios fora da centrifugadora.
e A quantidade maxima de enchimento dos tubos de centrifugagéo indicada pelo fabricante ndo pode ser
ultrapassada.

Os recipientes de centrifugagcdo apenas Liquido
podem ser enchidos de tal modo que durante

o ciclo de centrifugagdo n&o possa ser

projetado nenhum liquido para fora dos

recipientes. Forga centrifuga

e Ao carregar o rotor, ndo deve entrar qualquer liquido no interior da camara de centrifugagéo.

e Para manter o mais reduzido possivel as diferengas de peso dentro dos vasos de centrifugagdo, deve ter-se em
atengdo que a carga de todos tenha o mesmo nivel.

e O peso da quantidade de enchimento autorizada esta indicado em cada rotor. Este peso-limite nunca pode ser
excedido.
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14 Elementos de comando e de indicagao

>RCF< RPM tlmm s

START
PULSE

RPM/RCF

14.1 Simbolos visualizados

-
B  Tampa desbloqueada.

B  Tampa bloqueada.

|J Indicador de rotagdo. A lampada (LED) do indicador de rotagdo esta acesa com movimento de rotagdo no
sentido anti-horario, enquanto o rotor estiver em movimento.

14.2 Teclas do campo de controlo

RPM/RCF o Introduzir directamente a velocidade de rotagéo.
@ @ Mantendo pressionada a tecla, o valor altera-se com uma velocidade crescente.

Introduzir directamente o tempo de funcionamento.

Até a uma duragéo de um minuto, o tempo de funcionamento pode ser definido em incrementos de
@ @ 1 segundo e, a partir de um tempo de funcionamento de 1, em incrementos de 1 minuto.

Programar os paradmetros de centrifugagéo.

Mantendo pressionada a tecla, o valor altera-se com uma velocidade crescente.

Tecla para seleccionar os respectivos parametros.
Cada nova pressao da tecla faz com que seja seleccionado o préximo parametro.
Activar o menu "MACHINE MENU" (mantenha premida a tecla por 8 s).
¢ No menu "Machine Menu", seleccionar os menus "= Info", "= Settings" e "=* Time & Cycles".
Desloque-se para a frente no menu.

SELECT

e Alternar entre o indicador RPM (RPM) e RCF (*RCF¥).
Os valores RCF séo apresentados entre parénteses » <.

RPM : Velocidade de rotacao
RCF : Forga centrifuga relativa

RCF

START e Iniciar a centrifugacéao.
PULSE . ~
Centrifugagao breve.
O material é centrifugado enquanto a tecla for premida.
e Seleccionar os menus "= Info", "—* Settings" e "= Time & Cycles".

sTop e Terminar a centrifugagéo.

O rotor para conforme o nivel de -travagem pré-seleccionado.

Ao carregar duas vezes na tecla, é provocada uma travagem de emergéncia.
e Desbloquear a tampa.
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14.3 Opcoes de ajuste

t/min

tisec

RPM

*RCF«

RAD/mm

—~_DEC

Tempo de funcionamento. Programavel entre 1 - 99 min, em incrementos de 1 min.
Tempo de funcionamento. Programavel entre 1 - 59 s, em incrementos de 1 s.
Operagao continua "--:--". Definir os parametros t/min e t/sec para zero.

Velocidade de rotagao

Pode definir um valor numérico de 200 rpm até ao numero maximo de rotagdes do rotor.
Ajustavel em incrementos de 10.

Para a velocidade de rotagdo maxima do rotor, veja o capitulo "Anhang/Anexo, Rotoren und
Zubehor/Rotores e acessorios".

Forga centrifuga relativa

Pode ser definido um valor numérico que resulta num nimero de rotagdes entre 200 rpm e 0 numero
maximo de rotagées do rotor.

Ajustavel em incrementos de 1.

O valor da forca centrifuga relativa (RCF) pode apenas ser programado se estiver seleccionado o
indicador RCF (*RCF¥).

A forga centrifuga relativa (RCF) depende do raio de centrifugagéo (RAD). Depois de programar a
RCF, certifique-se de que esta definido um raio de centrifugagado correcto.

Raio de centrifugagao

Programavel de 10 mm a 250 mm em incrementos de 1 milimetro.

Para o raio de centrifugacéo, veja o capitulo "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotores e
acessorios".

O raio de centrifugagao pode apenas ser programado se estiver seleccionado o indicador RCF
(*RCF¥).

Fase de travagem. fast = curto tempo de desaceleracéo, slow = longo tempo de desaceleracao.

51/106




15 Programar os parametros de centrifugacao

15.1 Programacao directa dos parametros de centrifugagao
A velocidade de rotagdo (RPM), a forga centrifuga relativa (RCF), o raio de centrifuga¢do (RAD) e o tempo de

funcionamento podem ser introduzidos directamente através das teclas sem necessidade de pressionar

-
anteriormente a tecla .

Os parametros de centrifugacéo definidos apenas seréo guardados quando iniciar a centrifugacéo.

15.1.1 Velocidade de rotacdo (RPM)

Exemplo:
RCF ¢ Quando necessario, pressionar a tecla
para seleccionar o indicador RPM (RPM). [>Rcr< rem | [ tmins
& 4584 S:8a
\’
RPM/RCF ¢ Definir o valor desejado com as teclas. [rer< rem | ==
& <4804 S:8a

15.1.2 Forga centrifuga relativa (RCF) e raio de centrifugacido (RAD)

Exemplo:
RCF ¢ Quando necessario, pressionar a tecla [>rcF< “rem [ tmins
para seleccionar o indicador RCF 5% 1947¢ 5: 88
(>RCF¥). =
RPM/RCF ¢ Definir o valor RCF desejado com as [>Rer< rem [ e
teclas. 5> 1538 RAD= 96

\J

t e Quando necessario, definir o raio de [>Rcr< “rem [ tmins
@ @ centrifugacéo desejado com as teclas. =% 1538¢ RAD= &7

>RCF< RPM I t/min:s
5 1538< S:8a

15.1.3 Tempo de funcionamento

Até a uma duragdo de minuto, o tempo de funcionamento pode ser definido em incrementos de 1 segundo e,
a partir de um tempo de funcionamento de 1, apenas em incrementos de 1 minuto.

Para programar a centrifugagdo continua, os pardmetros t/min e t/sec devem ser repostos a zero. No

indicador de tempo (t/min:s) aparece "--:--".

Exemplo:

>RCF< RPM I t/min:s

4580 2 ——1—-

Exemplo:

o Definir o valor desejado com as teclas. [>rcr< “rem [ tmins

t
(a)(v) 5 4500 51 @@
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15.2

Introducao dos parametros de centrifugacao através da tecla "SELECT"

O tempo de funcionamento pode ser definido em minutos e segundos (parametros t/min e t/sec).

Para programar a centrifugagcdo continua, os parametros t/min e t/sec devem ser repostos a zero. No
indicador de tempo (t/min:s) aparece "--:--".

Exemplo:

>RCF< RPM I t/min:s

A forga centrifuga relativa (RCF) depende do raio de centrifugagdo (RAD). Depois de programar a RCF,
certifique-se de que esta definido um raio de centrifugagéo correcto.

Se, a seguir a selecgéo ou entrada de parametros, néo for premida nenhuma tecla por 8 segundos, o visor
volta a mostrar os valores anteriores. Em tal caso, os pardmetros deverao ser digitados de novo.

START
PULSE

Se introduzir varios parametros, pressionar a tecla
parametro.

apenas depois de ter programado o ultimo

STOP
A introducéo dos par&metros pode ser interrompido em qualquer altura pressionando o botao . Neste
caso, as configuragdes ndo sdo memorizadas.

RCF

SELECT

SELECT

SELECT

GD%%wDe%wDe

Exemplo: Exemplo:
Indicador RPM (RPM) Indicador RCF (*RCF<)
e Quando necessario, pressionar a tecla
para seleccionar o indicador RPM (RPM) [>rer< rem | [ umins [>rcr< rem | [ tmin:s
e Carregar na tecla. [>Rcr< rem | [ tmins [>Rer< rem | [ e
t/min : Tempo de funcionamento, 5 t'min = 5:88 s t'min = 5:88
minutos.
o Definir o valor desejado com as teclas. [>rRcr< rem | [ tmins [>Rcr< rem | [ tmin:s
& t¥min = <4:ipa & t¥min = 4:ipa@
o Carregar na tecla. ' [>rcr< “rem | [ vmin:s [>rcr< rem | [ min:s
t/sec : Tempo de funcionamento, = trcec = 4:88 s trcec = 4:08
segundos.
o Definir o valor desejado com as teclas. [rer< rem | [ tmin:s [rer< rem | [Ttmin
& trsec = 4:i38 & trsec = 4:i38
e Carregar na .tecla. ) [>Rer< rem | [ umins [>Rcr< rem | [ e
RPM : Velocidade de rotagéo. s RPHM = 4583 s *RCF: = 1947

*RCF< : Forca centrifuga relativa.

Definir o valor desejado com as teclas. [>rcF< “rem | [ umins [>rer< rem | [ tmin:s

t .
@ @ & RPM = 48688 & *RCF< = 1538
\2

Continuagéo na pagina seguinte
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o Carregar na tecla.
RAD/mm : Raio de centrifugag&o.

O raio de centrifugagao pode apenas ser
visualizado e programado se estiver
seleccionado o indicador (*RCFX).

o Definir o valor desejado com as teclas.

fast : curto tempo de desaceleracgéo.
slow : longo tempo de desaceleragao.

o Definir o valor desejado com as teclas.

olu
\’
e Carregar na tecla.
~~_DEC : Fase de travagem.
\’

START
PULSE

Carregar na tecla para guardar a
programacao.

Exemplo: Exemplo:
Indicador RPM (RPM) Indicador RCF (*RCF¥)
m RPM I t/min:s
& RADAmm = 85
& RAD-mm = &7
>RCF< RPM I t/min:s m RPM I t/min:s
8 =_DEC = =slow &8 ~_DEC = =slow
>RCF< RPM I t/min:s m RPM I t/min:s
& ~_DEC = Tast & ~_DEC = Tast
& 48688 4: 368 gr 1538< 41 38
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16 Centrifugagao

/N

Conforme a norma EN / IEC 61010-2-020, proibe-se permanecer ou colocar substancias perigosas e objectos
numa zona de seguranga de 300 mm em torno da centrifuga durante a operagdo da mesma.

Apds cada ciclo de centrifugagéo € indicado, por pouco tempo, o nimero de ciclos a serem realizados (ciclos
de centrifugagdo) quando abrir a tampa (apenas para EBA 200).

Exemplo:
>RCF< RPM I I t/min:s
RemCacles= 16783

Se a diferenga admissivel de peso dentro da carga do rotor for excedida, a centrifugagéo é terminada ja na
fase de arranque, sendo visualizada a seguinte mensagem:

& IMBALAMCE

STOP
E possivel terminar a acgao a qualquer momento depois de premida a tecla .

Durante um ciclo de centrifugagdo, é possivel seleccionar e alterar os parametros de centrifugagdo. Os
valores alterados, porém, apenas sao validos para o ciclo de centrifugagao actual e ndo serdo guardados.

C

A tecla permite alternar a qualquer momento entre o indicador RPM (RPM) e o indicador RCF (*RCF<).
Para utilizar o indicador RCF (*RCFX) sera preciso programar o raio de centrifugagéo.

Se for visualizado o seguinte,

& Oren the lid

a tampa da centrifuga devera ser aberta uma vez. Sé depois sera possivel continuar a operar o equipamento.
Visualizam-se erros de manuseamento e falhas (veja o capitulo "Perturbagdes").

e Ligar o interruptor principal. Posigéo do selector 1.
e Carregar o rotor e fechar a tampa da centrifuga.

16.1 Centrifugagdao com tempo de operagao programado
Exemplo: Exemplo:
Indicador RPM (RPM) Indicador RCF (*RCF¥)
RCF ¢ Quando necessério, pressionar a tecla rer< Rem 1 [ tminis [>rer< Rem [ tmin:s
para seleccionar o indicador RPM (RPM)  |_ : 5% 1947¢ 5:08
ou RCF (RCF¥). 5 4500 9188 =
e Programar os parametros de centrifugagédo (veja o [>Rer< “rRem [ tmin:s [>rer< rem | [ tmin:s
capitulo "Programar os parametros de = 4800 4136 =3 1538¢ 4:36
centrifugagéo").
e Carregar na tecla para iniciar a [>Rcr< “rem [ tmins [>rcr< rem | [ tmins
centrifugacao. o 4888 3115 o> 1538¢ 3515

\

Durante a centrifugagéo séo indicados a
velocidade de rotagao do rotor ou o valor
RCF dela resultante e o tempo que resta
até ao fim da operacéo.

Continuagao na pagina seguinte
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Exemplo: Exemplo:
Indicador RPM (RPM) Indicador RCF (*RCF<)
¢ Depois de passado o tempo programado ou [>rer< rem | [ umins [>Rer< rem [ tmins
SRR 39588 B » 15234 B,
cancelada a centrifugagdo mediante a tecla , o) 3 2
rotor para conforme o nivel de travagem previamente
definido.
O nivel de travagem ¢ indicado no visor. Exemplo
~f
16.2 Operacao continua
Exemplo: Exemplo:
Indicador RPM (RPM) Indicador RCF (*RCF¥)
RCF ¢ Quando necessario, pressionar a tecla [>rcF< rem [ umin:s [>rer< rem | [ vmin:s
para seleccionar o indicador RPM (RPM) = 4580 5: 60 5% 1947¢ 5: 0@

ou RCF (*RCFx).

\J

e Programar os parametros de centrifugagéo
desejados. Definir os parametros t/min e t/sec para s 4808 _—

5> 1538< ——f==

zero (veja o capitulo "Programar os parametros de
centrifugagao”).

\J

e Carregar na tecla para iniciar a Frer< reml [ tmins
centrifugagao. 4888 245

a2} 1538< 2:45

Durante a centrifugagéo sao indicados a
velocidade de rotagéo do rotor ou o valor
RCF dela resultante e o tempo decorrido.

stoe e Carregar na tecla para terminar a [>rcF< Rem | [ umin:s
centrifugagéo. a 3920 —_F

ar 15234 i

O rotor para conforme o nivel de
travagem definido. O nivel de travagem é
indicado no visor. Exemplo ~~_f
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16.3 Centrifugacéao breve

e Quando necessario, pressionar a tecla
para seleccionar o indicador RPM (RPM)
ou RCF (*RCF¥).

RCF

\

e Programar os parametros de centrifugagao (veja o
capitulo "Programar os paradmetros de
centrifugagéo").

\

START
PULSE

o Manter pressionada a tecla.

Durante a centrifugacdo séo indicados a
velocidade de rotagao do rotor ou o valor
RCF dela resultante e o tempo decorrido.

@ e Largar a tecla para terminar a
centrifugagéo.
O rotor para conforme o nivel de
travagem definido. O nivel de travagem é
indicado no visor. Exemplo ~~_f.

17 Paragem de emergéncia

e Carregue duas vezes na tecla.

Na paragem de emergéncia, o rotor é
desacelerado de acordo com o nivel de
travagem "fast" (curto tempo de
desaceleragao). O nivel de travagem ~~_f
¢é indicado no visor.

STOP
OPEN

Exemplo: Exemplo:
Indicador RPM (RPM) Indicador RCF (*RCF%)
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
& 458a S:aa sr 1947 S: 88
& <4B88a S:8a s> 1538< S:8A
o 4888 B:24 ok 1538< B:24
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
o 398A8 B, ok 15234 B,
Exemplo: Exemplo:
Indicador RPM (RPM) Indicador RCF (*RCF¥)
a 4278 B ok 17534 B
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18 Contador de ciclos

18.1 EBA 200

A utilizagéo do rotor é limitada para 50000 ciclos de operagéo (ciclos de centrifugagao).

A centrifuga esta equipada com um contador de ciclos que conta os ciclos de operagéao (ciclos de centrifugagdo).

Apés cada ciclo de centrifugacédo € indicado, por pouco tempo, o numero de ciclos a serem realizados (ciclos de
centrifugagdo) quando abrir a tampa.
Exemplo:

ITCF< m I t/min:s

RemCacles= 16783

Quando exceder o niumero maximo permitido de ciclos de operacgéo do robd, é visualizada a seguinte mensagem
cada vez que iniciar um ciclo de centrifugacdo. Neste caso, & necessario reiniciar o ciclo de centrifugagao.
>RCF< RPM I I t/min:s

Cucles rFrassed

ii Se for visualizado o seguinte,
>RCF< RPM I I t/min:s

Cocles rassed

€ necessario substituir o robd imediatamente por um robd novo, por motivos de seguranca.

Depois de substituir o robd, reponha o contador de ciclos a zero (veja o capitulo "Repor o contador de ciclos a "0").

18.2 EBA200S

A utilizagéo do rotor n&o € limitada no tempo.
Por este motivo, o contador de ciclos ndo é necessario e, por conseguinte, esta desligado.

19 Configuragdes e consultas

rer< rem ] [Tomins
¥ MACHIME MEMU ¥

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I I t/min:s
=7 Info =7 Settinss =2 Time % Cucles
Consulta: Configuragao: Consulta:
¢ Informagbes sobre o e Sinal acustico e Horas de servigo
sistema . , .

o Desbloqueio e Numero dos ciclos de
automatico da tampa centrifugacéo realizados
apos o ciclo de
centrifugagdo Configuragao:

¢ Desactivacéo e Contador de ciclos
automatica da luz de
fundo

e Sinal éptico apds o fim
do ciclo de
centrifugacéo
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19.1 Consultar as informacgdes sobre o sistema
Podem ser consultadas as seguintes informagdes sobre o sistema:

modelo da centrifuga,

versdo do programa da centrifuga,

tipo do conversor de frequéncia,

Versao do programa do conversor de frequéncia

Estando o rotor parado, a consulta pode ser realizada da seguinte forma:

STOP
E possivel terminar a acgéo a qualquer momento quando pressionar a tecla .

@ ¢ Manter premida a tecla por 8 s.

\

(SELECT§ e Carregar na tecla.

\

START o Carregar na tecla.
PULSE .
Modelo da centrifuga

\

@ ¢ Carregar na tecla.
Versao do programa da centrifuga.

\

KSELECTB e Carregar na tecla.
Tipo do conversor de frequéncia.

\

@ e Carregar na tecla.
Versao do programa do conversor de

frequéncia.

\

* =¥ Pressionar duas vezes a tecla para
sair do menu "Info" ou pressiona-la trés
vezes para sair do menu "¥MACHINE
MENUX".

m RPM I t/min:s
¥ MACHIHE MEHU ¥

[>Rer< rem | [ tmins
-+ Info

m RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
EBA 285 EEA 2685
Exemplo:

m RPM I t/min:s
CF FlUW = Ui.88
Exemplo:

m RPM I t/min:s
FC tyre LC 388UA
Exemplo:

ITCF< RPM I t/min:s
FC FW = [ 1.88

Exemplo:

m RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s

% MACHIHE MEHU * a 4584 5: 88
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19.2 Sinal acustico

Houve-se o sinal acustico:
e apods uma falha em intervalos de 2 s.
e apods o fim da centrifugacéo, depois de parado o rotor, em intervalos de 30 s.

Carregando numa tecla qualquer, o sinal acustico é desactivado.
Estando o rotor parado, o sinal acustico pode ser ajustado da seguinte forma:

STOP
E possivel terminar a acgéo a qualquer momento quando pressionar a tecla . Neste caso, as
configuragdes ndo sdo memorizadas.

SELECT ®

\J

SELECT o

)
Nk
{
o
{
A

SELECT ®

.e

(4} (Y]

\

Manter premida a tecla por 8 s.

Pressionar a tecla tantas vezes até
aparecer a seguinte indicagao.

Carregar na tecla.

End beep : sinal acustico ap6s o fim do
ciclo de centrifugacao.

off : sinal desactivado.

on : sinal activado:.

Com as teclas definir como "off"
(desligado) ou "on« (ligado).

Carregar na tecla.

Error beep : sinal acustico apds a
ocorréncia de uma falha.

off : sinal desactivado.

on : sinal activado:.

Com as teclas definir como "off"
(desligado) ou "on« (ligado).

Carregar na tecla.

Beep volume : volume do sinal acustico.
min : baixo

mid : médio

max : alto

e Com as teclas ajustar o volume para min,

mid, ou max.

Continuagao na pagina seguinte

>RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHINE MEHU #*

[>rcr< rem | [tmins
—* Settinas

>RCF< RPM I t/min:s
End beer =off

>RCF< RPM I t/min:s
End beer =oh

[>rcr< rem | [ tmins
End beer =otff

[>rcr< rem | [ tmins
End beer =oh

>RCF< RPM I t/min:s
Error beer =off

>RCF< RPM I t/min:s
Error beer =on

>RCF< RPM I t/min:s
Error beer =off

>RCF< RPM I t/min:s
Error beer =on

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wvaolume =min

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wolume =max

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wvolume =mid

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wvalume =min

Beer wolume =max

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wvolume =mid
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STAT e Carregar na tecla para guardar a [>rer< rem | [ vmin:s
programagao. Store settina...
>RCF< RPM I I t/min:s
-» Settinss

\

o Pressiona-la uma vez a tecla para sair do Exemplo:
menu "=* Settings" ou pressiona-la duas Frer< reml [ omins Frer< meml [ umins
vezes para sair do menu "¥MACHINE ¥ MACHIME MEMU % £ 4508 S:E8
MENU*".

19.3 Sinal éptico apds o fim do ciclo de centrifugacao

A luz de fundo do indicador pisca apés um ciclo de centrifugagéo para sinalizar que terminou o ciclo de
centrifugacéo.

Estando o rotor parado, o sinal 6ptico pode ser ligado ou desligado da seguinte forma:

STOP
E possivel terminar a acgado a qualquer momento quando pressionar a tecla .

SELECT Manter premida a tecla por 8 s. [>Rer< rem | [ tmin:s
¥ MACHIHE MENU ¥

< [Ue 1§

seeer) @ Pressionar a tecla tantas vezes até Brer< Rem1 [ minss
aparecer a seguinte indicagao. -3 Settinas
START ¢ Carregar na tecla. rer< rReml [ tmins [rer< rem | [ min:s
End beer =off End beer =0h
@ « Pressionar a tecla tantas vezes até Prer< reml | omins Frer reml [ umins
aparecer uma das duas indicagdes. End blinkins=off| [End blinkins=on

End blinking : A luz de fundo da
indicagao pisca ap6s o ciclo de
centrifugacgéo.

off : A luz de fundo nao pisca.
on : A luz de fundo pisca.

t e Com as teclas definir como "off" [>Rer< rem | [ tmin:s [>Rer< Rem | [ tminss
@ @ (desligado) ou "on« (ligado). End blinkins=off| [End blinkins=on
@ e Carregar na tecla para guardar a Fror< reml [ umins
programacao. Store settins...
>RCF< RPM I I t/min:s
-» Settinas
sTOP e Pressiona-la uma vez a tecla para sair do Exemplo:
e menu "=# Settings" ou pressiona-la duas [-rer< "rem | [ tmin:s [rer< rem | [Ttmin
vezes para sair do menu "¥MACHINE * MACHIME MEMU % 4 4588 5: 86
MENU*".
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19.4 Desbloqueio automatico da tampa apés o ciclo de centrifugagao
Pode ajustar que a tampa sera desbloqueada automaticamente apds um ciclo de centrifugagéao.
Estando o rotor parado, proceder da seguinte forma:

STOP
E possivel terminar a acgéo a qualquer momento quando pressionar a tecla . Neste caso, as
configuragbes ndo sdo memorizadas.

SELECT

SELECT

START
PULSE

SELECT

.e

v

START
PULSE

Manter premida a tecla por 8 s.

Pressionar a tecla tantas vezes até
aparecer a seguinte indicagao.

Carregar na tecla.

Pressionar a tecla tantas vezes até

aparecer uma das duas indicagdes.

Lid AutoOpen : Desbloqueio automatico

da tampa apés o ciclo de centrifugagao.

off : A tampa n&o é desbloqueada
automaticamente.

on : A tampa é desbloqueada

automaticamente.

Com as teclas definir como "off" ou "on".

Carregar na tecla para guardar a
programacao.

Pressiona-la uma vez a tecla para sair do
menu "=* Settings" ou pressiona-la duas
vezes para sair do menu "¥MACHINE
MENU#*",

Brer< Rem ] [umins
¥ MACHIME MEHU %

>RCF< RPM I t/min:s
-» Settinas

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
End beer =otff End beer =oh

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
Lid AutolOrFen=oftf Lid AutolOFen=on

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
Lid AutoOrFen=off Lid AutolOrFen=on

[>rcr< rem | [ tmins
Store setting...

>RCF< RPM I t/min:s

=% Settinas
Exemplo:
>RCF< RPM I t/min:s ITCF< RPM I t/min:s
¥ MACHIME MEHU X a 4588 S: 88
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19.5 Luz de fundo da indicagao

Para poupar energia, pode programar que, apés um ciclo de centrifugacéo, a luz de fundo da indicagéo seja
desligada apés 2 minutos.

Estando o rotor parado, proceder da seguinte forma:

STOP
E possivel terminar a acgado a qualquer momento quando pressionar a tecla . Neste caso, as
configuragdes ndo sdo memorizadas.

SELECT

SELECT

< U (f

START
PULSE

SELECT

B«

A

START
PULSE

Manter premida a tecla por 8 s.

Pressionar a tecla tantas vezes até
aparecer a seguinte indicacgéo.

Carregar na tecla.

Pressionar a tecla tantas vezes até
aparecer uma das duas indicagdes.
Power save : Desactivagdo automatica
da luz de fundo.

off : Desactivagao automatica
desactivada.

on : Desactivagdo automatica activada.

Com as teclas definir como "off"
(desligado) ou "on« (ligado).

Carregar na tecla para guardar a
programacao.

Pressiona-la uma vez a tecla para sair do
menu "=* Settings" ou pressiona-la duas
vezes para sair do menu "¥MACHINE
MENU".

Brer< Reml  [Tumins
¥ MACHINME MEHU %

>RCF< RPM I t/min:s
=% Settinas

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
End beer =otf End beer =oh

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
Power save =off Power sawve =on

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
Power save =off Power sawe =on

[Frer< "rem | [ tmins
Store setting...

>RCF< RPM I t/min:s

= Settinags
Exemplo:
ITCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHIME MEHU X a 4588 588
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19.6 Consultar as horas de servico e o nimero de ciclos de centrifugagao

Distinguem-se horas de servigo internas e horas de servico externas.
Horas de servigo internas: tempo total que o equipamento esteve ligado.
Horas de servigo externas: tempo total dos ciclos de centrifugagéo realizados.

Estando o rotor parado, a consulta pode ser realizada da seguinte forma:

STOP
E possivel terminar a acgao a qualquer momento quando pressionar a tecla .

 Manter premida a tecla por 8 s.

\J

SELECT

\J

START ¢ Carregar na tecla.
PULSE . .
TimeExt : horas de servigo externas.

e Pressionar a tecla tantas vezes até
aparecer a seguinte indicagao.

\J

SELECT

\

SELECT

\J

STOP
OPEN

e Carregar na tecla.
Timelnt : horas de servigo internas.

e Carregar na tecla.
Starts : Numero de todos os ciclos de
centrifugagao.

e —* Pressionar duas vezes a tecla para
sair do menu "Info" ou pressiona-la trés
vezes para sair do menu "¥MACHINE
MENUX".

>RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHINE MEHU #*

[>rcr< rem | [ tmins
—* Time & Cucles

Exemplo:
>RCF< RPM I t/min:s

TimeExt= 43 h
Exemplo:

>RCF< RPM I t/min:s
Timelnt= &8 h
Exemplo:

[>rcr< rem | ==
Starts= 325

>RCF< RPM I t/min:s

¥ MACHIME MEHU %

Exemplo:
m RPM t/min:s
a 4589 S8
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19.7 Repor o contador de ciclos a zero

Depois de substituir o robd, reponha o contador de ciclos a zero.

O contador de ciclos deve apenas ser reposto a zero se o rotor instalado tiver sido substituido por um rotor
/ i \ novo.

Estando o rotor parado, o contador de ciclos pode ser reposto da seguinte forma:

STOP
E possivel terminar a acgéo a qualquer momento quando pressionar a tecla . Neste caso, as
configuragdes ndo sédo memorizadas.

SELECT Manter premida a tecla por 8 s. [>Rer< rem | [ tmin:s
¥ MACHIHE MENU ¥

- [0 [

seecr| @ Pressionar a tecla tantas vezes até rer< mReml [ tmins
aparecer a seguinte indicagao. -% Time & Cucles
starT e Carregar na tecla. Exemplo:
>RCF< RPM I I t/min:s
TimeExt= 42 h
@ « Pressionar a tecla tantas vezes até Frer< reml [ umins
aparecer a seguinte indicagao. Cuc sum= 5S6E61

Cyc sum : numero de ciclos de
operagoes realizados.

e

RCF ¢ Carregar na tecla. Frer< mReml [ umins
Cyc sum=< S8881 >

&

t e Carregar na tecla. rer< mReml [ tmins
@ O numero de ciclos de operagéo Cuc sum=< ax
realizados é reposto a zero.
START e Carregar na tecla para guardar a [rer< rem | [ tmin:s
programagao. Store cucles ...

>RCF< RPM I t/min:s

Cyc sum= 5]
STOP. e =% Pressionar duas vezes a tecla para Exemplo:
orEn sair do menu "Info" ou pressiona-la trés [>rer< rem | [ umins [>rcr< rem | [ tmin:s
vezes para sair do menu "¥MACHINE * MACHIME MEHMU % 2 4588 5: 86

MENU#".
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20 Velocidade centrifuga relativa (RCF)
A velocidade centrifuga relativa (RCF) é dada como multiplo da aceleragao da gravidade (g). Ela € um valor
numérico padréo e serve como comparacao do efeito de separacéo e de sedimentagéo.

O caélculo é feito segundo a féormula seguinte:

2
RPM RCF
RCF =| — | xrx1,118 = RPM = .| — x 1000
1000 rx1,118

RCF = Velocidade centrifuga relativa
RPM = Numero de rotacdes
r = o raio do centrifugador em mm. =a distancia do meio do eixo até ao fundo do recipiente do
centrifugador. Quanto ao raio do centrifugador ver capitulo
"Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories”.

A velocidade centrifuga relativa (RCF) estd dependente do numero de rotagdes e do raio do
centrifugador.

21 Centrifugagdo de substancias ou de misturas de substincias com uma densidade superior a 1,2 kg/dm®

Durante a centrifugagdo a velocidade maxima, a densidade das matérias ou misturas de matérias ndo pode
ultrapassar o valor de 1,2 kg/dms. Para substancias ou misturas de substancias com uma densidade elevada é
necessario reduzir a velocidade de rotagao.

A rotagdo admissivel pode ser calculada segundo a formula seguinte:
1,2
densidade mais elevada [kg/dm?]

numero reduzido de rotagdes (nred) :J x velocidade maxima [RPM]

por ex.: velocidade maxima RPM 4000, densidade 1,6 kg/dm®

3
nrea=_|1-2KIMAM® 1000 RPM = 3464 RPM
1,6 kg/dm?

Em caso de duvidas, deve-se pedir informagbes ao fabricante.

22 Destrancamento de emergéncia

Em caso de falha de energia eléctrica, ndo & possivel destrancar a tampa através do motor. Deve ser realizado um
destrancamento de emergéncia manual.

Antes de destrancar a tampa, separe a centrifuga da rede eléctrica.
Abrir a tampa sé com o rotor parado.

girada no sentido horario (a direita).
Apenas gire a chave sextavada no sentido anti-horario (a esquerda) (veja a ilustragéo).

it CUIDADO! A tampa pode sofrer danos durante o destrancamento de emergéncia se a chave sextavada for

o Desligue o interruptor principal (posi¢ao de interruptor "0").
Olhe através do vidro na tampa para se certificar de que o rotor esta parado.
Insira a chave hexagonal horizontalmente no furo (A) e gire-a
cuidadosamente no sentido anti-horario (a esquerda) até se abrir a tampa.

e Retire a chave sextavada do furo.
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23 Cuidado e manutengéao

O equipamento pode estar contaminado.

ii Com anterioridade a limpeza, puxar fora a ficha de alimentagao.

Antes de aplicar outro método de limpeza e descontaminagdo que o recomendado pelo fabricante da
centrifuga, cabe ao utilizador da mesma consultar o fabricante para certificar-se de que o método nao
prejudica o aparelho.

As centrifugas, os rotores e 0s acessoérios nao devem ser limpos nas maquina de lavar louga.

Proceda apenas a uma lavagem manual e realize a desinfecgao exclusivamente com liquido de desinfecgao.

A agua deve ter uma temperatura de 20 a 25 °C.

Apenas utilize agentes de limpeza ou desinfeccio:

— cujo valor pH se encontre entre 5 e 8,

— que nao contenham alcalis causticos, peroxidos, compostos de cloro, acidos ou solugdes alcalinas.

e Para prevenir efeitos de corrosdo provocados por detergentes e desinfectantes devem ser rigorosamente
observadas as instrugdes de utilizacdo desses detergentes e desinfectantes.

23.1 Centrifuga (caixa, tampa e camara de centrifugagao)

23.1.1 Limpeza e conservagao das superficies

e Limpar regularmente a estrutura e a cuba da centrifugadora e, se necessario, limpar com sab&do ou um
detergente suave e um pano humido. Isto serve para manter boas condi¢des higiénicas e impedir a corrosao
causada por matérias aderentes.

e Os detergentes apropriados podem conter as seguintes substancias:

Sabéo, agentes tensioactivos anionicos, agentes tensioactivos n&o anionicos.

Apos a limpeza com detergente, remova os residuos do detergente com um pano humido.

Seque as superficies imediatamente apos a limpeza.

Se for produzida agua de condensagéo, secar a cAmara de centrifugagdo com um pano bem absorvente.

A vedacgdo de borracha da cuba da centrifugadora pode ser esfregada com pé de talco ou um produto de

tratamento de borracha apos cada limpeza.

e Controle a camara de centrifugagdo uma vez por ano relativamente a danos.

Se detectar um defeito que afecte a seguranca, proibe-se utilizar a centrifuga. Neste caso, avise o servigo
de assisténcia técnica.

23.1.2 Desinfecgao das superficies

e Se material infeccioso tiver chegado ao interior da cdmara de centrifugagéo, esta deve ser imediatamente
desinfectada.

e Os agentes desinfectantes apropriados podem conter as seguintes substancias:
Etanol, n-propanol, etilhexanol, agentes tensioactivos aniénicos, inibidores de corroséo.
Apos o uso de agentes desinfectantes, remova os residuos do agente desinfectante com um pano humido.
Seque as superficies imediatamente apoés a desinfecgao.

23.1.3 Remover impurezas radioactivas

e O agente deve especialmente ser apropriado para a remogao de impurezas radioactivas.
Os agentes para remogéao de impurezas radioactivas podem conter as seguintes substancias:
Agentes tensioactivos anionicos, agentes tensioactivos ndo anionicos, etanol polihidrogenado.
Apds a remogao das impurezas radioactivas, remova os residuos do agente com um pano humido.
e Seque as superficies imediatamente apés a remogéo das impurezas radioactivas.
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23.2 Rotor e acessorios

i’i Por motivos de seguranga, o rotor deve apenas ser montado e desmontado da EBA 200 S pelo Servico de

Assisténcia Técnica.

23.2.1 Limpeza e conservagao

Para evitar uma corrosdo e alteragdes dos materiais devera limpar regularmente o rotor e os respectivos
acessorios com sabao ou um detergente suave e um pano humido. Recomenda-se que limpe o equipamento
pelo menos uma vez por semana. Remova imediatamente qualquer impureza.

Os detergentes apropriados podem conter as seguintes substancias:

Sabao, agentes tensioactivos anidnicos, agentes tensioactivos nao aniénicos.

Apbs a limpeza com detergente, remova os residuos do detergente com agua (s6é no exterior da centrifuga) ou
com um pano humido.

O rotor e os respectivos acessorios tém de ser forgosamente secos depois de realizada a limpeza.

O rotor e os acessorios devem ser controlados em intervalos semanais relativamente a um desgaste e a danos
causados pela corrosao.

i’i O rotor e os respectivos acessorios ndo devem ser utilizados no caso de apresentarem sinais de desgaste

ou corroséo.

Verifique o bom aperto do rotor uma vez por semana.

23.2.2 Desinfecgao

Caso os rotores ou 0s acessorios tenham contacto com material infecioso, desinfecte-as de forma apropriada.
Os agentes desinfectantes apropriados podem conter as seguintes substancias:

Etanol, n-propanol, etilhexanol, agentes tensioactivos aniodnicos, inibidores de corroséo.

Apo6s o uso de agentes desinfectantes, remova os residuos do agente desinfectante com agua (sé no exterior
da centrifuga) ou com um pano hdmido.

Seque os rotores e os acessorios imediatamente apds a desinfegao.

23.2.3 Remover impurezas radioactivas

O agente deve especialmente ser apropriado para a remogéao de impurezas radioactivas.

Os agentes para remogao de impurezas radioactivas podem conter as seguintes substancias:

Agentes tensioactivos anidnicos, agentes tensioactivos ndo anionicos, etanol polihidrogenado.

Apds a remogéao das impurezas radioactivas, remova os residuos do agente desinfectante com agua (sé no
exterior da centrifuga) ou com um pano humido.

Seque os rotores e os acessorios imediatamente apds a remogao das impurezas radioativas.

23.2.4 Rotores e acessorios de vida util limitada

(apenas para a EBA 200)

A utilizagio do rotor é limitada para 50000 ciclos de operagao (ciclos de centrifugagédo). O niumero maximo permitido
de ciclos de operagéo ¢é indicado no rotor.

i’i Por motivos de seguranga, o rotor ja ndo devera ser utilizado quando for atingido o nimero maximo

permitido de ciclos.

A unidade esta equipada com um contador de ciclos que conta os ciclos de centrigugdo. Para uma descri¢do, veja o
capitulo "Contador de ciclos".
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23.3 Autoclavar

A Para a EBA 200 S, o rotor ndo deve ser autoclavado.

ii Para a EBA 200, o rotor pode ser autoclavado a 121°C / 250°F (20 min).
Por motivos de seguranga, € necessario substituir o rotor ap6s 10 autoclavagens.

Depois da autoclavagem é necessario aguardar até que o rotor arrefega para a temperatura ambiente,

antes de poder ser novamente utilizado.

Acerca do grau de estilizagado ndo pode ser feita qualquer afirmacéo.

Tenha em conta que o autoclave acelere o processo de envelhecimento de materiais de plastico. Além

A disso, o efeito do autoclave é capaz de levar a modificagdes de cor do plastico.

23.4 Contentores centrifugos

e Em caso de fuga ou depois da quebra de tubos de centrifugagao, remover completamente os residuos de vidro

e o material derramado da centrifugadora.

e Os elementos intercalares de borracha, bem como as buchas de plastico dos rotores deverao ser substituidos

depois da quebra de tubos.

A Os residuos de vidro remanescentes poderdo provocar a quebra de outros tubos de vidro!

e Sendo o material infeccioso, devera ser feita imediatamente uma desinfeccao.
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24 Perturbagoes

Se nédo conseguir solucionar o erro usando a tabela de resolugéo de avarias, entre em contacto com o servigo de

assisténcia a clientes.

Indique 0 modelo da centrifuga e o niUmero de série. Ambos os cdédigos constam no logotipo da centrifuga.

Realizar um RESET REDE:
— Desligar o interruptor de rede (posigédo do interruptor "0").
— Aguardar pelo menos 10 segundos e voltar a ligar o interruptor de rede (posi¢do do interruptor "I").

Indicacao / Falha

Motivo

Eliminagao

Nenhuma indicagao

Sem tensao.
Fusiveis de entrada defeituosos.

Verificar tensao de alimentagao.
Verificar os fusiveis da tomada de
entrada, consultar o capitulo "Trocar
os fusiveis de entrada".

Interruptor de rede — EIN.

IMBALANCE O rotor esta carregado de forma nao Abra a tampa quando tiver parado o
uniforme. rotor.
Verificar o carregamento do rotor, ver
o capitulo "Carregar o rotor".
Repetir o processo de centrifugacao.
MAINS INTER 11 Interrupgao da alimentagéo de corrente Abra a tampa quando tiver parado o

MAINS INTERRUPT

durante o processo de centrifugagao. (O
processo de centrifugagédo néo foi
terminado.)

rotor.

START
PULSE

Pressionar tecla
Se necessario, repetir o processo de
centrifugacao.

TACHO ERROR 1,2 Falha dos impulsos das rotagdes durante Realizar um RESET REDE depois da
o funcionamento. paragem do rotor.
LID ERROR 4.1-4.127 Falha dispositivo bloqueio ou
fechamento da tampa.
OVER SPEED 5 Excesso rotagao
VERSION ERROR 12 Modelo de centrifuga errado detectado. Realizar um RESET REDE depois da
Erro / defeito no sistema electrénico. paragem do rotor.
UNDER SPEED 13 Pouca rotagao
CTRL ERROR 25.1,25.2 Erro / defeito no sistema electrénico.
CRC ERROR 27.1
COM ERROR 31-36
FC ERROR 60,
61.1-61.21,
61.64 —61.142
FC ERROR 61.23 Erro na medicdo da velocidade de O equipamento nao deve ser
rotagao desligado enquanto o indicador de
TACHO ERR 61.22 rotagdo acender de forma rotativa 3.
Espere até ser apresentado o simbolo
Bi(tampa trancada) (ap6s aprox. 120
segundos). Em seguida, realize um
RESET REDE.
FC ERROR 61.153 Erro / defeito no sistema electronico. Realizar um RESET REDE.

Verificar o carregamento do rotor, ver
o capitulo "Carregar o rotor".
Repetir o processo de centrifugagao.
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25 Trocar os fusiveis de entrada

A Desligar o interruptor de rede e desligar o aparelho da corrente!

O porta-fusivel (A) com os fusiveis de entrada encontra-se ao lado do interruptor de
linha.

e Extraia o cabo de ligacédo da ficha do aparelho.

e Pressione o mecanismo de fixagédo por pressao (B) contra o porta-fusivel (A) e
extraia este.

e Troque os fusiveis de entrada caso estejam defeituosos.

Utilize apenas fusiveis que apresentem o valor nominal prescrito para
o tipo. Veja a tabela em baixo.

¢ Introduza o porta-fusivel até encravar o mecanismo de fixagao por pressao.
e Voltar a ligar o aparelho a corrente.

Modelo Tipo Fusivel de seguranca N.° de encomenda
EBA 200 1800 T 1,6 AH/250V E891
EBA 200 1800-01 T 3,15 AH/250V E997
EBA 200 S 1802 T 3,15 AH/250V EQ97
EBA 200 S 1802-01 T 6,3 AH/250V 2266

26 Devolugao de aparelhos

A Antes da devolugéo do aparelho devera montar a proteccao de transporte.

Se o aparelho ou os seus acessoérios forem devolvidos a Andreas Hettich GmbH & Co. KG, entdo estes deverao,
como proteccao de pessoas, do ambiente e do material, ser descontaminados e limpos antes do envio.

Reservamo-nos o direito de ndo aceitar a devolugdo de aparelhos ou acessoérios contaminados.
O custo de limpeza e desinfecgéo vai a conta do cliente.
Pedimos o vosso compreenséo.

27 Eliminagao

Por motivos de seguranga das pessoas, do meio ambiente e do material, o equipamento deve ser descontaminado e
limpo antes de ser eliminado.

Na eliminagéo do aparelho deveréo ser observados os respectivos regulamentos legais aplicaveis.

Nos termos da Directiva 2002/96/CE (REEE), todos os aparelhos fornecidos apos 13.08.2005 n&o podem ser
eliminados com o lixo doméstico. O aparelho pertence ao grupo 8 (aparelhos médicos) e esta inserido na categoria
de Business-to-Business.

Através do simbolo de contentor do lixo com uma cruz por cima chama-se a atencéo para o facto de o
aparelho n&o poder ser eliminado com o lixo doméstico.
|

Os regulamentos em matéria de eliminagdo podem divergir entre os varios paises da UE. Em caso de
necessidade, consulte o seu fornecedor.
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1 XpRon autwyv TWv odnyiwv XEIpIcHoU

e [lpiv o1md TN XPrion TNG PUYOKEVTPOU, TTPETTEI VO BIGBACETE KOl TIPOCEEETE TIG 0ONYieg XEIPIOUOU.

o O 00nyieg xelpiopou atmoTeAolV TURPA TNG OUOKEUNG. MNpéTtrel TTavTa QUAGCOoOoVTal OE TTPOCBACIKNO OnuEio.
e Edv n ouokeun TotroBetnBei og AAAO Pépog, TTPETTEl va TTapadoBolv padi kal ol odnyieg XeIpIouoU.

2 Inuacia Twv cUuBOAwYV

> UuBOAO OTN CUOKEUA:

Mpoooxn, yevika emmikivouvn B€an.
Mpiv TN xprion TNG CUCKEUNRG TTPETTEI OTTWOOATTOTE va dladaoeTe TIG 0dnyieg Xxpriong Kai TIG UTTOOEIEEIG
aoc@alciog!

ZUuBoAo o€ auTd TO £yypago:

Mpoooxn, yevika emmikivouvn B€an.
Autd 10 GUUBOAO XapaKTNPIZel UTTODEIEEIG OXETIKEG E TNV ACPAAEIQ KAl UTTODEIKVUEI TTIBAVEG ETTIKIVOUVEG
KATAOTACEIG.

H TrapdpAewn autwv Twv UTTodEiEEWY PTTOPET va 0dnNyATEl O UAIKEG CnUIEG KAl O€ TPOAUNATICHOUG
aropwy.

>UpBoAo oTn CUOKEUR KAl 0€ AuTd TO £yypPaQo:
MpoeidoTroinan BioAoyikoU KivoUvou.

2 UuBoAo o€ auTd TO £yypago:
Auté 10 GUUBOAO UTTOSEIKVUEI ONUAVTIKG GNUEia.

> UuBOAO 0T GUCKEUR Kal 0€ AuTd TO £yyPaQO:

20BOoAO yIa XWwpPIoTH GUANOYR NAEKTPIKWY KAl NAEKTPOVIKWY CUOKEUWY KaTtd Tnv odnyia 2002/96/EE
(WEEE). H ouokeun avAkel otnv opdda 8 (IaTPIKEG OUOKEUEG).

Xpnon oTig xwpeg NG EupwTaikAg Evwong wg kai otnv NopPnyia kar EABeTia.

|5¢ &> B> P

3 MpoBAeTOouEVOG OKOTTOG XPONG

H &ev TTpOKeEINéVW OUOKEUR OTTOTEAEI 1ATPOTEXVOAOYIKO TTPOIOV (QUYOKEVTPOG €pyacTnpiou) KAtd Tnv Evvola Tng
Odnyiag mepi IVD, 98/79/EK.

H @uyoKevTpog XPNOIUOTTOIEITAI YIQ TO SIOXWPICHS UAIKWVY Kal JEIYUATWY PEYIoTNG TTukvoTnTag 1,2 kg/dm?, Kupiwg
OEIYUATWY YIQ TNV TTPOETOIUACTIA TNG in vitro didyvwaong aTtnyv 1aTpIKH.

Edw avrikel €1diIka o Tpoadiopioudg Kahiou aTov 0pd Tou aipatog. H ouptrepipopd Acitoupyiog emQEPEl Evav ATTIO
SIaXwPIoPO Kal euTTodilel £Tal Tn cUANoyn eTITTPOOBETOU £PUBPOKUTTAPIKOU KaAiou atov opd. ‘Etal gumrodieTtal pia
TTAPATTOINCN TWV ATTOTEAECUATWY OOKIPAG.

O mpoBAeTTOUEVOG OKOTTOG XPHONG TNG UYOKEVTPOU gival pévov auTog.
Oi0dnTToTE AAAN XPrion A XPron €KTOG auTwv Bewpeital un TpoBAeTrépevn xpron. MNa Tig TTPOKUTITOUCEG Cnuieg dev
avaAapBavel kapia euBovn n eTaipeia Andreas Hettich GmbH & Co. KG.

v évvoia TNG TIPORAETTOMEVNG XPNONG avAKeEl Kal n TAPNon OAwv Twv odnyiwv Kal UTTodEifewv TTou
mepIAapBavovtal oTig Odnyieg xpriong kai n diegaywynR OAWV TwV EPYACIWY ETTIBEWPNONG KAl CUVTAPNONG.

Av n @uydkevTpog cuvappoAoynBei ge GAAo unydavnua r evowuoTwBei oe GAAo oUoTnua, TOTE O KOTOOKEUAOTHG TOU
OUVOAIKOU OUOTAPATOG EUBUVETAI YIa TNV ACPAAEIG TOU.

4 MAoitroi kivduvol

H ouokeun €xel KOTOOKEUOAOTE BATEI TWV TPEXOUTWYV TEXVOAOYIKWV EEEAICEWV KOI TWV OVEYVWPIOUEVWV TEXVIKWIV
Kavovwyv ao@aAeiag. 2e TEPITTTWON Wn evOedEIyEVNG XPAONG KAl UETAXEIPIONG EVOEXETAI VO TTPOKUWOUV Kivduvol yia
TN CwA Kal TN CWHATIKA KATAoTAoN Tou XPAOTN 1 TPITwV A ¢nuieg oTn cuokeun A AAAeG UAIKEG Cnuieg. H ouokeun
TIPETTEl VO XPNOIYOTIOIEITAI PYOVO YIO TOV TTPORAETTOUEVO OKOTIO XPriong Kal €QOCOV TnEEiTal 0€ KATAGTAON TIoU
EMTPETTEI TNV OJOAA AgITOUpYia TNG CUPPWVA E TOUG TEXVIKOUG KOVOVEG OTPAAEiag.

O1 BAGBeg i duoAeitoupyieg TTou dUvavTtal va £XOUV ApPVNTIKO QVTIKTUTTO OTNV ao@dAcia TTpETTEl va atTokaBioTavTal
auEoWG.
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5 Texvika oTolxEia

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Karaokeuaotig D-78532 Tuttlingen

MovTého EBA 200 EBA 200 S

TuT10g 1800 1800-01 1802 1802-01
Tdon dikTuou (£ 10%) 200-240V 1~ | 100-127V 1~ [ 200-240V 1~ | 100-127 V 1~
2uxvoTnTa SIKTUOU 50 - 60 Hz- 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz- 50 - 60 Hz
loxUg €10680u 100 VA 100 VA 160 VA 160 VA
Peupa ei06dou (Katavaiwaon) 0.5A 1.0A 0.75 A 1.5A
XwpnTIKOTNTA PEY. 8 x 15 ml

QVEKTH) TTUKVOTNTA 1.2 ka/dm?

STPOQOUETPIKN TaxuTtnTa (RPM) 6000 8000
Emirdyxuvon (RCF) 3461 6153

KivnTikn evépyeia 750 Nm 1750 Nm
Y1oxpewTikog €Aeyxog (BGR 500) Ox1

>uvlnkeg epIBAAAOvTOg
(EN/I1EC 61010-1)

ToT1O0G eyKaTAOTAONG

“Yyog

O¢puokpaaia TepIBAAAOVTOG
— OTHOOQAIPIKN Uuypaacia

— Katnyopia utrépraong
(IEC 60364-4-443)

— BaBudég putravong

MOVO 0€ KAEIOTOUG XWPOUG
€wg 2000 péTpa utrepavw BaAdooiag aTadung
2°C ¢éwg 40°C
MEyI0TN OXETIKN uypacia 80% yia Beppokpaaieg péxpl 31°C, ypapuiké
eAaTTOUPEVN HEXPI OXETIKNAG uypaaiag 50% og 40°C.
11

2

KAdon aopdAeiag eomTAiguoU

I

akaTtdAANAo yia xprion o€ eKPNKTIKO TTEPIBAANOV.

EMV

— Ektmroutm mapacitwy, EN/IEC FCC Class B EN/IEC FCC Class B

AVTITTOPACITIKA aCQAAEI 61326-1, 61326-1,
16En B 165N B

Z160un BopuBou (avardywgs oTpoPEéa) <50 dB(A) <55 dB(A)
AlaoTdoeig

— MAaTog 261 mm

— Bdbog 353 mm

- Yyog 228 mm
Bdapog 9 kg (KIAG), TTEPITTOU | 11 kg (KIAG), TTEPITTOU
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6

00nyieg aoc@daAeiag

Av dgv TnpnBoUV 6Aeg o1 utTodeigelg o1 oTroieg TrepIAauBdvovTtal OTIG TTapoUuoeg odnyieg xpRong, dev
0a gival duvaTth €vavTl TOU KATAOKEUOOTA N TTPOROAR omrolaodntroTe aiwong amroppéoucag amod Tn

oUpBacn Tapoxng eyyonaong.

A o H @uyokevrpikl pnxoav TTpEmel va eykartaoTaBei érol, woTte va eao@alifeTal n ac@aAng

AsiToupyia TnG.

o T[lpiv Tn XpiON TOU QUYOKEVTPIKOU SlaxwpioTApd eAEyETE OTTWOSHTTOTE TNV KAARN TTpOCapUOY TOU
oTpoPEiou.

e Kard tn didpkeia piag AeIToupyiag UYOKEVTPIONG, oUN@wva e Tnv odnyia EN / IEC 61010-2-020
o€ pia epioxXn aoc@algiag 300 mm yUupw a1rd TO PUYOKEVTPIKO SlaxwpIoTAPA, Sev ETMITPETETAI VA
BpiokovTtal dTopa, £MIKiVOUVA UAIKA KOl OVTIKEIMEVA.

e Ta oTpo@eia, ol AvVAPTACEIG KAl TO TTAPeAKOUEVA €§apTAHATA, TTOU TTapouaidfouv peydAa ixvn
diaBpwong N pnxavikég fnuiEg N éxel ARgel n didpkela XpAONG TOug, 3ev EMITPETTETAI Va
XPNOIJoTToInouyv TAéov.

e E@oéoov SiamoTtwhouv o1o BAAapo Quyokévipnong Inpieg Tou agopoulv Tnv ac@dAcia, dev 8a
mwpéTrel TAEOV va TiBeTal o€ AgIToupyia N QUYOKEVTPOG.

o  Xg QUYOKEVTPOUG XWpig pUBuIoN Bepuokpaciag ptropei va mpokAnBei au§non Tng Bepuokpaciag
TOoU OaAduOU PUYOKEVTPNONG €AV gival au§nuévn n Oeppokpacia Tou TTEPIBAAAOVTOG XWwpou Ki/Kal
€4V XPNOIJOTIOIEiTAI CUXVA N OUOKEUR. ETropévig dev PIropei va amrokAEIOTEl Jia TTapapop@won
TOU TTPog e§ETaon UAIKOU g§aiTiag TnG Bepuokpaagiag.

Mpiv ardé Tn Bféon AsiTOUPYiOg TNG QUYOKEVTPIKAG UNXOAVAG, TIPETTEl va SI0BACETE TTPOOEKTIKA KAl VO
TNPEiTE TIG 08NYieg XeIpiopou. Mévo Ta dropa, Ta otroia SiIdfacav Kal Karavonoav TiIg odnyieg XeIpiouou,
EMITPETTETAI VA XEIPI{OVTAI TH GUOKEUN.

MapdAAnAa pe TIG odnyieg XEIPIOPOU Kal TOUG BECUEUTIKOUG KAVOVIOUOUG TTPOANWNG aTuxnudatwy, TTPETTEl va
TNPOUVTAI KAl O AVAYVWPIGHEVOI KAOVOVEG AOPAAEIAg Kal ao@aAloUg Epyaciag.

O1 0dnyieg XelpIopoU TIPETTEI va CUPTTANPWVOVTAl oUPQWva MPe TIG odnyieg TTPOANWNG aTUXNUATWY KOl
TTpoaTaaiag Tou TEPIBAAAOVTOG TNG XWPAG OTTOU XPNCIUOTIOIEITAI N PUYOKEVTPIKH UNXAVH).

H @uyokevTpIkKf] pnxavr] €xel KOTOOKEUAOTEI oUPQWVA PE TNV TEAEUTAia TeEXVOAOyia Kal TTPOCQEPEl QEIOTTIOTEG
emMOO0TEIG. YTTAPXEI OPWG TTEPITITWAN TTPOKANGNG KIVOUVOU yia TO XproTn A yia GAAoUg TpiToug, €dv n xprion Tng
O¢ev yiveral atro €10IKA EKTTAIOEUPEVO TTPOCWTTIKO, €AV XPNOIUOTTOIEITAl YIA AKATAAANAOUG OKOTTOUG.

Kartd 1n didpkeia Tng Asitoupyiag n Kevipdeuya dev TTPETTEI VA JETAKIVNOED i} va XTUTTNOEI.

¢ mepimTwan Olatapaxns 1 {epavdaAwpaTtog KivoUivou Pnv BAete To XEPI 0AG PECO OTOV TTEPICTPEPOUEVO
oTPOYPEQ.

MNa v atmmoguyr Twv ¢NUIWV ATTO TO CUPTTUKVWHA TWV UdpaTuwy, Katd tTnv ahAayr armé évav Kkpuo o€ Eva (eaTo
XWPO TTPETTEI O PUYOKEVTPIKOG dlaXwpPIoTAPAS iTe va {eoTaBbei To AiyoTepo 3 wpeg o€ (e0TO XWPO TTPOTOU VA
ouvoebei aTo BiKTUO 1 va TTapapeivel oTov KpUo Xwpo yia 30 AeTrtd aTn Asitoupyia TTpoBEépuavang.

EmitpémeTal va xpnoipgotroinbolv uévo To GTPOYPEIo Kal Ta €§APTNUA TTOU €XOUV €YKPIOEI yia QuTA TN CUOKEUN
amd Tov KataokeuaoTr (BAéme kepdAaio pe TiTAo ,Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehoér/Rotors and
accessories"). [piv TN xpAon Ooxeiwv @uyokévipnong Ta oToia Ogv  avagépovtal OTO  KEQAAQIO
"Mapaptnua/Appendix, Potopeg kal TpdaBeTog e€ommAiIcudg/Rotors and accessories” 8a TpéTrel 0 XpnoTng va
eCaKpIBWOEl, aTTEUBUVOPEVOG OTOV KOTAOKEUAOTH, EQV ETTITPETIETAI N XPACN TOUG.

To OTPOQEIO TOU QUYOKEVTPIKOU OIaXWPICTAPA ETITPETTETAI VO QOoPTwOEl POVOo CUPQWVA PE TO KEQAAQIO
"®opTwon Tou oTpopéa”.

Katd Tnv @uyokevipn Acitoupyia pe avwTtato apiBud oTpo@wy Oev EMITPETTETAI N UTTEPBACN TNG TTUKVOTNTAG
UNKWOV 1} pIypdTwy UAIKWV peyéBoug 1,2 kg/dm®,

Aev emTPETTETAI N EKTEAECN EPYACIWV QUYOKEVTNG ETTECEPYAOIOG HE QVETTITPETTTN EAAEIYN 100PPOTINHEVNG
TTEPIMETPIKAG NATAG.

H kevTpdpuya (puyokevTpwTAG) OV ETTITPETTETAI Va AEITOUPYET OE EKPNKTIKO TTEPIBAAAOV.

76/106




7

71

H @uyokévTpion Je:

—  €U@AEKTA 1] EKPNKTIKA UAIKG

—  UNIKA TTou avTidpoUV PETAGU TOUG XNMIKWG PE UWnAR evépyela
ATTaYOPEVETA.

Katd mn @uyokévipion emikivOuvwy UAIKWV 1 JIYPHATWY, Ta oTroia eival TOgIKA, padievepyd r YoAucoupéva pE
TTaboyeveig HIKpoopyaviopoug, TTPETTEN va AdpBdavovTal Ta KATAAANAA TTPOCTATEUTIKA PETPA aTTd TO XPAOTN.
Mpétrel va xpnoigoTtroloUvTal TTAVTOTE BOXEID PUYOKEVTPIONG HE EIBIKA KOXAIWTA TTWHATA YIa ETTIKIVOUVEG OUCTIEG.
e TTEPITTTWON UAIKWV TNG opdadag Kivduvou 3 kol 4 TIPETTEl va XPNOIYOTIOIEITAI TTAVTOTE TTPOCHETA OTA
ac@alifopeva doxeia puyokévTpiong éva BioAoyikd Zuotnua Ac@aheiag (BAéTre eyxelpidio "Laboratory Biosafety
Manual" Tng Maykéouiag Opydvwong Yyeiag).

Xwpig TN xpAon &vog BioloyikoU ZuoTtAuatog Ac@aAeiag €vag QUYOKeVTPIKOG dlaxwpiaThpag Oev eival
pikpoBioAoyikd oTeyavdg aTo TrveUpa Tou TTpoTuTrou EN / IEC 61010-2-020.

MNa autd To QuUYoKeVTPIKG dlaxwplaTr dev gival dioBEaipa BloAoyikd CUCTAUOTO ao@aAEiag.

H Agitoupyia TnNG QUYOKEVTPIKAG MNXQVAG ME 10XUPd JIaBpwTIKG UAIKA, Ta OTroia PTTopoUv va eTTnpedoouv
APVNTIKA TN JNXAVIKI avTOXA TWV OTPOPEWY, TWV AVAPTAPWY KAl TWV AOITTWV £LaPTNUATWY, OEV ETTITPETTETAI.

Emmiokeuég emTpETTETAI VA yivovTal JOvo atrd €£ouciodoTnUéVa ATOPA TOU KATAOKEUAOTH.

EmiTpémmeTal n Xpnoigotroinon atroKAEIOTIKG KAl HOVO YVACIWV OVTOAAGKTIKWY Kal TTPOTUTTWY agecoudp, TTou
d1a0€ToUV €YKpIoN £QAPUOYNG K PHEPOUG TNG eTalpeiag Andreas Hettich GmbH & Co. KG.

loxuouv ol KaTweI dlIaTAgEIC aoPaAeiag:

EN/IEC 61010-1 ka1 EN / IEC 61010-2-020 wg ka1 o1 €BVIKEG TOUG TTAPOAAAAYEG.

H cxc(pcx)\slcx Kal a€lOTTIOTIO TNG QUYOKEVTPIKAG UNXAVAG £EacpaAifeTal HOvVo eAv:
N QUYOKEVTPIKA PNXavr AeIToupyeital cUP@wva Pe TIG 0dnyieg XeIpIopouU.

— N NAEKTPIKN) EYKATAOTACN OTOV TOTTO £YKATAOTACNG AVTATTIOKPivETal 0TI TTpodiaypagég EN / IEC.

— ol TTpodlayeypappévol OTIG EKACTOTE XWPEG EAEYXOl YA TNV aO@AAEId TNG OUOKEUNG, T.X. oTn [eppavia
oUpewva pe TG TTpodiaypa@és BGV A1 kai BGR 500, diggdyovTal pEow evog EEIBIKEUPEVOU ATOUOU.

MeTagopd Kal atrofikeuon

MeTagopd

A Mpiv a1ré TN YETAPOPG TNG GCUCKEUNG TTPETTEI VA TOTTOBETNOEI N A0@AAEIQ UETAPOPAG.

Katd Tn petapopd TnG CUCKEUAG Kal TwV ageooudp, TTPETTEI VA TNPOUVTAI O aKOAoUBeG cuvBrKeg TTEPIBAAAOVTOG:

7.2

O¢puokpaacia TepIBaAAovTog: —20°C £wg +60°C.
2xeTikA uypaoia aépa: 20% £wg 80%, xwpig cuPTTUKVWON.

Atrofnkeuon

A H ouokeun kal Ta agegoudip EMITPETTETAI VO aTTOBNKEUOVTAI HOVO O€ KAEIOTOUG Kal 0TEYVOUG XWPOUG.

Katd tnv ammobhAKeuon TnG CUOKEUNG Kal Twv afeaoudp, TTPETTEl va TNpoUvTal ol akOAouBeg ouvBniKkeg TTePIBAAAOVTOG:

8

O¢puokpaacia epIBaAAovTog: —20°C £wg +60°C.
2xeTIKA vypaoia aépa: 20% £wg 80%, XwpPig CUPTTUKVWON.

MNapadoTéog e§oTAIOCNOG

Madi pe Tnv QuyokevTpo atrooTéAAovTal Ta €ERAG TTPOOBETA €apTAATA:

[ER QU N G N0 o I \ O =N

KaAwdio ouvdeong

Ac@daAeieg

E¢aptAuara peiwong 1059 (uévo EBA 200 S)

E€aywvikod KA&1i

Te. Odnyieg Xeipiopou

DuUAAGBIO UTTOdEICEWY YIa TNV AC@AAEIQ PETAPOPAG
DuAAGBIO UTTOdEICEWY YIa TNV ATTAC@AAION EKTOKTNG AVAYKNG

H @uyodkevtpog atroaTéAAeTal TTARPNG PE Ywviakd poTopa (8x15 ml).
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9

ATropdkpuvon ac@AaAeiag HETAPOPAS

i H ao@daAeia HETOPOPAG TTPETTEI OTTWOOATIOTE VA ATTOUOKPUVOEI.

QUAEETE TNV aOPAAEIQ HETAPOPAG, DIOTI TIPIV OTTO JETAPOPA TNG GUOKEUAG, TTPETTEI TTAAI va TOTTOBETNOEI.
H ouokeur| eTTPETTETAI VA JETAPEPETAI HOVO UE TOTTOBETNUEVN AOPAAEIQ HETOPOPAG.

lMNa TNV TTpocTacia Tng CUOKEUAG Katd Tn SIAPKEIA TNG HETAPOPAG aTTd {NUIEG, O KIVNTAPAG OTEPEWVETA.
AuUTI N aCQAAEI0 PETAPOPAG TTPETTEI VO OTTONAKPUVOET KaTd Tn BE€0n o€ AeIToupyia TNG CUOKEUNG.

AtropakpuUveTe TIG dU0 Bideg (a) kal Toug 81aaTNUOdAKTUAIOUG (b).

H eykatdoTtaon Tng acPAAEIOG HETAPOPAG YiVETOI PE TNV QVTIOTPOPN OEIPA.

10

Oéon Asitoupyiag

ATToPaKPUVETE TNV aCQAAEIQ HETAPOPAG OTO dATTEDO TTEPIBANMATOG, BAETTE KEQPAAQIO "ATTOPAKPUVON a0@AAEIag
METAPOPAg".

TomoBeTAOTE KAl OPIJOVTIOTIOINOTE TNV (PUYOKEVTPN UNXOAVA Ot évav KAaTdAAnAo 1610, oUTWG WOTE Va
oTékeTal oiyoupa. Katd Tnv ToroBéTtnon mpétel va TnpnBei n amaitotpevn mepioxn aoc@algiag Twv 300
mm, cUp@wva pe TNV odnyia EN / IEC 61010-2-020, yUpw a1ré TO QUYOKEVTPIKO SiaXwpIoTHPa.

Katd tn didpkeia giag AgIToupyiag QUyokEVTpIong, oUM@wva ue Tnv odnyia EN / IEC 61010-2-
020 o€ pia repioxn ac@alieiag 300 mm yUpw a1rd TO QUYOKEVTPIKO SiaxwpIioTApd, dev
EMITPETETAI VA BpioKovTal ATOUA, ETIKIVEUVA UAIKA KOI AVTIKEIPEVA.

Ta avoiypata eEaePICUOU deV ETTITPETTETAI VA UTTAOKAPOVTAI.

Mpéter va Tneeital pia amméoTtacn 300 mm TTPOG TIG EYKOTTEG AEPIOUOU Kal TO AVOIYUOTA AEPITHOU TNG
QUYOKEVTPOU.

EAéyEre, av n 1GON TOU nAEKTPIKOU 00g OIKTUOU QVTIOTOIXEI OTNV avtioToiXn €vOeign €TTi TNG TTIVOKIdAG TNG
pnxavne.

2UvBEOTE TNV PUYOKEVTPO PE TO KAAWDIO oUvdeoNG O€ pia TTPOTUTIN TTpifa SikTUoU. IMa Tnv Tiur ouvdeong BAETTE
OT0 Ke@AAaio "TexVvIKa aToixeia".

EvepyotroijoTe 10 d10KOTITN IKTUOU (B€0N diakdéTT "T").

Epgaviovtal diadoxikd ol eEAG evOEigeIg:

1. T0 JOVTEAO QUYOKEVTPOU

2. 0 apIBP6G TUTTOU Kal N €kO0oN TTPOYPAUMATOG

3. Ta TeAeuTaia XpnolyoTroinuéva dedopéva PUYOKEVTPIONG

Orav eival KAeIoTO To KAAUpPa, TTPoBAAAeTal To privupa "Open the lid" (Avoi€Tte To KGAuppQ).
2€ QUTH TNV TTEPITTITWON AVOIETE TO KAAUNMA, WOoTE va TTPOBANBOUV Ta S€doPEVA PUYOKEVTPIONG.
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11 Avolypa Kai KAgEioIHo Tou KAAUPHATOG

11.1  Avoiypa KaAUPPOTOG

To KGAUPPa UTTopEi va avoifel HOVOo €AV N QUYOKEVTPOG Eival EVEPYOTTOINUEVN KAl O POTOPAG
QKIVNTOTTOINUEVOG.

Edv auté dev gival duvaTto, BAETTeE KepdAaio "ATTac@daAion €KTAKTNG avaykng".

Eav éxel evepyotroinBei o HeTPNTAG KUKAWY, HETA aTTO HIa QUYOKEVTPIOT, KOTA T SIGAPKEIQ TOU AVOiyHATOG
TOU KAAUPPOTOG, TIPOBAAAETAI OCUVTOUA O apIBUOG TWV KUKAWY AEITOUPYIAG TTOU ATTEUEIVAV (PUYOKEVTPITEIG).
Mapddeiypa:

RemCucles= 16783

o MatioTe TO TTARKTPO. Mapaderypa:
OPEN To KAAUPPO OTTAGQAAIZEl INXAVOKivATa. Frer< reml [ umins
A : To KGAupPa aTTac@aAilel. & 4588 S5: 88

11.2 KAgioipo kaAUpparog

Mnv mmiaveTe pe Ta SAXTUAG JeTAEU KAAUUUATOG Kal TTEPIBAARUOTOG.
Mnv kAgiveTe To KAAUPPQ pe dUvaun.

o ATT0B£0TE TO KGAUpPA Kal TEOTE EAappwg  INapaderyua:

TTPOG Ta KATW TNV EUTTPOCOEV OKUR TOU [>rRcr< rem | [ G
KoAGparoS. 54580 5: 90

To KGAuppa ac@aAilel pnxavokivnTa.
& : To KGAuppa ac@aidel.
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12 ZuvappoAdynon Kal amroocuvapuoAdynon Tou potopa

121

EBA 200

ZuvapupoAdynon:

122 EBA200S

KaBapioTte Tov dgova kivntApa (A) kal TNV o1 Tou pOTOpa Kal GTn
ouvéxela AITTavete eAa@pwg Tov afova KivnTripda. ZwuaTidia putTwv
MeTalu Tou dfova KivnTipa Kal Tou poTopa euTTodifouv TNV CwaTH
£0pacon Tou POTOPA Kal TTPOKAAOUV HI akavovioTn AsiToupyia.
TomoBetAoTE TOV poOTOPa KABETO OTOV GEova kivntrpa. H pdpRdog
onuavong (B) otov pdtopa Trpémmel, KATA TNV TOTTOBETNON TOU
poTopa, va gival TTapdAANAn pog Tig duo em@dveieg (C) oTov G¢ova
KIVvNTAPA.

Z@iTe TO TTEPIKOXAIO CUYKPATNONG TOU POTOPA HE TO OTTECTAAUEVO
eEaywvo KAeIdi oTpé@ovTag OeEI6aTPOYPQ.

EAéyEte TOov pdTOpa yia Tn oTaBepr| £dpaan.

AtmroouvappoAdéynon:

Naokdpere pe TO ameoTOAPEVO eEdywvo KAEI®i TO  TTEPIKOXAIO
OUYKPATNONG TOU POTOPA APICTEPOCTPOPA KAl TTEPIOTPEYTE WG TO
onueio Trieong aviwwaong. MeTd Tnv utrepviknaon Tou onueiou Tieong
aviywaong Aaokdpel 0 pOTOPAG atd ToV KWvo Tou dfova KivnTApa.
lupioTe TO TTEPIKOXAIO OUYKPATNONG, £€WG OTOU O POTOPAG PTTOPEI va
avuywBei atrd Tov dfova KivnTrpa.

ApaipéaTe Tov poTopa atTd TOV AEOoVa TOU KIVNTAPA.

/A

O pATOPAG ETITPETTETAI VO CUVAPHOAOYEITAI KAl ATTOOUVAPUOAOYEITAI HOVO ATTO TO THAMA EEUTTNPETNONG

TTEAQTWV.
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13  ®o6pTwon Tou OTPOPEA

O1 koivoi yidAivol uttodoyeig dev utropouv va xpnoipotroinBouv oto RCF  yia taxUtnTeg mavw ammd 4.000
aTpo@ég 10 AeTrtd. (DIN 58970, pg. 2).

EAéyETe, av o oTpogiag eival oTaBepd edpacuévog.

o Ta oTpogeia emTPETTETAI VO QOPTWOOUV HOVO GUUHETPIKA. Ta SOXEIQ PUYOKEVTPIONG TTPETTEI VA KATAVEUOVTAI
ouoIduopPa 0€ OAEG TIG BETEIG TOU pOTOPA. AlIaBACTE AETITOPEPEIEG, GO0V APOPA TOUG
EMTPETTOUEVOUG oUVOUACUOUG; OTo Ke@AAaio pe TiTAo "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and
accessories".

Mapdaderypa:

Ouoiéuoppn eoépTWAON PpéTOPA Agv emitpémreTan!
Avopoliouopen eopTwan poTopa

Ta doyeia QUYOKEVTPIONG ETTITPETTETAI VA YEMICOUV HOVO EKTOG TOU (PUYOKEVTPIOTH.
o  HutmépBaon Tng 0edopévng atrd TOV KATAOKEUAOTA PEYIOTNG TTOOOTNTAG TTANPWONG Twv OOXEIWV PUYOKEVTPIONG
OEV ETMTPETTETAI.
Ta O&oxeia @uUyoKEVTPIONG  ETTITPETTETAlI VA Yypo
yeHiCouv pévo 1600 WaTe KAtd Tn dIAPKEIA TNG
d1adIkaaoiag QUYOKEVTPIONG VA PNV PTTOPEl va
eCépyxeTal uypod amo Ta doxeia.
loxug
PUYOKEVTPIONG
Katd 1n @dpTwan Tou pdTopa, dev ETTITPETTETAI VO TAGOUV UYPA GTO POTOPO KAl OTO XWPO PUYOKEVTPIONG.
Mpog 10 oKOTTO 6TTWG TNPNBOUV KATA TO BUVATO PIKPEG BIaPopES BApous péoa oTa doxeia QUYOKEVTPNG
emegepyaaiag, TPETEN va d0BEi TTPOoCoXr € éva OPOIONOPPO UYOGS YENITUATOG TWV dOXEIWV.
o Xg KGOt pOTOPA AVAYPAPETAI TO ETTITPETTTO BAPOG TOU YEUIOPOTOG. TO BAPOG aUTO OV ETITPETTETAI VA UTTOOTEN
utréppaon.
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14 Zroixeia xeipiopoU Kai évoei§ng

>RCF< RPM tlmm s

START
PULSE

RPM/RCF

141 Epe@avifopeva ocuupola

-
B Kd\uppo amao@aAiopévo.

=] KdAuppa ao@aliopévo.

|J ‘Evdeign mepiotpo@ng. H €voeign mepioTpo@rig avapel TTEQIOTPOPIKA avTiBETa atrd TOug OEIKTEG TOU poAoyiou,
000 TTEPIOTPEPETAI O POTOPAG.

14.2 TMAAKTpA TOU Trediou XEIPICHOU

RPM/RCF o EjodyeTe atmeuBsiag Tov apiBud oTpoQuv.
@ @ Otav KpaTdaTte TTATNPEVO TO TTARKTPO, AAAACEl N TIPF PE au§avouevn TayxUTnTa.

o FElodyete ammeubeiag Tov Xpovo Asitoupyiag.

@ @ PuBuifouevog éwg 1 Aetrtd o€ BripaTa Tou 1 deutepoAéTTTou Kai atrd 1 AeTrtd o€ Bripata Tou 1
AeTrTOU.

o Eiodyete TIG TTOPAPETPOUG PUYOKEVTPIONG.
Ortav kpatdre TTatnuéVo To TTAAKTPO, aAAGCel n TINA PE au§avopevn TaxuTnTa.

o TAAKTPO £TMIAOYAG VIO TRV ETHIAOYT TWV JEHOVWUEVWY TIOPAUETOWY.
Me kd&0B¢ emmiTrAéov TTiEon TTAAKTPOU, ETTIAEYETAI N ETTOPEVN TTAPAUETPOG.
o KahAéote 10 "MACHINE MENU" (MENOY MHXANHZY) (KpatoTe Tratnuévo To TTARKTPO yia 8
OEUTEPOAETTTA).
e 2710 "Machine Menu" (Mevou pnxavrg), emA£ETe Ta pevou "—* Info" (MAnpogopicg), "—* Settings"
(PuByioeig) kai "= Time & Cycles" (Xpovog & KukAot).
o [lpoxwpnoTe TPog Ta EPTTPOG OTA PEVOU.

RCF o EvaMhayn petagu évdeigng RPM (RPM) kai évdeigng RCF (*RCF<).
O1 miyég RCF epgavifovtal o ayKUAEG * 4.
RPM : ApiBuég atpopwv
RCF : ZxeTIK €MITAXUVON QUYOKEVTPIONG

START e Ekkivnon Tng Acitoupyiag QuUyokEvTpIonG.
PULSE duyokévTpion ouvTopou xpoévou.
H Aermoupyia @uyokévipiong die§ayeTal 600 TTOPAUEVEI TTATNUEVO TO TTARKTPO.
o KoAéoTe Ta pevou "=* Info" (MAnpogopicg), "—#* Settings" (PuBuiosig) kai "—* Time & Cycles"
(Xpovog & KukAol).

sTop o TepuaTiopdg TNG AEITOUPYIAG PUYOKEVTPIONG.
H Agitoupyia Tou potopa Aryel Je TTPOETTIAEYUEVN BaBpuida @pevapiouaTog.
AITTAR TTiE0N TOU TTANKTPOU EVEPYOTTOIEI TO ETTEIYOV OTANATNUA.

o ATTOO@OAIOTE TO KAAUUUQ.
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14.3 Avuvarétnreg pubuiong

t/min

tisec

RPM

*RCF«

RAD/mm

—~_DEC

Xpovog Aeitoupyiag. Pubuifopevog améd 1 - 99 Aetrtd, og Briparta Tou 1 AeTrTou.
Xpovog Aeitoupyiag. PuBuifouevog atmo 1 - 59 deutepOAettTa, o€ BrpaTta Tou 1 SeuTEPOAETITOU.
Tuvexng Aeitoupyia "--:--". @€aTe TNV TTAPAPETPO t/imin kai t/sec oTo pundév.

Ap1Bu6G oTPpOPWYV

Eival puBuigopevn pia apiBunTikr Ty 200 RPM £wg Tov péyioTo apiBud oTpo@uwv Tou poTopa.
Auvarétnta pubuiong o€ BApara Twv 10.

MéyioTog apiBudg oTpo@wyv Tou péTopa, BAETTE KepdAaio "Mapaptnua/Appendix, PoTopeg Kal TTIpOoBeTa
ecaptruara/Rotors and accessories®.

ZXETIKNA ETMITAXUVON QUYOKEVTPIONG

Mrtropei va puBuIoTEl Jia apIBUNTIKN TIUR, OTTO TNV OTToIa TIPOKUTITEI £vag apIBuog aTpo@wy peTagu 200
RPM kai o péyiotog apiBudég oTpo@uiv Tou poTopa.

AuvatotnTta puBuiong o€ BrpaTa Tou 1.

H elcaywyn Tng OXETIKAG emTaXUVOong @uyokévipiong (RCF) eival duvarr povo edv éxel eIAeyEi n
évdeign RCF (*RCF¥).

H oxeTikn emtaxuvon guyokévipiong (RCF) eEaptdral ammé tnv aktiva @uyokévipiong (RAD). Metd
TNV elocaywyn Tng RCF, eAéyEte €dv €xel puBUIOTEI N CWAOTH OKTIVA QUYOKEVTPIONG.

AKTiva Quyokévrpiong

PuBuigéuevn amré 10 xIA. éwg 250 xIA., o€ BriuaTa Tou evog XINOoTOU.

AxTtiva @uyokévTpiong, BAETTe KepdAaio "Mapdptnua/Appendix, PoTopeg kal TpdoBeta egaptipara/Rotors
and accessories®.

H eilcaywyn Tng akTivag QuUYoKEVTPIoNG Eival duvaTh povo edv €xel emAeyei n évdeign RCF (*RCFY).

BaBuida @pevapiopartog. fast = cUvropog xpdvog Aéng, slow = pakpuig xpovog ARgNG.
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15 Eicaywyn TTapopETPWYV QUYOKEVTPIONG

15.1 AmeubBeiog eI0aywyn TWV TTOPAUETPWY PUYOKEVTPIONG

O apiBuds atpogwyv (RPM), n oxeTikr emrayxuvon euyokévipiong (RCF), n aktiva guyokévtpiong (RAD) kai o xpdvog

AgiToupyiag ptropouv va glcaxBolv atreuBeiag pe Ta TTARKTPA A , XWPIG va TTPETTEl TTPONYOUUEVWG va TTaTnOei

; SELECT
TO TTAAKTPO

O1 puBuIouéveG TTOPAUETPOI  QUYOKEVTPIONG aTtrobnkeUovtal POVO META Tnv  évapén

(PUYOKEVTPIONG.

NG AgIToupyiag

15.1.1  ApiBuég orpopwyv (RPM)

Mapadeiypa:
RCF o Edv ataiteital TTATAOTE TO TTANKTPO, YIA [>Rcr< “RPm [ omin:s
va emAEEeTE TNV £vdeign RPM (RPM). = 4580 5: B
RPM/RCF ¢ Mg Ta TAAKTPO pUBUIZETE TNV £TTIBUKNTH [>rer< “Rem [ tmin:s
Tign. & <4884 S:EA

15.1.2 ZxermikA emitdyuvon euyokévipiong (RCF) kai aktiva guyokévrpiong (RAD)

Mapadeiypa:
RCF o Edv ataiteital TTATAOTE TO TTANKTPO, YIA [>Rcr< “RPm [ omin:s
va emAEEeTe TNV €vdeign RCF (*RCFX). 5% 1947¢ 5: 06
RPM/IRCF ¢ Me 1o TIAAKTPA pUBUIZETE TNV £TIBUUNTA [>Rer< rem [ omins
A RCF. 5> 1538¢ RAD= 86
e Edv amaiteital pubpioTe pe Ta TTANKTPA [>rcr< “rem [ tmins
@ @ TNV €MOUUNTA aKTiVA QUYOKEVTPIONG. =3 1538¢ RAD= &7

>RCF< RPM I t/min:s
5 1538< S:8a

15.1.3 Xpoévog AsiToupyiag

O xpbdvog Acitoupyiag ptropei va puBuioTei éwg 1 AeTrTé o€ BrpaTa Tou 1 SeUTEPOAETTTOU Kal aTTd 1 AETTTO POVO

o€ BAuara Tou 1 AetrToU.

MNa va puBuioete TN ouvexn Acitoupyia, TrpéTrsl ol TTapdapeTpol t/min kal t/sec va 1e6o0v O0TO PNdév. TNV

£vdeign xpdvou TpoBaAAeTal To (t/min:s) "=-1=-"

Mapddeiypa:
>RCF< RPM I t/min:s

Mapddeiypa:
o Me Ta TANKTpa pUBICeTE TNV ETIBUPNTA [>rcF< rem [ vmin:s

@@ . 5 4588 5: 88
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15.2 Eicaywyn TwWV TTOPAPETPWY PUYOKEVTPIONG ME TO TTARKTpO "SELECT"

O xpdvog Aeitoupyiag utropei va pubuioTei o AeTrTd kai deutepoAettta (MapdueTpor t/min kai t/sec).

MNa va puBuioete TN ouvexn Acitoupyia, TTPETEN oI TTapdueTpol t/imin kai t/sec va 1eBolv O0TO PNdév. TNV
£vOeIEn xpovou eugavicetal 1o (t/min:s) "--:--".

Mapddeiypa:
Brer< rReml [ Tomins

H oxerikry emrtdyuvon @uyokévipiong (RCF) e€aptatar amd tnv okTiva @uyokévipiong (RAD). Metd tnv
eigaywyn TNG RCF, eAéyETte €av €£xel puBUIOTE N CWOTH AKTIVO QUYOKEVTPIONG.

Edv perd tnv emAoyn A KT Tn BIGPKEIQ TNG EI0QYWYNG TTAPAUETPWY Oev TTaTNOEl Kavéva TTARKTPO yia 8
OeutepOAeTTTA, TTPOBAANOVTal TTAAI 0TV €VOEIEN Ol TTPONYOUUEVEG TIMEG. H gl0aywyr TwV TTAPANETPWY TTPETTEN
TOTE Va O1e€axOei ek vEou.

START
PULSE

Z€ €10aywyn TTEPICOOTEPWY TTAPANETPWY, TTPETTEI TO TTAAKTPO va TratnOei pévo PeTd Tn puBuIon TG

TeEAEUTAIOG TTAPAPETPOU.

STOP
H katayxwpnon Twv TapapéTpwy PTTopei va SIoKOTIEl ava TTAoa OTIYP JE TO TTAAKTPO . ¢ auth TNV
TTEPITITWON OV aTToBNKEUOVTAI Ol PUBUICEIG.

RCF

SELECT

SELECT

SELECT

. D%%wge%wge

Mapddeiyua: Moapddeiyua:
‘Evdei§n RPM (RPM) ‘Evdeign RCF (*RCFx)

o EQv ammaiteital TaT)OoTE TO TTAAKTPO, YIA [>rer< rem | [ umins [>rcr< rem | [ min:s
va emAEEeTE TV Evdeign RPM (RPM) iy = : =% 1947< 5: 08
v évdeitn RCF (*RCFX). = UL Sl

e [atioTe 10 TTAAKTPO . [>rcr< “rem | I tminis [>Rer< rem | [ tmins
t/min : Xpdvog Acitoupyiag, AeTrTa. 5 t'min = 5:188 5 t/min = 5188

o Me Ta TTANKTPa pUBWICeTE TNV eTIBUPNTH [>rRcr< rem | [ tmins [>Rcr< rem | [ tmin:s

. s tomin = 4:080] [5 t/min = 4:08

e [atoTe 10 TTAAKTPO . [>rer< rem | [ tmins [>Rer< rem | [ tmin:s
t/sec : Xpdvog Asitoupyiag, s trsec = d4:88 s trsec = 4188
OEUTEPOAETITA.

o Me Ta TAAKTPa puBuiCeTe TNV €mMOUPNTA [-rer< "rem | [ tmins [Rer< rem | [ tmin:s

TR, &8 t~sec = 4:38 &8 trsec = 4:i38
e latioTe 10 TTAARKTPO . [>Rer< rem | [ e [Rer< rem | I tmin=

RPM : ApiB6g oTpoguv. s RPM = 4508 & YRCFE = 1947

*RCF< : ExeTIkA emiTaxuvon

(PUYOKEVTPIONG.

Me Ta TTAAKTPa puBuileTe TNV €MOUKNTA [>rer< rem | [ vmin:s [>Rer< Rem | [ tmin:s

t °
@@ TN s RFM = 488@| |s »RCF< = 1538
)

2UVEXEIO OTNV ETTOPEVN CEAIdQ
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2

t
A

\2

\2
NG

2

START
PULSE

Mapadeiypa:
‘Evd&i§n RPM (RPM)

MatAoTe TO TTANKTPO.
RAD/mm : AkTiva @uyokévTpiong.

H évdeign ka1 eigaywyr TNG akTivag
QUYOKEVTPIONG gival duvaTr) JOVO €4V EXE
emmiAeyei n évdeign RCF (*RCF¥).

Me Ta TTANKTPO pUBWICeTE TNV €TIBUNNTA

TIUA.
e TMaTAOTE TO TIARKTPO . Brer< mreml [ umins
~_DEC : BaBuida ppevapiopatog. = ~~_DEC = =low

Mapadeiypa:
‘Evdeién RCF (*RCF¥)

m RPM I t/min:s
& RAD-<mm = B85

[>Rcr< rem | [ tmins
& RAD-mm = &7

>RCF< RPM I t/min:s
& ~_DEC = =low

fast : oUvTopog Xpovog Aigne.
slow : peydAog xpoévog AnEng.

Me Ta TTARKTpa pUBICeTE TNV MBUPNTA [>ReF< “rem [ tmins
Tign. & ~_DEC = fTast

m RPM I t/min:s
& ~_DEC = Tast

MatACTE TO TTANKTPO YIA VA aTToONKEUTEN N [>rcr< “rem [ tmin:s
pUBuIGN. 5 4000 4:30

&> 1938< 4:38
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16 ®duyokévrpion

/N

Katd tn didpkela piag Asitoupyiag @uyokévpiong, aUpewva pe 1o EN/ IEC 61010-2-020, dev emiTpéTmeTal O€
pia {wvn ac@aheiag 300 XIA. yUpw atrd TNV QUYOKEVTPO, vVa UTTAPYOoUV dToua, TTIKIVOUVEG UAEG Kal
QAVTIKEIPEVA.

MeTtd amd kdBe AsiToupyia QuUYOKEVTPIONG, KATA TNV amTac@AAIon TOU KAAUPMPATOG, €d@avifeTal oUVTOUO O
apIBubs KUKAWV Asitoupyiag (AeiToupyieg QuyokéVTpIonG) TTou €xel attopeivel (udvo ato EBA 200).

Mapdaderypa:
RemCacles= 16783

Edav yivel umépBaon Tng emTpemmopevng dla@opds BApoug eviOg Tou @opTiou poTopad, OIOKOTITETAI N
QUYOKEVTPION KaTd Tn SIAPKEI TNG EKKIVNONG Kal eggaviletal n €€1g EvOoeign:
& IMBALAMCE

STOP
Mia AeiToupyia @uyokévTpIong PTTOPE va SIOKOTTEI avd TTAoa OTIYUR JE TNV TTiECH OTO TTANKTPO .

Katd tn didpkeia piag A€IToupyiag QUYoKEVTPIONG MTTOPOUV va €TIAEyoUV Kal TPOTTOTToINBoUV TTApAPETPOI
@uyokévTpiong. O1 TpOTTOTTOINUEVEG TIMEG 10XUOUV WATOCO POVO YIa TNV TpEXouaa AEIToupyia QUYOKEVTPIONG
Kal Ogv atrobnkevovTal.

RCF

Me 10 TTAAKTPO pTTopEi avd mdoa oTiyun va yivel evaAdayr) pgetagu tng £voeitng RPM (RPM) kai Tng
évdeigng RCF (*RCFX). Edav epyddeote pe tnv évdeign RCF (*RCFX), ataiteital n eicaywyr g akTivag

(PUYOKEVTPIONG.
Edv epgpavioTei n akdAouBn €voeign,
& OFen the lid

TOTE Ba gival dUVATOG Evag TTEPAITEPW XEIPIOUOG TNG PUYOKEVTPOU POVO WETA TO AVOIYUA TOU KOAUUUOTOG.
Epgavifovtal Ta o@aApaTa Xeipiopou Kal TUXOV SUCAEITOUPYIEG (BEiTE OXETIKA 0TO KEQAAaIO "BAGRES").

e  Evepyotroiiate Tov O1aKOTITN dIKTUOU. @€an S1akdTTN L.
o ®dopTwaTe TOV POTOPA KAl KAEIOTE TO KAAUPUA QUYOKEVTPIONG.

16.1 ®uyokévrpnon pe TpoemiAoyn Xpovou
Mapddeiyua: Moapddeiyua:
‘Evdei§n RPM (RPM) ‘Evdeién RCF (*RCF¥)
RCF o EQv amaiteital TaTr)oTE TO TTARKTPO, YIA [>rer< rem | [ umins [>rcF< “rem [ min:s
va emmAEEeTE TNV évdeign RPM (RPM) - : =3 1947¢ S: 00
v évdeien RCF (*RCFX). = UL Sl
\2
e EiodyeTe TNV EMOUUNTH TTAPGUETPO QUYOKEVTPIONG [>rer< rem [ tmin:s [>rer< rem | [ umin:s
(BAétre KegpdAaio "Eicaywyn TTapapéTpwy = 4880 4:30 =% 1538¢ 4:30

QUYOKEVTPIONG").

0

o [latAoTE TO TTAAKTPO, VI VO EKKIVACETE TN [>rer< rem [ tmin:s [>rer< Rem | [ tmin:s

\

AgiToupyia guyokévTpiong. a 4868 3515  [a> 1538¢ 3115
Kartda mn didpkeia TnG Asitoupyiag
PUYOKEVTPIONG euavifovTal 0 apiBudg
OTPOPWYV TOU POTOPA A N TTPOKUTITOUCO
TiuA RCF kai o xpdvog TTou £xel
ATTOMEIVEL.

JUVEXEID OTnV ETTOPEVN OEAIda
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Metd Tn AAgN Tou xpdvou 1 o€ BIGKOTTA TNG AsiToupyiag

STOP
OPEN

(PUYOKEVTPIONG MECW TTIEGNG TOU TTARKTPOU ,
diegayetal n AREN Asitoupyiag pe TV pubuiopévn
Babuida @pevapiopaTog.

MpoBdaAAeTal n Babuida gpevapiopatog. Mapdderyua

“_f

16.2 ZXuvexng Asitoupyia

RCF

\J

e EiodyeTe TIG €MOBUPNTEG TTAPAUETPOUG PUYOKEVTPIONG.

o Edv ataiteital TTATAOTE TO TTANKTPO, YIA
va emIAEEeTE TNV évdeitn RPM (RPM)
Tnv évdeign RCF (*RCFX).

©¢ate TNV TTApdpeTpo t/min kai t/sec oTo Pndév
(BAétTe Kepdaio "Eicaywyr TTOpapéTpwy
PUYOKEVTPIONG").

\J

START
PULSE

\J

STOP
OPEN

o [laTAOTE TO TTAAKTPO, YIA VO EKKIVAOETE TN

AeIToupyia pUYOKEVTPIONG.

Katd 1n didpkeia TnG Asitoupyiag
QPUYOKEVTPIONG guavidovTal o apiBuog
OTPOPWYV TOU POTOPA 1 N TTPOKUTITOUCT
TiuA RCF kal 0 Xpovog TTou £Xel TTEpAaEl.

e [latoTe TO TTAAKTPO, YIQ VA TEPUATIOETE
TN A€IToupyia QuUyoKEVTPIONG.
H An&n Aeimoupyiag dieayeral ye TNV
pubuiopévn Babuida @pevapiouaTog.
MpoBaAAeTal n Babuida @pevapiouaTog.
Mapdaderypa ~-f

Mapddeiypa:

"Evdeién RPM (RPM)

Mapddeiypa:
‘Evdeién RCF (*RCF¥)

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
o 3988 B o} 1523 B
Mapadeiypa: Napadeiyua:

"Evdeién RPM (RPM)

[>rcr< “rem
& 4588

I t/min:s
=110

‘Evdeién RCF (*RCF¥)

ITCF< RPM I t/min:s
5 1947 S:8a

>RCF< RPM I

I t/min:s

5> 1538< ——f==

>RCF< RPM I
o 4889

I t/min:s
2:45

a2} 1538< 2:45

>RCF< RPM
a 39809

I t/min:s
_"\._f

a» 15235 B
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16.3 ®uyokévrpion cUVTOHOU XpOVoU

o Edv amaiteital TTATAOTE TO TTANKTPO, YIA
va emmAEEeTe TNV évdeign RPM (RPM) i
tnv évdeign RCF (*RCFX).

RCF

\

e ElodyeTe TNV €MOUPNTA TTAPAPETPO PUYOKEVTPIONG
(BAéTTe Kepdhaio "Eicaywyn TTOPAPETPWY
QUYOKEVTPIONG").

\

START o [1i€0TE TO TTAAKTPO KOI KPATHOTE TO
TTaTNUEVO.

Kartda mn digpkeia TnG Asiroupyiag
PUYOKEVTPIONG ePPavifovTal 0 apiBudg
OTPOPWY TOU POTOPA I N TTPOKUTITOUGO

1IN RCF ka1 0 xpdvog 1Tou €xel TTEPATEL.

START o AprioTe TTAAI TO TTAAKTPO WOTE Va

H AAgNn Aeimoupyiag diegdyeTal ye TRV
puBuiopévn Babuida epevapiopatog.
MpoBaAAeTal n Babuida @pevapiouaTog.
Mapddeiypa ~>f

17  ZTOMATNMA EKTAKTNG OVAYKNG

o [MatioTe 10 TTAAKTPO U0 POPEG.

2710 OTAPATNHA EKTOKTNG QVAYKNG
diegayetal n ARgn Asiroupyiag pe n

STOP
OPEN

BaBbuida ppevapioparog "fast" (cuvropog

XpoOvog AfEng). MpoPdaAAeTal n Babuida
@pevapioparog ~-f.

TEPUATIOETE TN AEITOUPYIQ QUYOKEVTPIONG.

Napadeiyua: MNapadeiyua:
‘Evdei§n RPM (RPM) ‘Evdei§n RCF (*RCFx)
ITCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
& 458a S:aa sr 1947 S:iE8
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
& <4B88a S:8a s> 1538< J:88
lrere mem ] [ umins Brer reml [ umins
o 4888 B:24 ok 15384 B:2d
>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
o 398A8 B, ok 19234 B,
Napaderypa: MNapaderypa:

"Evdeién RPM (RPM)

Brer< meml  [tmins
o 4278 ™of

‘Evdeién RCF (*RCFX)

Brers Reml  [omins
ar 1733 e
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18 MeTpnTAg KUKAWV

18.1 EBA 200

H didpkela xpAong Tou potopa Trepiopietal oe 50.000 kUkAoug AsiToupyiag (AEITOUPYiEG QUYOKEVTPIONG).

H o@uydkevipog eival e€fommAiopévn pe €vav ueTpnt KUKAWV, O OTI0ioG METPAEl TOug KUKAOUG AgiToupyiag
(puyokevTpioEIg).
Metd amd kdBe AciToupyia QUYOKEVTPIONG, KOTA TNV aTTaCPANIGN TOU KOAUUUOTOG, €upavifeTal oUVIOUa O apiBuog
KUKAWV AEIToupyiag (QUYOKEVTPIOEIG) TTOU £XEI ATTOMEIVEL.
Mapdderyua:

>RCF< RPM I t/min:s
RemCucles= 16783

Edv yivel urépBaon Tou péyiaTou apiBpol KUKAwY AsiToupyiag Tou poTopa, ePeavidetal JETE aTTd KABE évapén piag
QUYOKEVTPIONG, N akOAouBn €vOeEIEn Kal N QUYOKEVTPION TTPETTEI va EKKIVNOET €K VEOU.
>RCF< RPM I I t/min:s

Cucles rFrassed

ii Edv epgpavioTei n akdAouBn €voeign,

>RCF< RPM I t/min:s
Cucles rassed

yia AOYouG ao@AAEIag, TTPETTEI TOTE VA AVTIKOTAOTOOE apéows 0 poTOPAG HE Evav VEO.

A@ou avTikataoTabei 0 pdTopag, TTPETTEl TTAAI O HETPNTAG KUKAWV va TeBei oTo "0" (BAETTe KepdAaio "Etravagopd Tou
METPNTA KUKAWV aTo "0™).

18.2 EBA200S

H didpkeia xpriong Tou péTopa dev €XEl TTEPIOPIOHO.
MNa autd 10 Adyo dev atTaiTeiTal 0 HETPNTHG KUKAWY Kal yI' auTo gival ATTEVEPYOTTOINUEVOG.

19 PuBpioeig ka1 EpwTAOEIG

rer< rem ] [Tomins
¥ MACHIHME MEHWU ¥

>RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s >RCF< RPM I I t/min:s
=2 Info -} Settinas —* Time % Cucles
Epwtnon: PuUBuion: EpwTtnon:
o [MAnpogopieg e AkouaTiké orjua e Qpeg Aeiroupyiag
OUOTIHATOS e Autéuarn amac@daAlion o ApIBuog TV
TOU KOAUUUATOG PETA TN (PUYOKEVTPIOEWYV TTOU
(PUYOKEVTPION die€fxbnoav
e Autéuarn
QTTEVEPYOTTOINGT TOU PUBuion:
QWTIOPOU PbvTOU e MeTpnTAC KUKAWY
e  OTTIKS OAPA PETA TNV
oAokAfpwaon TG
(PUYOKEVTPIONG
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19.1

EpwTtnon TAnpo@opiwv CUCTAHHATOG

Mrropei va yivel epwTnon yia TIG aKOAOUBEG TTANPOPOPIEG CUCTAUOTOG:
o LUOVTEAO QUYOKEVTPOU,

o £KkOOON TTPOYPAUMATOG TNG PUYOKEVTPOU,
e  TUTTOG TOU PETATPOTTED CUXVOTNTAG,
L]

£€KO0ON TTPOYPAUMUATOG TOU PETATPOTTEQ CUXVOTNTAG

H epwTnon, ytropei o€ madon Tou poTopa, va dieaxOei wg eEAG:

sTOP
H diadikacia ptropei va diakoTrei avé TAca OTIYHA KE TNV TTiEon OTO TTANKTPO .

SELECT ®

SELECT o

< (U< (B

START (]
PULSE

SELECT o

)«

SELECT ®

e

SELECT b

e

KpartioTe matnuévo 1o TTARKTPO yia 8
OeuTEPOAETTTA.

MatAoTe TO TTAAKTPO.

MarAoTe TO TTANKTPO.
MovTéAo puyoKevTpOU

MatAoTe TO TTAAKTPO.
"Exd00n TTPOoYPANUATOS TG PUYOKEVTPOU.

MarAoTe TO TTANKTPO.
TUTTOG TOU PETATPOTTED TUXVOTNTAG.

MatAoTe TO TTAAKTPO.
‘Exkdoon TTpoypduuaTOg TOU YETATPOTTEA
ouxvoTNTOG.

MatAoTe dUo PopEg TO TTARKTPO yia va
ATTOXWPMOETE ATTO TO JEVOU

"=2 Info" (MANPOPOPIEG) 1 TPEIC POPEG YIa

VO ATTOXWPNAOETE Ao 1o Yevou "¥
MACHINE MENU *" (MENOY
MHXANHY).

m RPM I t/min:s
¥ MACHIHE MEHU ¥

m RPM I t/min:s
—-* Info

m RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
EBA Z20A EBA Z2BAS
Mapdaderypa:

m RPM I t/min:s
CP Fl = 1,88
Mapdaderyua:

m RPM I t/min:s
FC tore LC 388LA
Mapdderypa:

ITCF< RPM I t/min:s
FC Fl = D 1.88

Mapadeypa:

m RPM I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s

¥ MACHIHE MEHU #* & 45688 S: 88
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19.2 AKouOoTIKO Oiua

Hxei T0 akouoTiké onua:
e UETA aTTO gu@Avion piag BAABNG o€ dIAOTNUA 2 BEUTEPOAETITWV.
e UETA TNV OAOKANPWON TNG YUYOKEVTPIONG Kal TTalcn Tou poTopa o€ dIAoTnHa 30 SEUTEPOAETTTWV.

Méow Trieong oTToI0UBATTOTE TTANKTPOU, TEPUOTICETAI TO OKOUCTIKO OTUa.
To akougoTIKO Grjua PTTopei o€ TTadon Tou POToPa, va PUBUIOTEN WG €ENG:

sTOP
H diadikaoia ptTopei va diakoTrei avd TTdoa aTIyur) JE TNV TTIECT OTO TTARKTPO . 2 auTn TNV TTEPITITWON
Oev atrobnkevovTal o PUBUICEIG.

. Kp(]Tr’]O'TE TTaTNUEVO TO TTARKTPO yia 8 [>RcF< “Rem [ tmin:s
BeutepoAeTTTa. ¥ MACHIME MEHU %

\J

e [latroTe TO TTAAKTPO TOOEG POPES, WG [Rer< “rPm [ vminss
OTOU EPPAVIOTEI N €ENG EVOEIL. -3 Settings

START o [latrioTe 1O TTAAKTPO. [>rcF< “rem [ umins [rer< rem | [ vmin:s
End beep : AkouoTIKO orfjua PETA TNV End beer =aff End beer =ah

OAOKANPWON TNG QUYOKEVTPIONG
off : Zrjpa aTTevepyoTTOINUEVO.
on : Zua EVEPYOTTOINUEVO.

t e Me 10 'IT)\I”']K'I:pC( puepizeT's Ta off [>rcF< rem [ e [>rcr< “rem | [ umins
@ @ (avevepyd) A on (evepyo). End beer =off End beer =oh
+ MamoTe 10 TARKTPO . Lror< reml [ umins Lror< rewl | umins
Error beep : AKouoTIKG Ofpa PETE TNV Errar beer =off Error beer =oh

eP@Avion piag BAGRNG.
off : ZAua amevepyoTToinuévo.
on : Zfha eVEPYOTTOINUEVO.

\J

o Me Ta TANKTpa pubpileTe Ta off [>rcF< “rem [ tmin:s [>rcF< “rem | [ vmin:s
@ @ (avevepyd) f on (evepyo). Error beer =off Error beer =on
e [atiaTe 10 MAAKTPO. [>rcr< “rem [ tmins [>Rer< rem | I Gt
Beep volume : ‘Evraon Tou akouaTIKOU Beer wvolume =min Beer wolume =max
OnMaTog.
m!n . OI,YG >RCF< RPM I t/min:s
mid : pétpia -
max : duvaTd Beer wolume =mid
t ¢ Me 1a MAKTpa puBuileTe TNV min., mid, [>rer< “Rem [ tmin:s [>rer< “rem | [ umins
@ @ max. eviaon. Beer wolume =mimn Beer volume =max

>RCF< RPM I t/min:s
Beer wvolume =mid

\

2UVEXEIO OTNV ETTOPEVN CEAIdQ
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START
PULSE

\

STOP
OPEN

MatAoTe To TTANKTPO YIA VA ATTOONKEUTEN N [>Rer< “rem [ tmins
pUBLION. Store settins...
>RCF< RPM I t/min:s
—* Settinas
MatAoTe pia @opd TO TTAAKTPO YIa va Mapdadeiypa:

ATTOXWPNOETE ATTO TO YEVOU [>rcr< “rem [ mins [>rcr< “rem [ tmins
"=} Settings" (PuBuioeig) i} dUo Qopég yia va 2 .
aToXwpnoeTe amd 1o pevou "¥ MACHINE MENU N | S 5188
¥ (MENOY MHXANHY).

19.3 OmTIKO OAPA PETA TNV OAOKARPWON TNG PUYOKEVTPIONG

O QWTIOPOG POVTOU TNG EVOEIENS avOBOTRAVEI HETE TNV PUYOKEVTPIOT), WOTE VA ONUATOSOTAOEI OTITIKA OTI €XEI
TEPUATIOTEI N PUYOKEVTPION.

To oTTIké orfjpa pTTopEi o€ TTavan Tou PoTOPa, va evepyoTToindei i atrevepyoTroindei wg EAG:

sTOP
H diadikacia ptropei va dlakoTrei avé Taca OTIYHA KE TNV TTiEon OTO TTANKTPO .

SELECT

SELECT

< (U< (B

KpartioTe matnuévo 1o TTARKTPO yia 8 [>rcF< rem | [ min:s
BeuTepOAETTT. % MACHINE MENU ¥
MatAoTe TO TTANKTPO TOOEG POPES, £WG OTOU [>Rcr< rem | [ i
eM@avioTe N €ENG EVOEIEN. -3 Sattinas

MarAoTe TO TTAAKTPO. [>rcF< rem | [ min:s [>rcF< Rem [ min:s

End beer =gftf| |[Ehd beer =ah
MatAoTe TO TTANKTPO TOOEG POPES, £WG OTOU [>Rcr< rem | [ min:s [>rcr< rem [ tmins
EHQAVIOTET LI T TiG BUO EVOEIGES. End blinkins=off| |End blinkins=on

End blinking : Avaféopnoua Tou @wTiouoU
@OVTOU EVOEIENG PETA TN QUYOKEVTPIOH.

off : O pwTiIou6g PévToUu dev avaBoaPrAvel.
on : O ewTIou6G POVTOoU avafoaBAVEl.

o Me Ta TANKTpa pubpiete Ta off (avevepyd) ) on [rer< rem | [ mins [Rer< rem [ tmin:s

(evepyo). End blinkins=off| |[End blinkins=on
o [latroTe TO TTAAKTPO YIA VO aTTOONKEUTE N [>rcr< rem | [ tmin:s
pUBHION. Store setting...
>RCF< RPM I I t/min:s
—* SBettinas
e [latAoTe pIa @opd To TTARKTPO Yia va Mapddeiypa:
anoxwpﬁom—: aTro 10 YeEvoUu [>rer< rem | [ vmins [>rcr< Rem [ umin:s
"= Settings" (PuBpioeig) n dUo Popég yia va ¥ MACHIME MEMU %| l& 4588 5: 80

aTToXWPAOoETE amd 1o pevou "¥ MACHINE MENU
*" (MENOY MHXANHY).
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19.4 AutépaTn ATTAc@AAICT TOU KOAUMUOTOG HETA T QUYOKEVTPIOH

Mrropeite va puBuioeTe €av T0 KGAUPUa Ba atrac@aAifeTal auTépaTa R Oxl, JETA TNV QUYOKEVTPIOT).

>¢ TTaUon Tou poToPA, AUTH N PUBUIoN PTTOPEI va yivel wg €ENG:

sToP
H diadikaaia ptropei va dlakoTrei avd TTAoa GTIYUA WE TNV TTiETN GTO TTANKTPO . Z€ QUTH TNV TTEPITITWON

O¢ev armroBnkelovTal ol puBICEIG.

[>Rcr< rem | [ tmins
End beer =oh

o KpatioTe Tratnuévo 1o TIARKTPO yia 8 [ror< rem [ vmins
deuTepoAeTITa. ¥ MACHIME MEHU 3

o [latroTe TO TTAANKTPO TOOEG POPES, EWG [>rcr< “rem [ tmin:s

OTOU guPavIOTEN N €EAG EvOeIEn. -% Settinas

START o [MatoTe TO TTAAKTPO. [>rcr< “Rem [ umins
End beer =otf

o TaTAOTE TO TTAAKTPO TOOEC POPEC, EWGC [rer< rem [ tmins
OTOU eP@avIOTEN pia aTrd TG dUo evOEiEES. Lid autoOren=off

>RCF< RPM I t/min:s
Lid AutolOFen=on

Lid AutoOpen : AutépaTtn atmag@dAion

TOU KOAUPHPATOG PETA TNV PUYOKEVTPION.

off : To kdAuppa dev aTTac@aAilel
auTOUOTA.

on : To KGAuppa atrac@alifel autouaTa.

e Me Ta TAAKTpa puBuilete Ta off A on. [>Rcr< rem [ ominss

t
@ @ Lid AutolOren=off

>RCF< RPM I t/min:s
Lid AutolOrFen=on

START o [MaTtAoTe TO TTAAKTPO YyIa va aTroBnKeuTEi N [>rcr< rem [ umins
pUBION. Store settins...

>RCF< RPM I t/min:s

—» Settinas
stor e [latAoTe pia Qopd TO TTANKTPO YIa va
ATTOXWPNOETE ATTO TO JeEVOU [Rer< rem [ tmin:s

"= Settings" (PuBuioeig) r} dUo QopEg yia ¥ MACHIME MEMU %

Mapdaderypa:
>RCF< RPM I t/min:s
a 4588 3:88

VO aTToXwpPRoETE aTro 10 pevoy "k
MACHINE MENU #¥" (MENOY
MHXANHY).
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19.5 QwTIou6g PovTou TNG £vdEIgng

Mo Tnv e€oikovOuNnon vEPYEIQG, UTTOPEITE, HETA aTTO YIO PUYOKEVTPICT), VO PUBUICETE ATTEVEPYOTTOINGTN TOU QWTIOUOU
@POVTOU €VOEIENG PETA aTTO 2 AETTTA.

2 TTaU0N Tou POTOPA, AUTHA N PUBUICN PTTOPET Va yivel WG €ENG:

STOP
H diadikaaia ptropei va diakoTrei avd TTAoa GTIYUR JE TNV TTiETN OTO TTANKTPO . 2€ QUTH TNV TTEPITITWON
O¢ev atmroBnkevovTal ol pUBITEIS.

SELECT

SELECT

< U (f

START
PULSE

SELECT

B«

A

START
PULSE

KpaTtroTe Tatnuévo 1o TTARKTPO yia 8
OEUTEPOAETITA.

MatAoTe TO TTANKTPO TOOEG POPEG, EWG
6ToU gpPavioTei n eEAG EvOeIgn.

MatoTe TO TTAAKTPO.

MatAoTe To TTANKTPO TOOEG POPEG, EWG
6TOoU gpPavioTel pia atro TIG dUO eVOEIEEIG.
Power save : Autéuarn atrevepyoTtroinon
TOU QWTIGHOU POVTOU.

off : Autépartn atevepyotroinon un

evepyn.
on : AutéuaTn ATTEVEPYOTTOINGN EVEPYI).

Me 1a TTAAKTpa puBuileTe Ta off
(avevepyd) A on (evepyod).

MatAoTE TO TTANKTPO YIa Va atroBnKeUTEN N
puBuIoN.

MatoTe pia opd To TTARKTPO YIa va
ATTOXWPNOETE ATTO TO YEVOU

"= Settings" (PuBpioeig) n dUo Popég yia
v OTTOXWPAOETE aTrod 1o pevou "¥
MACHINE MENU *" (MENOY
MHXANHZ).

I t/min:s

¥ MACHINME MEHU %

I t/min:s
—-> Settinss
I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
End beer =otf End beer =oh
I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
Power save =off Power sawve =on
I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
Power save =off Power sawe =on
I t/min:s
Store setting...
I t/min:s
-+ Settinas
Mapdderypa:
I t/min:s >RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHIHE MEHU #* a 45688 5:08
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19.6 EpwTtnon Twv wpwv A&IToupyiag Kal Tou apiBoU QUYOKEVTPIoEWV

O1 Wpeg AsiToupyiag eival XwPIoPEVEG O€ ECWTEPIKEG KAl EEWTEPIKEG WPEG AEITOUPYiaG.
Ecwrtepikég wpeg Asitoupyiag: ouvolikdg XpOvog, KATA TOV OTTOI0 ATAV EVEPYOTTOINKEVN N CUOKEUH.
E€wTepikéG wpeg AsiToupyiag: oUVOAIKOG XPOVOG TWV PEXPI TWPA QUYOKEVTPICEWV.

H epwTnon, ytropei o€ radon Tou poTopa, va diegaxtei wg eEAG:

STOP
H diadikacia ptropei va dlakoTrei avd TTaoa OTIYHA KE TNV TTiEon OTO TTANKTPO .

o KpartioTe matnuévo 1o TTARKTPO yia 8
OEUTEPOAETTTA.

SELECT

e [latroTe TO TTAAKTPO TOOEG POPES, EWG
OTOU guPavIoTEi N €EAG EvOeIEn.

SELECT

MartAoTe TO TTANKTPO.

]
c
c
o
m

SELECT e [MatoTe TO TTAAKTPO.

.e

o [MatAoTe TO TTAAKTPO.
Starts : ApIBu6g SAwv Twv
(PUYOKEVTPICEWV.

SELECT

.e

sTOP o [latrioTe dU0 YopPEG TO TTAAKTPO YIa va
ATTOXWPNOETE ATTO TO JEVOU

"= Time & Cycles" (Xpovog & Kukhol)
TPEIG POPEG VIO VA ATTOXWPNOETE ATTO TO
pevou "¥ MACHINE MENU *" (MENOY

MHXANHX).

TimeExt : EEwTepIKEG WPEG AsIToupyiag.

Timelnt : EcwTepikéG WPES AsiToupyiag.

>RCF< RPM I t/min:s
¥ MACHINE MEHU #*

[>rcr< rem | [ tmins
—* Time & Cucles

Mapdadeiypa:
>RCF< RPM I t/min:s

TimeExt= 43 h
Mapddeiypa:

>RCF< RPM I t/min:s
Timelnt= &8 h
Mapadeyua:

Starts= 325

Mapdaderypa:

>RCF< RPM I t/min:s m RPM I t/min:s

¥ MACHIHE MEHU ¥ a 435688 S: 88
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19.7 Emava@opd Tou YeTPNTH KUKAWV OTO Pndév

A@ou avTikataoTaBei o poTopag, TTPETTEI O METPNTAG KUKAWY va TEBE TTGAI aTO Pndév.

O peTpnTAG KUKAWYV eITPETTETAI VO TEBEI 0TO PNdEV Vo AV TTPONYOUPEVWG O POTOPAG EXEI AVTIKATAOTABEI pE
/ i \ évav véo.

O petpnTAG KUKAWY, PTTOopEi o€ TTalon Tou pAToPad, VO ETTAVAPUBUIOTEI WG EENG:

STOP
H diadikaoia ptropei va dIakoTTEl avd TTdoa OTIyUr) ME TNV TTIECN OTO TTARKTPO . € QUTH TNV TTEPITITWON
d¢ev atroBnkevovTal ol pUBICEIS.

@ o KpatoTe Trarnuévo 1o TTARKTPO yia 8 Brer< Rem1 [ minis
OeuTepOAeTITa. ¥ MACHIHE MENU ¥

@ o MaTAOTE TO TTARKTPO TOOEG POPEG, EWG Frer< reml | gmins
OTOU ePQAVIOTEN N €€NG EvdEIEn. -% Time & Cucles

smer | e [laTAOTE TO TAAKTPO. Mapaderypa:

>RCF< RPM I I t/min:s
TimeExt= 42 h

@ o MaTAOTE TO TTARKTPO TOOEG POPEG, EWG Frer< reml [ omins

OTOU guPavioTei N eEAG EvOeIEn.

Cyc sum : ApIBUAC TWV KUKAWV Cyc sum= SB00@1

Aeitoupyiag Trou diegAxdnoav.

e

RCF o [NatAoTe TO TTARKTPO. Frer< mReml [ umins
Cyc sum=< S8881 >

&

t o [MaTtAoTe TO TTARKTPO. [>rcr< “rem | [ umins

@ O ap1Budg Twv KUKAWV AgIToupyiag TTou Cuc sum=< ax
o1egNxOnoav TiBeTal aTO PNdEV.

START o [MaTAOTE TO TTAAKTPO YIO VO ATTOBNKEUTE N [-rer< "rem | [ tmins
pUBLION. Store cucles ...

>RCF< RPM I t/min:s

Cuc sum= 5]
\2
soe | o MamioTe 500 QOPEG TO TAAKTPO Yidt v Mapddelypa:
qnoxgopr']osTa améd 10 psyoﬂ ] ) [>rcr< “rem | [ vmin:s [>rcr< rem | [ min:s
"~>Time & Cycles” (Xpévog & KUkho | |y MaCHIME MENU %*| [ 4569 5: @0

TPEIG POPEG YIA VA ATTOXWPNOETE ATTO TO
pevou "¥ MACHINE MENU *" (MENOY
MHXANHZ).
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20 oxeTmiki Quyokevrpn emitaxuvon (RCF)

H oxeTikr ouydkevtpn emitdyuvon (RCF) opiletal wg TTOAAATTAGOIO (TOU GUVTEAEDTH EMITAXUVONG) TNG YNIVNG €AENG
(9). Eival apiBuntiké oToixeio aveEdptnto ammd povada PETPNONG Kal XpnoIMEUEl wg KPITHPIO TNG SIaXWPIOTIKAG Kal
I{nuaToyovou 10xXU0G.

O utrohoyioudg ETTITUYXAVETAI PE TOV TUTTO:

2
RPM RCF
RCF =| — | xrx1,118 = RPM = .| — x 1000
1000 rx1,118

RCF = oXeTIKr QuUyOKevTpn emITAXUVON
RPM = atpo@ég ava 17 Aetrté (0.a.A)
r = (UYOKEVTPIKN akKTiva o€ XAOT. = ammdéoTaon atrd TV HEGOTNTA TOU TTEPIOCTPOPIKOU AEova wg ToV TTATO TOU
uyokevTpIKoU doxeiou. MNa @uyokevTpIkr akTiva BA. kepdAaio "Anhang/
Appendix, Rotoren und Zubehdr/Rotors and accessories".

H oxeTikr] uyokevTpn emitdyuvon (RCF) e€aptatal ammd tnv TaxUitnTa oTpopwyv (0.a.A) Kal Thv
(PUYOKEVTPIKI AKTivaQ.

21 Quyokévipnon UAIKWYV 1 HEIYHATWY UAIKQWV TTaX0oug peyaAuTtepou amré 1,2 kgldm3

Katd tnv @uyokevTpn Asitoupyia e avwTaTo apiBPd oTpo@wyv Oev ETTITPETTETAI N UTTEPBACN TNG TTUKVOTNTAG UAIKWV A
MIYUATWY UANIKWV peyéBoug 1,2 kg/dm3. Emi UAIKWV 1 pelypdtwy pe peyaAutepo Traxog Ba TrpéTrel va peiwBei o
apIBu6Gg OTPOPWIV.

O emTpeTTOUEVOG OPIBUOG OTPOPWV UTTOAOYICETAI OCUN@WVA e ToV akdAouBo TUTTO:

1,2
uYwnAOTEPN TTUKVOTNTA [Kg/dm?]

MEIWPEVEG OTPOYEG (Nred) = J x WEYIoTOG apiBudg oTpopwy [RPM]

T.X. : HéyIoTOG apIBuog oTpopwyv RPM 4000, TTukvotnTa 1,6 kg/dm3

3
nrea=_|1-2KIMAM® 1000 RPM = 3464 RPM
1,6 kg/dm?

Edv utrdpxouv evdexoueveg au@ifoAie ateuBuvBeite OTOV KATAOKEUAOTH.

22 Amao@dAion EKTAKTNG AVAYKNG

> ¢ TTePITITWON SIOKOTTAG PEUPATOG TO KAAUPa Ogv PTTopEl va atrac@alioTei pnxavokivnTta. Mpétel va diegaxOei
XEIPOKIVNTN aTTac@AAION EKTAKTNG OVAYKNG.

[Na TNV atrac@dAIon €KTAKTNG AVAYKNG, ATTOCUVOEDTE TN PUYOKEVTPO aTTO TO peUA.
AvoiTe TO KGAUPPA POVO O€ aKIVNTOTTOINUEVO PATOPA.

MPOZOXH! Znuid Tng ac@aAiong katd Tn dIdpKela TNG ATTAcPAAIONG EKTOKTNG AVAYKNG HECW TTEPICTPOPNAG
ToU €€Aywvou KAEIBIOU CUN@WVA e TOUG BeiKTEG TOU poAoyioU (TTpog Ta OegId).
To €§aywvo KAeIdi eMITPETTETAI VO TTEPIOTPEPETAI POVO avTIBETA ATTO TOUG BEIKTEG TOU poAoyioU (TTPog Ta
apioTepd), BAETTE atreikOvion.

e AtrevepyoTtroifoTe To dIaKOTITN OIKTUOU (©€0n SiakoTrTn "0").

Agite péoa ammd 10 TApdBupo OTO KAAUPUQ, yia va emBeBaiwbeite OTI O
pPOTOPAG BPioKETAI TTIPAYUATI O€ KATAOTOON NEEMIOG.

e FEiodyere 10 e€€dywvo kAeldi opilovtia oTtnv ot (A) KAl TTEPICTPEWTE
TTPOCEKTIKA avTiBeTa atrd Toug SeikTEG TOU poAoyloU (TTPOG Ta apIoTEPA) HOVO
1600, £€WG OTOU QVOIEEl TO KAAUPHA.

o TpaBAgte AN £Ew TO €§AywvO KAEISi atTd TNV OTTH.
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23 Mepiroinon Kai Zuvthpnon

@ Evdéxetal va uttdpyel KATroiou €idoug HOAuvon TG GUCKEUNG.

ByadleTte TTAVTOTE TO PEUPATOANTITN TNG CUOKEUNG aTTd TNV NAEKTPIKA TTPIfa TTPIV aTrd KABE KaBdapioua TnG
OUOKEUNG.
> TTEPITITWON, KATA TNV OTT0ia BEAETE VA QapUOoETE pia uEBodo Kabapiguou i atroAluavang, n oTroia
dlapépel atrod TN uEB0dO, TNV OTToIa TTPOTEIVEI TO EPYOCTACIO KATAOKEUNG, TOTE TTPETTEI va eTTIRERaiwdEiTE, av
pe TN €€vn diadikaaia, Tnv otroia BEAETE va e@apudoeTe, Oev Ba TTpokUWel @BOPA OTn CUCKEUN 0AG,
PWTWVTAG YIO TO OKOTTO AuTd TOUG apPodioug TOU EPYO0TACIOU KATOOKEUNG.

e  O1 QuyokevTpol, Ol POTOPEG Kal Ta TUXOV TTPOCOeTa e€apTipaTa Oev ETMITPETTETAI VA TTAEVOVTAl OE QUTOPATO
unxavAhupara Along.

o  Mrtropeite va TTpaydOTOTTOINCETE TTAUCN UOVO HE W QUTOPOTO TPOTTO KABWG Kal Pia atmmoAupavon he xprion
KdTrolou KatdAAnAou uypou.

H Bepuokpacia Tou vepou TTpETTel va avépyxeTal aTtoug 20 — 25°C.

EmirpémreTal n xprion péow kabapiopou Kal aTTOAUPAVTIKOU PHOVOo €AV auTd:

— éyouv pH petagu 5 kai 8,

— Ogv TrepIEXouV SIaBPwWTIKA aAKAAIa, uTTEPOEEidIa, XAWPIOUXES EVWOEIG, 0Ea KAl AAKAAIKG SiaAUuaTa.

e [lpog T0 OKOTTO OTTWG ATTOPEUXBOUV JIABPWTIKA QaIVOUEVA AOYW EQAPHOYNG ECPOAUEVWY ATTOPPUTTAVTIKWYV h
ATTOAUMAVTIKWYV UAIKWYV TTRETTEN va 000¢ei oTTWOdATTOTE TTPOCOXN OTIG €I0IKEG UTTODEIEEIC EQAPUOYAS TWV UAIKWV
auTwv, ol oTroieg éxouv €kd0Bei ammd TO €PYOOTACIO KOTAOKEUAG TOU OQOPOUUEVOU OTTOPPUTTAVTIKOU 1
ATTOAUMAVTIKOU UAIKOU.

231 ®uyodkevrpog (MepifAnua, KaAuppa Kol 6AAANOG PUYOKEVTPNONG)

23.1.1 Em@avelakog Kabapiouog Kal @povTida

o KaBapilete TO TrEPIBANUA TOU QUYOKEVTPIKOU SIaXWPICTAPA KAl TO XWPO PUYOKEVTPIONG TAKTIKA Kal OTaV
XPEIAZeTal XpnoIPoTToIEiTE oaTToUVI i éva \TTI0 KABaPIoTIKG Kal éva uypod Travi. Av gival avaykaio, TTpopaiveTe o€
KaBApIoPa, XpNOIKMOTIOIWVTAG OaTTOUVI i} £éva GAAO ATTIO ATTOPPUTTAVTIKO JE vePS. O TPOTTOG auTOS KaBapIiouoU
€ival euvoikOg yia AOyoug UYIEIVG Kal aTToKAEiEl BIaBpwaelg Adyw Twv akabapaoiwy, TTou KOAAAvVE yéoa oTn
OUOKEUN.

e JUOCTOTIKA TwV EVOESEIYUEVWV PECWY KABapIopou:

Zartrouvl, AvioVIKOi KAl Jn I0VIKOi TACIEVEPYOI TTAPAYOVTEG.

e Metd Tn Xprion péowv kaBapiopoU, OTTOPAKPUVETE T KATAAOITTA TOU KaBapIoTIKoU Yéoou OKOUTTICoVTag PE éva
uypo TTavi.

O1 emipdveleg Ba TTPETTEI OTTWOBATTIOTE VA OTEYVWVOVTAI JETA TOV KABApPIGUOS.

e Xg& TEPITTTWON, KATA TnVv OToia TTPOKUYEl Uypasia PECa OTO XWPO TNG QUYOKEVTPNG eTreepyaaiag Adyw
ONMIoUPYIaG CUUTTUKVWUEVOU aépa, TIPORAIVETE O OTEYVWHA, XPNOIUOTTOIVTAG €va Travi JeE IKavoTnTa
aTroppPOPNONG TNG Uypaciag.

o TpiBete TNV EAAOTIK OTEYAVOTTOINON TOU BAAGPOU QUYOKEVTPNONG META aTTO KABE KABApIoPS Pe OKOVN TOAK A PE
£€va UNIKO ouvTipnong AdoTixou.

o Oa mpétel va eAEyxeTal 0 BAAAPOG GUYOKEVTPNONG £TNCIWG yia va diamoTwBouv £ykaipa TUXOV Cnuieg.

QUYOKEVTPOG. ZTNV TIEPITITWON QUTH Ba TTPETTEl VA EVNUEPWOETE OXETIKA TNV UTTNPEETia €{uTTNPETNONG

j E@doov diammoTtwBouv ¢nuieg Tou agopouv Tnv ao@daAcia, dev Ba TTpéTTel TTAEOV va TiBeTal o€ AeiToupyia n
TTEAQTWV.

23.1.2 Em@aveiaki amroAUpavon

e Xg TEPITITWON, KATA TNV OTToia TTEPACEl JECO GTOV ECWTEPIKO XWPO TNG QUYOKEVTPNG ETTEEEPYATIAg UAIKO e
1I816TNTEG HOAUVONG, TOTE TIPETTEl VA ETTAKOAOUBATEI auéowg atroAUuavan Tou TTPooBANBEVTOG XWpou.

e ZuoTaTIKG Twv eVOEDEIYUEVWY PECWYV ATTOAUPOVONG:
AIBavoAn, n-rpotravoAn, alBUAIKr e€avOAn, aviovIKoi TACIEVEPYOI TTAPAYOVTES, AVACOTOAEIG SIARpwaong.

e  Metd Tn xprion péowv ammoAUPavong, OTTOUOKPUVETE T KOTAAOITTA TOU HECOU OTTOAUUAVONG OKOUTTICOVTAG YE
£€va uypo TTavi.

o O1em@adveieg Ba TTPETTEI OTTWODNATIOTE VA OTEYVWVOVTAI HETA TNV atroAUpavan.
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23.1.3 Atroudkpuvon padievepywyv akKabapoiwv

e  To XpNOIUOTTOIOUUEVO PECO Ba TTPETTEI VA EVOEIKVUTAI I TNV ATTORAKPUVOT PAdIEVEPYWV OKABAPTIWV.

o JUCTOTIKA TWV EVOEBEIYUEVWV HECWV YIA TNV ATTOPNAKPUVON PABIEVEPYWYV aKABAPOIWV:
AVIOVIKOI KaI Jn 10VIKOi TAOIEVEPYOI TTAPAYOVTEG, TTOAU-EVUDPN aIBaVOAN.

e Metd Tnv atTopdkpuvan Twv PadIEVEPYWV OKABAPTIWY, ATTOUAKPUVETE TA KATAAOITTA TOU XPNOINOTTOINBEVTOG
péoou okouTrifovTag e éva uypd Travi.

o O1 em@AveIEG TTPETTEI VA OTEYVWIVOVTAI AUETWG PETA TNV ATTOUAKPUVOT TwV PAdIEVEPYWV AKABAPTIWY.

23.2 ZTtpo@eio Kal e§apTAHATA

210 EBA 200 S, o pdrtopag emTpETmeTal va eykabioTaralr kali ameykabiotarar yévo atmé 1O TUAMA
eEuTTNPETNONG TTEAATWY, YIa Adyoug ac@daAsiag!

23.21 KoaBapiopodg kal @povTida

e Tia v mPOANYn piag O1dPpwong Kal PETABOANG TOU UANIKOU TIPETTEI TO OTPOQPEIO KAl TA €EAPTAMATA VO
KaBapifovtal TOKTIKA PE oamouvi i pe €va ATTo KaBapioTikG Kal €va uypd Travi. ZuvioTdaTtalr n dlevépyela
KaBapiopoU TouldyiaTov pia eopd efdopadiaiwg. O akabapaieg TTPETTEI va ATTONAKPUVOVTAI AUETWG.

e  ZUuOTOTIKA TwV eVOEDEIYUEVWY PHECWVY KaBapiouou:
>arrouvi, avioVIKOi Kl Jn 10VIKOi TACIEVEPYOI TTAPAYOVTEG.

e  Metd Tn xprion PMECWV KABAPIOUOU, ATTOUAKPUVETE TO KATAAOITTO TOU KABAPIOTIKOU PEGOU EETTAEVOVTAG HE VEPO
(MOVO €EWTEPIKA TNG PUYOKEVTPOU) ] OKOUTTICOVTOG PE €éva uypo TTavi.

e To oTpo@eio KAl T EEAPTANOTA TIPETTEI AUETWG META TOV KABAPIOHUO VO GTEYVWGOUV.

Mpétrel va eAéyxeTal o poTOPAG Kal Ta TTPOCBETA eCapTAATA KABE £fdouada yia va diamoTweei n uTTapgn Tuxov
@Bopwv Kkail BAaBwv atrd dIaBpwaoEIC.

To oTpogeio kal Ta €EApTnuUa Oev EMITPETTETAI O€ TrEPITITWON €vdeiEng @Bopdg 1 didfpwong va
XPNoluoTToINBoUV TTAEoV.

o O €éAeyxog aTabepng €dpaong Tou aTpo®Ea va yivetal kaBe eBOouGda.

23.2.2 AmoAupavon

e Edv mopouciaoTei oloudntrote €idoug PoAuopévo UNIKG €TTi Tou pdTopa R OTa TUXOV UTTApXOvTa TTPOcBeTa
eCaptiuara, Ba péTrel va diegaxOei atroAUpavon Katd Tov TTPoBAETTOUEVO TPOTTO.

e  2UOTOTIKA TWV eVOEDEIYUEVWV HETWVY ATTOAUUAVONG:
AIBavoAn, n-trpotravoAn, aiBuAiki eavOAn, aviovikoi TaoIEVEPYOI TTAPAYOVTEG, avaoToAEig diIdRpwang.

o Metd Tn Xprion péowv atmmoAUPavongG, ATTOPOKPUVETE TA KATAAOITIA TOU OTTOAUMAVTIKOU PHEGOU EETTAEVOVTOG JE
VEPO (MOVO EEWTEPIKA TNG PUYOKEVTPOU) A GKOUTTICOVTAG WE €va uypo TTavi.

o Oa TPETTEI VO OTEYVWVOVTAI OUECWG PETA TNV ATTOAUUAVON O POTOPAG KAI TA TUXOV TTPOCOETA §apTAUATA.

23.2.3 Amopdkpuvon padiEvepywvV akabapoiwv

e To xpnoiyoTroloUuevo PECO Ba TTPETTEl va eVOEIKVUTAI I TNV ATTOUAKPUVON padIEVEPYWY aKABAPTIWY.
ZuoTaTiK@ TwV eVOEDEIYUEVWV HETWV YIA TNV ATTOPNAKPUVAT PABIEVEPYWYV aKABApOIWV:
AVIOVIKOI KQI N I0VIKOi TOCIEVEPYOI TTAPAYOVTEG, TTOAU-EVUDPN AIBavOAn.

o Metd Tn ¥Xprion péowv KaBapiopou, aTToakpUVETE TA KATAAOITTA TOU KOBAPIOTIKOU YEOOU EETTAEVOVTAG UE VEPO
(MOVO €EWTEPIKA TNG PUYOKEVTPOU) 1) OKOUTTICOVTAG HE €va uypd TTavi.

e O poéTOopag Kal Ta TUXOV TTPOCHET £EAPTAUOTA TTPETTEI VO OTEYVWVOVTOI APECWG PETA TNV OTTOPAKPUVON TwV
PadIEVEPYWV OKABAPTIWV.

23.2.4 Portopeg Kal TpOoBeTa £§apTAATA UE TTEPIOPIOHEVN SIAPKEIA XPAONG
(névo oto EBA 200)

H didpkeia xpriong Tou potopa TrepiopileTal o€ 50000 kUkAoug Aeitoupyiag (AeiToupyieg @uyokévTpiong). O PéyioTog
EMTPETTOUEVOG APIBUOG KUKAWYV AEITOUpYiag QaiveTal ETTAVW OTOV POTOPA.

Mo Adyoug ao@dAciag o podTopag dev EMITPETTETAI TTAEOV VA XPNOIPOTTOIEITAl, OTAV £XEI ETTITEUXOET O pEYIOTOG
EMTPETTOUEVOG APIBUOG KUKAWY AEITOUPYIOG TTOU ava@pEéPETal OTn CHUavan.

H ocuokeun eival e€omTAiIopévn pe €vav PeTpnTr) KUKAWY, O OTT0I0G PETPAEI TOUG KUKAOUG AgIToupyiag (pUYOKEVTPIOEIG).
Mo v Tepiypa®n, BAETTE To kKe@AAaio ("MeTpnTAG KUKAWV".

100/106



23.3 AmooTeipwon o€ auTOKAEIOTO

/A

210 EBA 200 S, 0 poTOpag OV ETTPETTETAI VO OTTOOTEIPWOEI 0 AUTOKAEIOTO.

/A

210 EBA 200, 0 pdTOpag ETITPETTETAI VO OTTOOTEIPWOEI 0€ AuTOKAEIoTO 0Toug 121°C / 250°F (20 AeTTTdY).
Meta atd 10 aTrooTEIPWOEIG PE AUTOKAEIOTO, yia AOyoug ao@AAEIag, TIPETTEI VO AVTIKATAOTABEI 0 pOTOPAG.

MeTd TNV aTTOOTEIPWON 0€ AUTOKAEIGTO TTPETTEI VA TTEPIPEVETE, £WG OTOU O POTOPAG KPUWOEI KAl TATEI OTNV
Bepuokpaacia TePIBAAAOVTOG, TTIPOTOU UTTOPETETE VA TOV ETTAVAXPNCIUOTIOINCETE.

Agv ptropei va utrdpgel atTodeIEn OXETIKA hE TO BaBud oTEIPOTNTOG.

/N

H amrooTeipwon og autdkAeioTo emBpadivel Tn dIadIKagia yApavong Twv GUVOETIKWY UAWV. EkTég auTol
evOEXETAI VA TTPOKANBOUV OTTOXPWUOTICUOI OTIG CUVOETIKEG UAEG.

23.4 Aoxeia @uyokévTpiong

e Xg TrepiTrTwaon diapporg 1 META atrd Tn Bpauon Twv doXEiwV PUYOKEVTPIONG, TTPETTEI VA ATTOUOKPUVOVTAIl TTARPWG
Ta oTTacpéva Pépn Twv Soxeiwv, Ta YUaAId Kal To XUUEVO UNIKO (UYOKEVTPIONG.

o Ta AaaTixévia évBeTa €apTANATA KABWG KAl Ta TTAAOTIKA XITWVIA TWV OTPOQPEIWV TTPETTEl va avTikaBioTavTal PeTa
atré pia Bpauon yuaAiou.

/A

Ta BpavouaTa Tou yuaAioU TTou TTapapévouy yivovTal aitia yia Tepaitépw 8padaon yuaAiou !

e Xg TIEPITITWAN, KATA TNV OTTOIa TTPOKEITAI YIA UAIKO PE MOAUVTIKEG 1010TNTEG, TOTE TIPETTEI Va dlEpynOEi apéowg Kai
Mia atroAUpavon.
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24 BAG&Beg

‘O1av 10 oQAAPa dev PTTOPET va AvTIUETWTTIOTE CUP@WVA Pe Tov TTivaka BAaBwyv, TOTE TTPETTEI va £100TTOINOE TO TUAKA
€EUTTNPETNONG TTEAATWV.

MapakaAoUpue eigdyeTe TOV TUTTO KAl TOV ApIBUO OEIpAg TG QUYOKEVTPOU. Kal o1 dUo apiBuoi BpickovTal oTnv TTivakida

TEXVIKWV OTOIXEIWV TNG PUYOKEVTPOU.

EkTéAeon piag Eravagopd AikTuou:

— KAeioTe 10 d10KOTITN TOU pedpaTog (B€an diakoTrTn "0").

— TMepipévere 1o AiydTEPO 10 SEUTEPOAETTTA KOI OTN CUVEXEIA AVoigTe Eavd TO BIOKOTITH TOU peUpaTog (B€on
diakétTn "T").

MAvupa / ZeaApa

AiTia

A16pbwon

Kapia évdeign

Kapia 16don
Aoc@dAeieg e10600u SIKTUOU
ENOTTWHATIKEG.

EAéyEre TNV TGON TPOPOBOCTIAG.
EAéyETe TIG aopdAeieg elc6dou
BIKTUOU, BAETTE OTO KEPAAQIO «AAAaYN
a0@AAEIWV £10000U PEUUATOG
OIKTUOUY.

AlakéTITNG pelpaTog ON.
IMBALANCE To oTpo@eio €ival opTwUéEVO Avoite TO KAAUPPA PETA TRV
avopoIouop®a. QKIVNTOTTOINON TOU pOTOPA.
EAéyETe TO OPTWHA TOU OTPOPEIOU,
BAére oTo KEPAAQIO "DEpTWON TOU
oTpogéa”.
EmravaAdBerte Tn Aeitoupyia Tng
(PUYOKEVTPIONG.
MAINS INTER 11 AlokoTTr) TOU PEUPATOG KATA TN BIGPKEIN Av0IigTe TO KAAUPPO PETA TNV
NG AeiIToupyiag TNG @uyokévipiong. (H AKIVNTOTTOINOT TOU POTOPA.
AeIToupyia TNG QuUYoKEVTPIONG dEV START
MAINS INTERRUPT Tepuariomke.) MigoTe 10 TMAfKTpo \
Otav xpeiadetal, eTavoAGBeTE T
A€IToupyia TNG PUYOKEVTPIONG.
TACHO ERROR 1,2 BAGRBN Twv TTOAPWY Tou apiBPoU Twv MeTd Tnv akivntoTroinon Tou
oTPOPWV Katd Tn SIdpKeIa TNG oTpo@Eeiou ekTEAEDTE pIa ETTavagopd
AeiToupyiag. AiKTOO0U.
LID ERROR 4.1-4.127 NGBog 0T0 KAEIOTPO 1] TO KAEIdWHA TOU
KOTTaKIOU
OVER SPEED 5 YT1repBOAIKEG OTPOPEG
VERSION ERROR 12 AvayvwpioTnke EGQAAPEVO JOVTEAO MeTd Tnv akivntoTroinon Tou
(QUYOKEVTPOU. oTpo@eiou ekTEAEDTE Pia ETTavagopd
AvwpoAia / BAGRN nAekTpovikoU AIKTOOU.
OUOTAMATOG.
UNDER SPEED 13 XapnAég oTpoPEG
CTRL ERROR 221-252 AvwpaAia / BAGBN nAekTpovikou
OUOTAMATOG.
CRC ERROR 271
COM ERROR 31-36
FC ERROR 60,
61.1-61.21,
61.64 —61.142
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MAvupa / ZeaApa

AiTia

A16pbwon

FC ERROR

61.23

Z@AAua otn PETPNon apiBuou oTpoPwWY | —

TACHO ERR

61.22

H ouokeun dgv emTPETTETAI VO
artrevepyoTroinBei, 660 avapel n
£vdeign epioTpoeng A KUKAIKA.
Mepipévere €wg 6TOU EUPAVIOTE TO
oUpBoAo B (KGAUUHA aoQaATPEVO)
(ueTd a6 ep. 120 SeuTEPOAETITA).
271N guvéxela dIEEAyETE pIa
EMNANA®OPA AIKTYOY.

FC ERROR

61.153

AvwpoAia / BAGBN nAekTpovikoU -
OuOTAMATOG. -

EkTéAeon piag Emravagopd Aiktuou.
EAéyETe TO @OpTWHA TOU OTPOPEiOU,
BAére oTO KEPAAQIO "DSpTWON TOU
aTpoéa”.

EmravaAdBere Tn Aeiroupyia Tng
(PUYOKEVTPIONG.

25 AMAAayRn ac@aleiwyv £10650U pelpaTog SIKTUOU

A ATrevepyoTToIfoTe TO SIOKOTITN PEUPATOG KAl ATTOCUVOEDTE Tr CUCKEUN aTTo TO SiKTUO!

O d1akoOTITNG ac@aAeiag (A) e TIG ao@AAeIeg €I0600U PEUATOS SIKTUOU BpigkeTal
OiTrAa oTov SIaKOTTITN SIKTUOU.

TpaBrgte To KAAWSIO CUVOETNG OTTO TOV PEUUATOANTITN GUCKEUNAG.
MathoTe TNV aykioTpwTr| KAEida (B) €111 TOU BIAKATTTN ac@aAsiag (A) kai

aAPaIPETTE TOV

EAatTpaTIKEG ao@AAEIEG pEUPATOG £1I0050U VA AVTIKABIOTWVTAL.

XpPNOIPOTTOIEITE JOVO ACQPAAEIEG E TNV YIA TOV AVTIOTOIXO TUTTO
KaBopiopévn TN 10X00G, BAETTE TTiVOKO KATWTEPW.

=avaBdAeTe Tov BIGKOTITN aopaAgiag oTn B0 TOU TTATWVTAG TOV WOTTOU Va

TACEl N ayKIOTPWTH KAEida.
>uvdEaTe TN ouoKeur {ava aTo SiKTuO.

MovTéAo TU1Og Aoc@dAcia Kwd.-Map.
EBA 200 1800 T 1,6 AH/250V E891
EBA 200 1800-01 T 3,15 AH/250V E997
EBA 200 S 1802 T 3,15 AH/250V E997
EBA 200 S 1802-01 T 6,3 AH/250V 2266
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26 EmoTpo@n ouoKeuwv

A Mpiv TNV €TTICTPOPR TNG CUCKEUNG, TTPETTEI VO TOTTOBETNOEI N aoPAAEIa HETAPOPAG.

‘Otav n ouokeun A Ta e€aptApaTtd Tng emoTpépovTal aTnv eTaipeia Andreas Hettich GmbH & Co. KG, trpétrel auth, yia
TNV TTPOCTACIA ATOPWY, TOU TTEPIBAAAOVTOG Kal UAIKOU, va aTTOAUPaVOE Kal KaBapIGTEl TTPIV TNV ATTOGTOAT).

Me Tnv em@UAagn TNG TTapaAaBAG HOAUCUEVWY CUCKEUWV 1 €EapTNUATWY.

Ta £€€000a, Ta OTT0ia TTPOKUTITOUV KATA TNV £QapUOYA YETPWY KaBapiopoU Kal arroAUpavong TpETel va avaAngbouv
atré ToV TTEAATN.

> ag TTapakaAoUpe va OeifeTe OXETIKA KaTavOnon.

27 Améoupon

Mpiv TNV amméppIYn TNG WG AXENOTNG, N CUCKEUN Ba TTPETTEl va aTToAUPaVOEi Kal va KaBapioTei TTpog xapiv Tng
TTPOOTACIAG TWV ATOUWY, TOU TTEPIBAAAOVTOG KaI TWV UAIKWV.

Katd Tnv amdéoupon TNG CUOKEUNG TTPETTEl VA TTPOCEEETE TIG EKATGTOTE VOUIKEG OIATAEEIG.

20pgwva pe Tnv odnyia 2002/96/EK (WEEE) 6Aeg o1 ouokeuég TTou £X0uv TTapadoBei petd Tig 13.08.2005 dev
EMTPETTETAI VA aTTooUpovTal TTAEOV PE TA OIKIOKA aTToppippara. H cuokeun avikel oTnv opdda 8 (10TpIKEG CUOKEUEG)
Kai gival Tagivounuévn otov Topéa Business-to-Business

Me 10 gUuBoAo Tou diaypauuévou KGdou aTTopPIMUATWY UTTOOEIKVUETAI, OTI N CUOKEUN OEV ETTITPETTETAI VA
aTrooupBEi YE TA OIKIAKA OTTOPPIYHATA.
]

O1 diatdageig amdéoupong Twy EKACTOTE XWwPWV TNG EE ptropolv va diagépouv. Ze TTePITITWan TToU
XPEIAZeTAI, ATTOTOOEITE TTOPAKAAW OTOV TTPOUNBEUTA CAG.
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28 Anhang/ Appendix

28.1 Rotoren und Zubehor / Rotors and accessories

EBA 200: E3694
EBA 200 S: E1624
Winkelrotor 8-fach /
Angle rotor 8-times
0509
i
A 33
EBA 200: 6000 RPM 2) < 2)
EBA 200S: 8000 RPM
Kapazitat / capacity ml 12 15 4,9 45-5 75-85 9-10 4-7 8
MaRe / dimensions @xL mm | 17 x 102 17 x 120 13 x 90 11 x92 15 x 92 16 x 92 13 x 100 16 x 125
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 8 4 8 8 8 8 8 4
Drehzahl / speed RPM 6000 /8000
RZB / RCF 3461 /6153
Radius / radius mm 86
-/~ (97%) sec 17/12
L f sec 37/17
Probenerwarmung/Sample 1)
temp. rise K 5/12
EBA 200: E3694
EBA 200 S: E1624
Winkelrotor 8-fach / 1054-A + 1054-A
Angle rotor 8-times 0701
[ ]
0553 0501
A 33 I
EBA 200: 6000 RPM =
EBA 200S: 8000 RPM
Kapazitat / capacity ml 10 4 5 5 6 1,1-14 2,7-3 26-34
MaRe / dimensions @xL  mm | 15x102 12 x 60 13x75 12x75 12 x 82 8 x 66 11 x 66 13 x 65
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 8 8 8 8 8 8 8 8
Drehzahl / speed RPM 6000 /8000
RZB / RCF 3461/6153 | 2656 / 4722 2697 / 4794
Radius / radius mm 86 66 67
-/~ (97%) sec 17/12
N f sec 37/17
Probenerwarmung/Sample 1)
temp. rise K 5/12
1) Probenerwarmung bei maximaler Drehzahl und 1) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour
1 Stunde Laufzeit running time
2) Nur jeden zweiten Platz des Rotors beladen 2) Load only each second position of the rotor
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EBA 200: E3694
EBA 200 S: E1624

Winkelrotor 8-fach /
Angle rotor 8-times

1063
1063-8 ¥

6305 SK 1/89 SK 19/85-4
0518
g
k-4
EBA 200: 6000 RPM g
EBA 200S: 8000 RPM &
Kapazitat / capacity ml 0,5 8,5-10 15 4 0,8 4-55
Male / dimensions @xL  mm | 10,7 x36 | 16 x 100 17 x 100 10 x 88 8 x45 15x75 16 x 75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 8 8 8 8 8 8 8
Drehzahl / speed RPM 6000 / 8000
RZB / RCF 2214 /3935 | 3461 /6153 | 3461 /6153 | 2817 /5009 | 2173 /3864 | 2978 / 5295 | 3059 / 5438
Radius / radius mm 55 86 86 70 54 74 76
- (97%) sec 17/12
o f sec 37/17
Probenerwarmung/Sample 1)
temp. rise K 5/12
EBA 200: E3694
EBA 200 S: E1624
Winkelrotor 8-fach / 1059
Angle rotor 8-times
%
J
0501 0553
< 33° D
EBA 200: 6000 RPM
EBA 200S: 8000 RPM
Kapazitat / capacity ml 16-5 1,1-14 6 2,6 x3,4 5 2,7-3 5
Male / dimensions @xL  mm 13x75 8 x 66 12x82 13 x 65 12x75 11 x 66 13x75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor 8 8 8 8 8 8 8
Drehzahl / speed RPM 6000 / 8000
RZB / RCF 2777 / 4937
Radius / radius mm 69
-/~ (97%) sec 17/12
o f sec 37/17
Probenerwarmung/Sample 1)
temp. rise K 5/12
1) Probenerwarmung bei maximaler Drehzahl und 1)  Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour
1 Stunde Laufzeit running time
3) 8 Reduzierungen 1063 3) 8reducers 1063
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